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Lokalisationsmikroskopie mit mehreren Farben
und ihre Anwendung in biologischen Pra¨paraten
Die Fluoreszenzmikroskopie ist eine wichtige Methode zur Erforschung biologischer
Strukturen. Durch intrinsische Eigenschaften der Fluorophore ist es mo¨glich, de-
ren Signale voneinander zu trennen und individuell zu lokalisieren. Hierdurch erha¨lt
man quantitative Positionsinformationen, was zu einer Verbesserung der strukturel-
len Auflo¨sung fu¨hrt und die Mo¨glichkeit statistischer Analysen ero¨ffnet.
In dieser Arbeit wurde die Lokalisationsmikroskopie fu¨r spektral verschiedene Mar-
kierungen innerhalb biologischer Pra¨parate angewandt. Es wurden verschiedene Al-
gorithmen entwickelt, um den mechanischen und chromatischen Versatz der erhal-
tenen Positionsdaten zu korrigieren und diese weiter zu analysieren. Beispielsweise
wurde die relative Verteilung zwischen einem DNA-Strukturprotein (H2A) zu einem
am DNA-Umbau beteiligten Protein (SNF2h) untersucht. Gleichzeitig wurden diese
Verteilungen mit zufa¨lligen Verteilungen von Signalpositionen innerhalb der gleichen
globalen Strukturen verglichen. Dadurch konnte gezeigt werden, dass sich die Ver-
teilungen signifikant von zufa¨lligen Verteilungen unterscheiden.
Weiterhin ist es mo¨glich, die Daten auf Signalanha¨ufungen zu u¨berpru¨fen und deren
Eigenschaften zu bestimmen. Dies wurde erst an simulierten Verteilungen getes-
tet und spa¨ter unter anderem zur Analyse von Signalanha¨ufungen von Centromer-
proteinen (CENP-A, CENP-B und CENP-C) im menschlichen Kinetochor genutzt.
Zusa¨tzlich kann die axiale Position der Lokalisationsdaten innerhalb der Struktur
auf etwa 50nm genau bestimmt werden. Fu¨r die Verteilung der Fluorophore in Ta-
bakmosaikviren wurde ein Modell entwickelt, welches an die experimentellen Daten
angepasst wurde. Durch die Lokalisationsmikroskopie konnte die elektronenmikro-
skopisch bestimmte Breite dieser Struktur von 18nm besta¨tigt werden. Die Positi-
onsgenauigkeit der einzelnen Signalpositionen betrug in diesem Fall im Mittel 8nm.
Um das von der Probe emittierte Fluoreszenzsignal aufgrund verschiedener Eigen-
schaften, wie beispielsweise unterschiedliche Polarisationsrichtungen oder verschie-
dene Spektralbereiche, aufzuspalten und simultan auf einem einzigen Detektor ab-
zubilden wurde ein neuer Mikroskopaufbau realisiert. Hierdurch kann die Aufnahme
einer Zweifarbenmessung beschleunigt werden, da beide Farbkana¨le gleichzeitig de-
tektiert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass kein mechanischer Versatz zwischen
beiden Messungen entsteht.
Localization microscopy with multiple colors
and its application in biological samples
Fluorescence microscopy is an important method for studying biological structures.
By intrinsic properties of the fluorophores it is possible to separate and individually
localize their signals. These quantitative position information enable an improved
structural resolution and a statistic analysis of the data.
In this thesis, localization microscopy was applied for multiple spectral markers
within the observed biological samples. Several algorithms to compensate mechanical
and chromatic shift and to correct and analyze the position data were developed.
For example, the relative distribution of a structural protein of the DNA (H2A)
and a DNA remodeler protein (SNF2h) was examined. The experimental results
were compared with random distributed signal positions within the same global
structures. It could be shown that the real distributions are significantly different
from the random ones.
It is also possible to check the data for signal clusters and determine their properties.
This was first tested on simulated distributions and later applied in the analysis of
signal accumulations in biological structures like centromere protein clusters (CENP-
A, CENP-B and CENP-C) within the human kinetochore. In addition, the axial
position of the localization data within the structure can be determined with a
precision of about 50nm. A model for the distribution of the fluorophores in tobacco
mosaic virus structures was developed and fitted to the data. The width of these
structures determined by electron microscopy to be 18nm could be confirmed. The
mean localization accuracy in this case was 8nm.
A new microscope setup was build to split the fluorescence signal emitted by the
sample due to its different properties like direction of polarization or spectral range.
Both parts of the signal could be imaged simultaneously on the same detector. This
results in a shorter acquisition time for a two color measurement. Additionally, no
mechanical drift between two measurements is apparent.
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Um fundamentale Zusammenha¨nge, Wechselwirkungen und Strukturen zu erkennen
und quantitativ beschreiben zu ko¨nnen ist es notwendig, pra¨zise Instrumente zu de-
ren Erfassung zu entwickeln. Diese Instrumente mu¨ssen in der Lage sein, Objekte in
Gro¨ßenordnungen zu vermessen, welche weit außerhalb des durch menschliche Sinne
Erfassbaren liegen. Im Laufe der Geschichte wurden hierfu¨r viele Instrumente ent-
wickelt, welche elektromagnetische Wellen in den unterschiedlichsten Wellenla¨ngen-
bereichen detektieren und analysieren ko¨nnen, beispielsweise in der Astronomie die
Teleskope und in den Lebenswissenschaften die Mikroskope. Allerdings erfolgte die
Datenaufnahme mit diesen Instrumenten lange Zeit durch Abzeichnen des Beobach-
teten oder spa¨ter durch Belichtung von photoaktiven Materialien, was wieder eine
nachtra¨gliche Bearbeitung vonno¨ten machte. Erst mit der Entwicklung einfacher zu
handhabender Detektoren, wie beispielsweise Photodetektoren und CCD-Sensoren
(engl. charge-coupled devices) konnten quantitative Analysen in hohem Maß durch-
gefu¨hrt werden. Durch aktuelle Datenverarbeitungsmethoden kann man nun eine
Vielzahl an Informationen u¨ber die beobachteten Objekte sammeln und auswerten.
Durch die erho¨hte Rate der Datenaufnahme ko¨nnen auch zunehmend komplexere
Vorga¨nge in lebenden Zellen und Zellverba¨nden mit immer ho¨herer Frequenz und
Pra¨zision in immer kleineren Gro¨ßenordnungen erfasst werden. Dies fu¨hrt im Zusam-
menhang mit dem Vergleich der erhaltenen Daten mit den bestehenden und immer
weiter entwickelten Modellen von Zellen, zellula¨ren Bestandteilen und Vorga¨ngen zu
einem immer besseren Versta¨ndnis dieser als elementarer Einheit aller Lebewesen
bezeichneten Strukturen.
Die Entwicklung aktueller Mikroskope ist alles andere als abgeschlossen. Die von
Ernst Abbe im Jahre 1873 aufgestellte Theorie, nach welcher die zur Beobachtung
verwendete Wellenla¨nge elektromagnetischer Strahlung das Auflo¨sungsvermo¨gen ei-
nes Mikroskops begrenzt, hat nach wie vor Gu¨ltigkeit. Dies fu¨hrte dazu, immer
ku¨rzere Wellenla¨ngen zu verwenden. In der Ro¨ntgenmikroskopie werden derzeit et-
wa Auflo¨sungen im Bereich von 20 nm erzielt, in der Elektronenmikroskopie sogar
Auflo¨sungen im einstelligen Angstro¨m-Bereich und damit in der Gro¨ßenordnung
einzelner Moleku¨le und sogar Atome. Diese Art der Mikroskopie ist also fu¨r die
Auflo¨sung kleinster zellula¨rer Strukturen sehr gut geeignet. Aufgrund der physika-
lischen Natur der hierbei verwendeten Strahlung ist sie fu¨r intakte Zellen allerdings
1
1 Einleitung
ho¨chst destruktiv und kann momentan nur fu¨r speziell pra¨parierte Objekte oder
du¨nne Schnitte angewandt werden. Optische Verfahren im Wellenla¨ngenbereich von
sichtbarem Licht sind aufgrund der hohen Durchla¨ssigkeit biologischer Pra¨parate
zuna¨chst sehr kontrastarm. Ein entscheidender Vorteil ist , dass sich durch verschie-
dene Verfahren einzelne Strukturen in biologischen Pra¨paraten selektiv mit unter-
schiedlichen fluoreszenten Farbstoffen markieren lassen. Dies fu¨hrt zu einer hohen
Spezifita¨t und einem großen Kontrast der Markierung, gleichzeitig wird zumeist die
Funktion der markierten Struktur nicht beeintra¨chtigt, so dass sich derart markierte
Zellen fu¨r eine Vielzahl von aktuellen Mikroskopietechniken eignen, mit welchen Dy-
namik und Struktur einzelner Zellkomponenten auch in lebenden Zellen beobachtet
und vermessen werden ko¨nnen.
Die von Abbe postulierte Auflo¨sungsgrenze kann allerdings umgangen werden. Hier-
zu kann man zum einen spezielle Methoden der Beleuchtung anwenden, beispiels-
weise aufgrund der Koha¨renz von Laserstrahlung ein Interferenzmuster in der Fo-
kusebene des Mikroskops abbilden und hierdurch ho¨here Frequenzterme zuga¨nglich
machen. Zum anderen kann man die Eigenschaften der Fluoreszenzfarbstoffe di-
rekt ausnutzen und diese etwa zur stimulierten Emission anregen oder individuell in
verschiedene unterschiedliche Fluoreszenzzusta¨nde schalten und hierdurch den Infor-
mationsgehalt wesentlich erho¨hen. Diese Methoden lassen sich vielfa¨ltig miteinander
kombinieren und zur Untersuchung der Dynamik sowie kleiner Strukturen im Inne-
ren von Zellen oder anderen biologischen Pra¨paraten einsetzen. Es zeigt sich, dass es
beim derzeitigen Stand der Technik nicht ohne weiteres mo¨glich ist, hohe Dynamik
und kleinste Strukturen gleichzeitig zu vermessen. Auch sind nicht alle Mikrosko-
pietechniken fu¨r alle biologischen Fragestellungen geeignet.
Durch den Einsatz unterschiedlicher Fluoreszenzmarkierungen ko¨nnen relative Ver-
teilungen unterschiedlicher Moleku¨ltypen vermessen werden. Hierdurch kann man
Erkenntnisse nicht nur u¨ber die Verteilung dieser Moleku¨le etwa innerhalb der Zelle
gewinnen, sondern auch u¨ber deren Wechselwirkungen untereinander. In der hier
vorliegenden Arbeit wurden Verfahren entwickelt, um mit Hilfe der Lokalisations-
mikroskopie, welche aufgrund unterschiedlicher Fluoreszenzzusta¨nde einzelner Mo-
leku¨le deren Unterscheidung und Positionsbestimmung weit unterhalb der Abbe-
Grenze ermo¨glicht, Aussagen u¨ber die Struktur und die relativen Verteilungen un-
terschiedlicher Moleku¨ltypen in verschiedenen biologischen Pra¨paraten zu treffen.
Hierzu wurden spezielle Algorithmen entwickelt, deren Funktionsweise auf den fol-
genden Seiten beschrieben wird. Des weiteren wurde ein Aufbau entwickelt, welcher
wesentlich zur Verminderung des chromatischen Fehlers bei der Verwendung unter-
schiedlicher Fluoreszenzmarkierungen mit unterschiedlichen Emissionsspektren bei-
tra¨gt. Dieser wird ebenfalls in dieser Arbeit beschrieben und charakterisiert, sowie
erste Ergebnisse pra¨sentiert.
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1.2 Stand der Technik
Momentan ist wohl das Konfokalmikroskop (engl. confocal laser scanning microscope,
CLSM) das am weitesten verbreitete kommerziell erha¨ltliche hochauflo¨sende Fluores-
zenzmikroskop. Bei diesem Verfahren wird das zu untersuchende fluoreszenzmarkier-
te Objekt mittels eines fokussierten Laserstrahls abgerastert. Die Wellenla¨nge des
zur Beleuchtung verwendeten Lasers liegt hierbei meist im Bereich zwischen λex =
350 nm - 850 nm, die Rasterung kann durch positionsvera¨nderliche Spiegel oder
eine rotierende Lochscheiben erfolgen. Als Detektor kommen sowohl Lavinenphoto-
dioden (engl. avalanche photo diodes, APD) als auch CCD-Sensoren zum Einsatz.
Die Auflo¨sungs- und Kontrastverbesserung erfolgt zum einen durch die Verwendung
von Objektiven mit hochnumerischer Apertur, zum anderen durch Abschirmung des
von ausserhalb der Fokusebene kommenden Fluoreszenzlichtes durch eine einstell-
bare Irisblende direkt vor dem Detektor. Das Konfokalmikroskop hat typischerweise
ein Auflo¨sungsvermo¨gen von 200 nm in lateraler und 600 nm in axialer Richtung.
In den letzten Jahren wurden zudem noch weitere Methoden entwickelt, von denen
einige hier kurz vorgestellt werden sollen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf denje-
nigen Verfahren, welche eine Verbesserung der Strukturauflo¨sung ermo¨glichen.
Ein weiteres konfokales Verfahren stellt die 4-Pi-Mikroskopie dar [HS92, HSLC94,
HLCS94], bei der das Objekt aus zwei gegenu¨berliegenden Objektiven mit deckungs-
gleichem Fokus beleuchtet und das Fluoreszenzlicht durch diese detektiert wird. Die
Erho¨hung des Raumwinkels fu¨hrt zu einer verbesserten axialen Auflo¨sung, welche
etwa 100 nm betra¨gt. Bei der STED-Mikroskopie [ERM+09, SWP+09, MH09] wird
ausgenutzt, dass sich spezielle Fluoreszenzmarker durch Laserlicht entsprechender
Wellenla¨nge wieder stimuliert abregen lassen. Dieser Effekt wird nun genutzt, um
das Beleuchtungsvolumen des Konfokalmikroskops nachtra¨glich durch einen zweiten,
ringfo¨rmigen Laserstrahl einzuschra¨nken. Hierdurch ko¨nnen effektive Auflo¨sungen in
lateraler Richtung in biologischen Proben von wenigen Nanometern erreicht werden.
Des weiteren existieren verschiedene Verfahren der Fluoreszenzmikroskopie, bei de-
nen die Probe mittels kollimiertem Licht beleuchtet wird. So ist es zum einen
mo¨glich, die Intensita¨t des zur Fluoreszenzanregung verwendeten Laserlichts in late-
raler oder axialer Richtung zu modulieren. Lateral ko¨nnen hierbei Auflo¨sungen von
100 nm erreicht werden, was durch Ausnutzung nichtlinearer Effekte sogar noch wei-
ter verbessert werden kann [HC99, Gus99, Gus00, Gus05, AFHC01, HJC02]. Axial
sind Positions- und Gro¨ßenbestimmungen bis hin zu wenigen Nanometern mo¨glich
[AFHC01, FCC02, FSA+02, MFS+04, BBW+07].
Außerdem ist es mo¨glich, verschiedene Eigenschaften vieler Fluoreszenzfarbstof-
fe auszunutzen, um diese kontrolliert zwischen verschiedenen fluoreszenten oder
auch nicht fluoreszenten Zusta¨nden zu schalten. Auf diese Weise ko¨nnen einzel-
ne Moleku¨le separat beobachtet und deren Positionen pra¨zise ermittelt werden.
Die Vorteile dieser Lokalisationsmikroskopie sind schon seit einiger Zeit publiziert
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[BCCD85, Bet95, BSEC98, CEB+99]. Dass diese Methode erst in den letzten Jah-
ren effektiv genutzt wird liegt in der Tatsache begru¨ndet, dass kontrolliert schalt-
bare Farbstoffe oder nutzbare Zusta¨nde bekannter Fluorophore erst vor relativ kur-
zer Zeit entwickelt oder entdeckt und mit dieser Methode in Verbindung gebracht
wurden [BPS+06, HGM06, RBZ06, LGB+08, HvdLS+08, FBB+08, BJC+09]. Die
Genauigkeit der Positionsbestimmung ha¨ngt hierbei wesentlich von der Anzahl der
pro Fluoreszenzmoleku¨l emittierter Photonen ab. Bei einer hohen Punktdichte der
Signale und entsprechender Genauigkeit der Positionsbestimmung kann eine Struk-
turauflo¨sung im Nanometerbereich erreicht werden. In dieser Arbeit werden die ak-
tuellen Verfahren der Lokalisationsmikroskopie beschrieben, das Hauptaugenmerk
liegt dabei auf dem in unserer Arbeitsgruppe entwickelten Verfahren.
4
2 Grundlagen
In diesem Kapitel sollen die dieser Arbeit zugrunde liegenden Sachverhalte kurz
und u¨bersichtlich dargestellt werden. Insbesondere wird die Theorie der Abbildung
durch ein optisches System beschrieben, das Pha¨nomen der Fluoreszenz erla¨utert
und gezeigt, wie dies zum Erkenntnisgewinn in den Biowissenschaften genutzt wer-
den kann. Des weiteren wird das Verfahren der Lokalisationsmikroskopie erkla¨rt und
die physikalischen und mathematischen Bedingungen diskutiert. Abschließend sollen
die in dieser Arbeit genauer untersuchten biologischen Konstrukte kurz beschrieben
werden, ohne hierbei den Anspruch auf Vollsta¨ndigkeit zu erheben. Zum bessern
Versta¨ndnis werden an den entsprechenden Stellen Hinweise auf weiterfu¨hrende Li-
teratur gegeben.
2.1 Die optische Abbildung
Hier soll beschrieben werden, wie ein Bild im Mikroskop zustande kommt. Die grund-
legenden Sachverhalte, wie sie auch in der Literatur [Tra¨07, Hec05, Gu00] beschrie-
ben sind, werden kurz vorgestellt.
2.1.1 Geometrische Optik
Mit Hilfe optischer Elemente wie beispielsweise Linsen und Prismen kann ein Abbild
eines Objektes an einer anderen Stelle im Raum erzeugt werden. Hierzu wird das
von diesem Objekt ausgesandte Licht mittels der optischen Elemente an der ent-
sprechenden Stelle gebu¨ndelt. Dieser Prozess kann mittels der geometrischen Optik
beschrieben werden. Eine Lichtquelle wird hierbei als punktfo¨rmig angenommen
und das von dieser Lichtquelle ausgesandte Licht als Geraden oder Lichtstrahlen
angena¨hert, welche orthogonal zu den Wellenfronten ausgerichtet sind. Da die geo-
metrische Optik den Wellencharakter des Lichtes nicht beru¨cksichtigt, kann sie nur
zula¨ssige Vorhersagen treffen, falls die Objekte, welche ein solcher Lichtstrahl pas-
siert, nicht von der Gro¨ßenordnung der Wellenla¨nge des entsprechenden Lichtes sind.
Die geometrische Optik kann sehr gut zur Beschreibung der Lichtausbreitung in ei-




Beru¨cksichtigt man die Wellennatur des Lichtes, kann man dieses als sich ausbrei-
tende elektromagnetische Welle beschreiben. Das mathematische Modell hierfu¨r sind
die von Maxwell entwickelten und nach ihm benannten Gleichungen [JF99]:
∇ ·D = ∇ · (0E+ 4pi0P) = ρ (2.1)
∇ ·B = 0 (2.2)











Hierbei ist D die elektrische Flussdichte, 0 die elektrische Leitfa¨higkeit E die elek-
trische Feldsta¨rke, P die elektrische Polarisation, B die magnetische Flussdichte
und J die totale Stromdichte. Zwischen diesen Gro¨ßen besteht außerdem folgender
Zusammenhang:
D = 0rE+P (2.5)
B = µ0µrH+M (2.6)
mit der magnetischen Polarisation M, der magnetischen Leitfa¨higkeit µ0 sowie den
materialabha¨ngigen Gro¨ßen r und µr. In differentieller Form lauten die Maxwell-
Gleichungen: ∮
∂V
D · dA =
∫
V
ρ · dV (2.7)∮
∂V
B · dA = 0 (2.8)∮
∂A








H · ds =
∫
A







Mit Hilfe der Vektoridentita¨t ∇× (∇×V) = ∇(∇ ·V)−∇2V erha¨lt man hieraus












B = 0 (2.12)
mit dem Brechungsindex n =
√
0rµ0µr und der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
c.
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Abbildung 2.1: Gaußsches Strahlprofil. Aufgetragen ist die Intensita¨t (normiert
auf die Maximalintensita¨t) gegen den Radius in Einheiten des minimalen Strahl-
durchmessers ω0.
2.1.3 Gaußsche Strahlenoptik
Die Gaußsche Strahlenoptik ist eine Erweiterung der geometrischen Optik, welche
die Ausbreitung von Gaußfo¨rmigen Strahlenbu¨ndeln beschreibt. In den in dieser
Arbeit beschriebenen Mikroskopaufbauten werden als Lichtquellen Laser verwen-
det, daher ist eine Beschreibung des Strahlengangs mittels Gaußscher Strahlenoptik
angebracht. Es wird eine zur optischen Achse radialsymmetrische Feldverteilung an-
genommen:
































Hierbei ist E die Amplitude des radialsymmetrischen elektrische Feldes, I die
Intensita¨t (dargestellt in Abbildung 2.1), r der Abstand von der optischen Ach-
se, z die axiale Distanz von der Position des minimalen Strahldurchmessers ω0,
E0 = |E(0, 0)|, I0 = I(0, 0), k = 2piλ die Wellenzahl fu¨r die Wellenla¨nge λ und η die









Abbildung 2.2: Verlauf eines Gaußstrahls entlang der optischen Achse (z-Achse).
An der Stelle z = 0 besitzt der Gaußstrahl seinen minimalen Durchmesser ω0.
Kru¨mmungsradius und Divergenzwinkel sind schematisch dargestellt.
Strahlparameter und folgendermaßen definiert:
Strahldurchmesser
{

























mit der Rayleighla¨nge zR =
2piω20
λ , bei welcher ω(z) =
√
2ω0 ist. Der Verlauf der
Intensita¨t orthogonal zur optischen Achse ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Dies fu¨hrt
zu einer inhomogenen Beleuchtung der Probe und muss beru¨cksichtigt werden.
Die Leistung des Strahls an der Stelle z, welche in der lateralen Ebene einen Kreis
mit dem Radius r durchla¨uft, ist













Fu¨r z >> zR wa¨chst der Strahldurchmesser linear. Der Divergenzwinkel zwischen





die gesamte Winkelaufweitung betra¨gt Θ = 2θ. Geht man von kleinen Winkeln und
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einer punktfo¨rmigen Lichtquelle aus, so kann man θ auch u¨ber die Brennweite f











Die Scha¨rfentiefe (engl. depth of focus, DOF) entlang der optischen Achse kann durch
die Entfernung der Positionen z beschrieben werden, an welchen ω(z) =
√
2ω0 ist,
also der doppelten Rayleighla¨nge zR:











Mit Hilfe die Gaußschen Strahlenoptik kann der Fokusdurchmesser genau berechnet
werden, welcher entsteht, wenn ein kollimierter Lichtstrahl eine fokussierende Linse
passiert. Dies muss etwa beim Aufbau von Kollimatoren und Raumfrequenzfiltern
beachtet werden.
2.1.4 Fourieroptik
In der Fourieroptik [Goo05] wird die Lichtwelle als Superposition ebener Wellen
mit den jeweiligen komplexen Wellenvektoren ki beschrieben. Die Beschreibung fin-
det daher im Frequenz- und nicht im Ortsraum statt, deren Koordinaten durch eine
Fourier-Transformation ineinander u¨berfu¨hrt werden ko¨nnen. Jede sich ausbreitende
Lichtwelle besitzt also ein charakteristisches Spektrum einheitlicher ebener Wellen.
Diese Na¨herung gilt nur im Fernfeld, im Nahfeld kann die Ausdehnung des Emit-
ters nicht mehr vernachla¨ssigt werden. Die Bedingung fu¨r das Fernfeld ist ab einer
Entfernung zum Emitter von etwa d = 2D
2
λ erfu¨llt [Sco98], wobei D die maxima-
le Emitter-Ausdehnung und λ die Wellenla¨nge der emittierten Strahlung ist. Im
Fall von Farbstoffmoleku¨len, welche Licht im sichtbaren Bereich abstrahlen, erha¨lt
man fu¨r D ≈ 0.5nm und λ ≈ 500nm eine Entfernung von 10−3nm. Die Fernfeld-
Bedingung ist also fu¨r hochnumerische Objektive mit einem Arbeitsabstand von
d ≈ 100µm sehr gut erfu¨llt.
Geht man von einem separablen Feld E(r, t) = E(r)eiωt aus mit ω = c/λ, so wird
die homogene Wellengleichung 2.12 zur Helmholzgleichung:
∇2E(r) + k2E(r) = 0, (2.24)
9
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mit der Wellenzahl k = 2piλ im Ausbreitungsmedium. Eine generelle Lo¨sung der
homogenen elektromagnetischen Wellengleichung in karthesischen Koordinaten kann
also als gewichtete Superposition elementarer ebener Wellen geschrieben werden:











z , welche gleichbedeutend mit sin(θ) =
θ ist, mit dem Winkel θ zwischen dem Wellenvektor k und der optischen Achse (z-
Achse).
Die Koordinatentransformation einer Funktion f(x, y) in den Frequenzraum erfolgt
durch die Fourier-Transformation














Der Vorteil der Fourier-Optik ist, dass man die U¨bertragung einer Struktur aus dem
Objektraum als Faltung der Struktur o(x, y) mit der Impulsantwort-Funktion des
abbildenden Systems auffassen kann:




PSF (x− x′, y − y′)o(x′, y′)dx′dy′ (2.29)
Die Funktion PSF ist die Impulsantwort oder Punktverteilungsfunktion des abbil-
denden Systems, auf welche in Abschnitt 2.1.5) noch na¨her eingegangen wird. Diese
Faltung wird beim U¨bergang in den Frequenzraum nach dem Faltungstheorem zu
einer Multiplikation:
B(kx, ky) = FT (PSF (x, y)⊗ o(x, y)) (2.30)
= FT (PSF ) · FT (o(x, y)) (2.31)
= OTF ·O(kx, ky) (2.32)
Die Fouriertransformierte der PSF ist die optische Transferfunktion (OTF), welche
ebenfalls im na¨chsten Abschnitt noch genauer beschrieben wird.
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2.1.5 Punktverteilungsfunktion (PSF) und optische Transferfunktion
(OTF)
Der Zweck eines Mikroskops ist es, Strukturen aus dem Objektraum mit mo¨glichst
geringem Informationsverlust in den Bildraum zu u¨bertragen und dort auf einem
geeigneten Detektor abzubilden. Hierzu werden Linsen verwendet, welche die von
einem Ausgangspunkt in der Fokusebene ausgesandten elektromagnetischen Wel-
lenfronten derart kru¨mmen, dass diese in einem Bildpunkt auf dem Detektor kon-
struktiv u¨berlagert werden. Die Position ist dabei abha¨ngig vom Winkel der einfal-
lenden Wellenfront. Durch die Verwendung korrigierter Objektive und Linsen kann
man erreichen, dass Fokus- und Bildebene u¨ber einen großen Bereich planar sind
und optische Aberrationen vermieden werden. Durch den begrenzten Durchmes-
ser der Frontlinse eines Objektivs kommt es zur Beugung der Wellenfronten. Eine
punktfo¨rmige Lichtquelle wird somit durch das optische System auf eine charak-
teristische Weise abgebildet. Diese Abbildung nennt man die Punktantwort oder
Punktverteilungsfunktion (engl. point spread function, PSF) des optischen Systems
(siehe hierzu auch Abbildung 2.3). Fu¨r die Intensita¨tsverteilung in der Fokusebene







mit der radialen optischen Koordinate ν(r) = 2piNAλ ·r bei der Wellenla¨nge λ und der
numerischen Apertur NA = n · sinα, der Fresnel-Zahl N = NA2fλ (f : Brennweite) und
der Besselfunktion erster Gattung und erster Ordnung J1. Die Bildentstehung auf
dem Detektor kann als Faltung des Objekts mit der PSF des abbildenden Systems
beschrieben werden 2.282.29. Betrachtet man diesen Vorgang im Frequenzraum, so
wird aus der PSF die Optische Transferfunktion (OTF) und aus der Faltung eine
Multiplikation 2.30 2.32. In Abbildung 2.4 ist eine OTF und ihre Entstehung aus
der Faltung des Ewaldkugelsegments mit seinem Komplexkonjugierten gezeigt. Im
Zentrum ist der missing cone zu erkennen, welcher gleichbedeutend mit der geringen
Raumfrequenzu¨bertragung in axialer Richtung ist.
2.1.6 Auflo¨sung
Aus der Verbreiterung eines Punktes durch ein Mikroskop oder ein sonstiges ab-
bildendes System folgt, dass die Auflo¨sung, also die Distanz zweier als getrennt
gerade noch wahrnehmbarer Punkte, begrenzt ist. Ende des 19. Jahrhunderts for-
mulierten Ernst Abbe und Sir Rayleigh ihre Bedingungen fu¨r die optische Auflo¨sung
[Abb73, Ray96]. Nach Rayleigh muss die Entfernung zwischen zwei punktfo¨rmigen
Objekten (A und B) mindestens so groß sein, dass das Maximum der Airy-Funktion
11
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Abbildung 2.3: Simulation einer 3D-PSF eines Objektivs mit einer numerischen
Apertur von NA = 1.4 fu¨r Licht der Wellenla¨nge λ = 520nm. Dargestellt sind drei
Ebenen gleicher Intensita¨t bei I = 0.02Imax (gelb), I = 0.05Imax (orange) und
I = 0.5Imax (rot). Die in der linken 3D-Darstellung blau markierten Ebenen sind in
der Mitte nochmals dargestellt, wobei die Intensita¨t zur besseren Veranschaulichung
der Nebenmaxima logarithmisch gestreckt wurde. Rechts sind die rot angedeuteten
Linienprofile dargestellt. Die laterale PSF(oben) entspricht der Airy-Funktion.
12
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=⨂
Abbildung 2.4: Die optische Transferfunktion (OTF) beschreibt, bis zu welcher
Grenzfrequenz sich elektromagnetische Wellen durch ein optisches Element u¨bertra-
gen lassen. Sie ist entspricht der Fouriertransformation der PSF. In dieser Abbildung
ist die Herleitung der OTF aus der Faltung des Ewaldkugelsegmentes mit dessen
komplex konjugiertem dargestellt. Die fehlenden Frequenzen vom Ursprung aus in
axialer (kz) Richtung werden auch als missing cone bezeichnet. Die Achsen sind mit
2, 2 · 10−4nm−1 skaliert.
(siehe Abbildung 2.3) von Objekt A in das 1. Minimum der Airy-Funktion von








Der Faktor 1.22 resultiert aus der Position des 1. Minimums der Besselfunktion 0.





fu¨r den Abstand zwischen 0. und 1. Beugungsordnung auf dem Detektor (im Fo-
kusabstand f) als Auflo¨sungsgrenze. Das Beugungsmuster wird hierbei von einem
Gitter in der vorderen Fokusebene der Linse erzeugt, welches kollimiert beleuchtet
wird.
Aus der OTF kann man die maximal u¨bertragbaren Frequenzen ermitteln und so-
mit als Auflo¨sung den Abstand definieren, welcher der Maximalfrequenz entspricht.












wobei α der O¨ffnungswinkel des Objektivs und λ die Wellenla¨nge des Lichtes im Me-






. Dies kann man mit der Lichtwellenla¨nge im Vakuum λ0 = nλM und der Nume-
















Nimmt man eine numerische Apertur von NA = 1.4 und eine Wellenla¨nge von
λ0 = 520nm an, so erha¨lt man Grenzfrequenzen von νmaxlat = 5.38 · 10−3nm−1
und νmaxax = 1, 72 · 10−3nm−1, entsprechend einem Minimalabstand von dmaxlat =
186nm und dmaxax = 583nm.
2.2 Fluoreszenz
Zur Versta¨rkung des Kontrasts sowie zur spezifischen Markierung einzelner Kom-
ponenten in biologische Pra¨paraten ko¨nnen fluoreszierende Farbstoffmoleku¨le ver-
wendet werden. Der hierbei zugrundeliegende Prozess [CSW07, VWS02] ist in dem
in Abbildung 2.5 gezeigten stark vereinfachten Jabloski-Diagramm dargestellt. Ein
Moleku¨l kann verschiedene Energieformen tragen, kinetische sowie potentielle Ener-
gie, aus der Elektronenwolkenkofiguration resultierende elektronische Energie, sowie
Rotations- und Vibrationsenergie. Fu¨r die Fluoreszenz im sichtbaren Wellenla¨ngen-
bereich spielen lediglich die quantenmechanisch erlaubten Zusta¨nde der Hu¨llenelek-
tronen sowie deren Schwingungsenergieniveaus eine Rolle. Aus einem Niveau des
Grundzustands S0 kann ein Elektron durch Absorption eines Photons in einen an-
geregten Zustand S1... angehoben werden. Die Energie des Photons muss hierbei
der Energiedifferenz der beiden Zusta¨nde entsprechen, also ∆E = hν gelten. Die-
ser Vorgang erfolgt im Femtosekundenbereich. Wird das Elektron in einen ho¨heren
Zustand als S1 angeregt, geht dies meist strahlungslos innerhalb weniger Femtose-
kunden in einen Zustand von S1 u¨ber. Eine Anregung in den Triplett-Zustand aus
dem Grundzustand ist quantenmechanisch verboten. Aus einem angeregten Schwin-
gungszustand von S1 relaxiert das Elektron innerhalb von wenigen Pikosekunden
durch Sto¨ße mit benachbarten Moleku¨len in den Grundzustand von S1, welcher eine
Fluoreszenzlebensdauer von einigen Nanosekunden besitzt. Von diesem fa¨llt es unter
Aussendung eines Fluoreszenzphotons in einen Schwingungszustand des Grundzu-
stands S0 zuru¨ck und relaxiert wiederum innerhalb von einigen Pikosekunden durch
Sto¨ße mit umgebenden Moleku¨len in den niedrigsten Schwingungszustand von S0.
Die Energiedifferenz zwischen absorbiertem und emittiertem Photon bezeichnet man










































Abbildung 2.5: Schematisches Jablonski-Diagramm eines Farbstoff-Moleku¨ls mit
den wichtigsten U¨berga¨ngen. Bei der Fluoreszenz wird ein Elektron aus einem Vibra-
tionsniveau des Grundzustandes durch Absorption eines Photons in einen angereg-
ten Singulett-Zustand angehoben. Innerhalb von diesem kaskadiert es emissionslos
in das niedrigste Vibrationsniveau und fa¨llt von diesem unter Aussendung eines
Fluoreszenzphotons auf ein Vibrationsniveau des Grundzustandes zuru¨ck.
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tierten Photons gegenu¨ber dem absorbierten Photon im Bereich von 20 - 50 nm wie-
der. Da an Absorption und Emission nicht immer die gleichen Schwingungszusta¨nde
von S0 und S1 beteiligt sind, resultiert dies in einem fu¨r jedes Fluoreszenzmoleku¨l
typischen Anregungs- und Emissionsspektrum, wie es in Abbildung 2.6 exemplarisch
fu¨r das gru¨n fluoreszierende Protein GFP (green fluorescent protein) [Tsi98] gezeigt
ist.

























Abbildung 2.6: Absorptions- und Emissionsspektrum des gru¨n fluoreszierenden
Proteins GFP. Die Intensita¨t ist in Prozent der Maximalintensita¨t angegeben. Gut
zu erkennen ist die Rotverschiebung des Emissionsspektrums gegenu¨ber dem Anre-
gungsspektrum.
Durch den Stokesshift ist es mo¨glich Anregungs- und Fluoreszenzlicht spektral von-
einander zu trennen. Dies kann durch geeignete optische Filter geschehen.
Neben dem Fluoreszenzzyklus existieren noch andere Mo¨glichkeiten des Energie-
transfers. Zum einen ko¨nnen die Fluorerszenzmoleku¨le strahlungsfrei durch Sto¨ße
wieder abgeregt werden. Zum anderen ist ein U¨bergang aus Schwingungszusta¨nden
von S1 in gleich hohe Schwingungszusta¨nde des Triplett-Zustandes T1, dessen Grund-
zustand unter dem von S1 liegt, mo¨glich. Von diesem kann das Elektron erneut in S1
zuru¨ckkehren, es kommt zur verzo¨gerten Fluoreszenz. Oder das Elektron relaxiert in
das niedrigste T1-Niveau und fa¨llt von dort unter Aussendung eines Phosphoreszenz-
photons in den Grundzustand S0 zuru¨ck. Diese konkurrierenden Prozesse fu¨hrt dazu,
dass die Quanteneffizienz der Fluorophore fu¨r die Fluoreszenz bei guten Farbstoffen




Die Aufnahme des durch das Mikroskop u¨bertragene Bild erfolgt im Fall der kon-
fokalen Aufnahme durch einen einzelnen Detektor, bei simultaner Aufnahme des
beobachteten Gesichtsfeldes, wie es bei der Weitfeld-Mikroskopie der Fall ist, durch
ein zweidimensionales Detektor-Array. Derartige zweidimensionale Detektoren sind
complementary metal–oxide–semiconductor -Sensoren (CMOS-Sensoren) oder ver-
schieden Arten von charge-coupled devices (CCDs) , in welchen einzelne sensitive
Fla¨chen in Form einer Matrix angeordnet sind. In den in dieser Arbeit verwende-
ten Mikroskopaufbauten wurden als Detektoren CCD-Kameras eingesetzt, daher soll
hier die Datenaufnahme mit diesen kurz beschrieben werden.
In einem CCD-Sensor liegt u¨ber einem dotierten Halbleiter eine elektrische Schicht,
auf welcher Elektroden aus einem optisch transparenten Material aufgebracht sind.
Ha¨ufig wird Silizium als Halbleitermaterial und Siliziumoxid als Isolationsschicht
eingesetzt. Durch Anlegung einer Spannung an den Elektroden bildet sich im Halb-
leiter unterhalb der Isolationsschicht ein Potentialminimum. Trifft ein Photon auf
den Halbleiter, kann durch den inneren photoelektrischen Effekt ein Elektron aus
dem Valenz- ins Leitungsband gehoben werden, falls die Energie des Photons gro¨ßer
als die Bandlu¨cke ist. Die Wahrscheinlichkeit, mit der dies geschieht bezeichnet man
als Quanteneffizienz. Die ausgelo¨sten Photonen werden in den Potentialminima ge-
sammelt und ko¨nnen durch Anlegung unterschiedlicher Spannungen an den Elek-
troden verschoben werden. Die einzelnen Potentialminima werden als Pixel (picture
elements) bezeichnet, Sensitivita¨t und Auflo¨sung des Sensors ha¨ngen neben den ver-
wendeten Materialien auch von der Wahl der Gro¨ße der Pixel ab. Die Pixelgro¨ße der
verwendeten CCD-Sensoren lag im Bereich weniger µm.
Die in den Potentialminima wa¨hrend eines Integrationszyklus gesammelten Elektro-
nen werden sequentiell ausgelesen. Hierzu werden die einzelnen Pixel zeilenweise in
ein Ausleseregister bewegt und der Reihe nach ausgelesen. Durch den geschickten
Einsatz von Hilfsregistern ko¨nnen Integration und Auslesen simultan erfolgen.
Durch den Einsatz eines versta¨rkenden Arrays nach dem Ausleseregister, aber vor
dem Analog/Digitalwandler kann das Signal im Verha¨ltnis zum Ausleserauschen
noch versta¨rkt werden. Hierzu wird die Potentialdifferenz im Versta¨rkungsregister
so gewa¨hlt, dass es beim Bewegen der gesammelten Elektronen zur Stoßionisation
kommt und somit weitere Elektronen ausgelo¨st werden. Hierdurch ko¨nnen besonders
schwache Signale, deren Amplitude in der Gro¨ßenordnung des Ausleserauschens oder
darunter liegt, zusa¨tzlich versta¨rkt werden, um diese spa¨ter vom Ausleserauschen
unterscheiden zu ko¨nnen. Hierbei ist Vorsicht geboten, da eine Versta¨rkung starker
Signale zu einer Sa¨ttigung des Dynamischen Bereichs und damit zu nichtmehr ver-




Abbildung 2.7: Der CCD-Sensor. Links: einfacher Sensor mit Ausleseregister. Mit-
te: Sensor mit zusa¨tzlichem Speicherregister und Elektronenversta¨rkung beim Aus-
lesen. Rechts: Schemazeichnung der Elektronenversta¨rkung. A) Die gesammelten
Elektronen werden durch Vera¨nderung der Potentialdifferenz auf dem Sensor be-
wegt. B) Durch Erho¨hung der Potentialdifferenz kommt es zur Stoßionisation beim
Bewegen der Ladungstra¨ger. Dies wird in EMCCDs (electron multiplying CCD) zur
Versta¨rkung des Signals genutzt [And].
• Photonenrauschen σPhot:
Treffen NPhot Photonen auf einen Detektor mit der Quanteneffizienz η, so





• Dunkelstromrauschen σDS :
Thermisch erzeugte Ladungstra¨ger im Sensor fu¨hren zu einem zusa¨tzlichen Si-






Das Ausleserauschen macht in der Regel den Hauptanteil am Gesamtrauschen
aus. Es kommt aus der Versta¨rkung und der Konversion der Photoelektronen in
eine Spannung. Das Ausleserauschen ist abha¨ngig von der Auslesegeschwindig-
keit. Je ho¨her die Geschwindigkeit, desto ho¨her ist der Auslesefehler aufgrund
der gro¨ßeren beno¨tigten Bandbreite.
• Rauschen durch Elektronenversta¨rkung σEM :
Wird das Signal vor dem Auslesen Versta¨rkt, kann das sogenannte Sto¨rrau-
schen nichtmehr vernachla¨ssigt werden, welches beim Verschieben der gesam-
melten Ladungstra¨ger zum Ausleseregister entsteht (σSt). Außerdem kommt
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es zu einem Rauschen durch die Versta¨rkung mittels Stoßionisation. Man kann
folgenden Rauschfaktor annehmen, welcher sich sich aus dem Verha¨ltnis des





mit dem Versta¨rkungsfaktorM , dem Rauschen vor σin und nach der Versta¨rkung
σout. Ein idealer Versta¨rker ha¨tte also einen Rauschfaktor von F = 1.
Das Gesamtrauschen setzt sich somit zu σgesamt =
√







zusammen. Dies ergibt ein Signal-Rausch-Verha¨ltnis von
S
N






Bei der Lokalisationsmikroskopie werden verschiedenste intrinsische Eigenschaften
der einzelnen Fluorophore ausgenutzt, um deren Fluoreszenzsignale unabha¨ngig von-
einander sichtbar zu machen. Durch diese Separation ko¨nnen die Positionen der
einzelnen Fluoreszenzmoleku¨le sehr genau bestimmt werden (siehe auch Abbildung
3.1). Die erreichbare Genauigkeit ha¨ngt im wesentlichen von der pro Fluorophor
emittierten Anzahl von Photonen und dem Hintergrund des Fluoreszenzsignals ab.
Mit den momentan genutzten Fluorophoren ko¨nnen Positionsgenauigkeiten in bio-
logischen Pra¨paraten im einstelligen Nanometerbereich erzielt werden.
Um die Fluoreszenzsignale der einzelnen Moleku¨le voneinander zu trennen ist es
zum einen mo¨glich, Fluorophore mit unterschiedlichen Fluoreszenzspektren zu ver-
wenden, des weiteren ko¨nnen photoaktivierbare oder photoschaltbare Farbstoffe ein-
gesetzt werden. Durch die Modifikation der physischen Bedingungen ko¨nnen sogar
gewo¨hnliche Fluorophore derart manipuliert werden, dass sie verschiedene optisch
unterscheidbare Zusta¨nde einnehmen und somit zur Lokalisation genutzt werden
ko¨nnen. Dementsprechend existieren inzwischen viele unterschiedliche Verfahren wie
beispielsweise SPDM (engl spectral precicion distance / position determination mi-
croscopy) [CHBR, BSEC98, EEK+00], STORM (engl. stochastic optical reconstruc-
tion microscopy) [RBZ06] und dSTORM (engl. direct stochastic optical reconstruc-
tion microscopy) [vdLKHS08, HvdLS+08], PALM (engl. photoactivated localizati-
on microscopy) [BPS+06] und fPALM (engl. fluorescence photoactivated localizati-
on microscopy) [HGM06] oder GSDIM (engl. ground state depletion microscopy)
[FBB+08]. Eine gute U¨bersicht ist in [CvKL+10] gegeben, auf einige dieser Metho-
den wird in diesem Kapitel noch na¨her eingegangen.
Im weiteren Verlauf sollen eine Abscha¨tzung zur theoretisch erreichbaren Genau-
igkeit bei der Lokalisation einzelner Moleku¨le gegeben, sowie der in dieser Arbeit
verwendete Algorithmus zur Positionsbestimmung erla¨utert werden. Des weiteren
werden die verschiedene Verfahren zur Isolation der Einzelmoleku¨le von den ers-
ten Konzepten bis zu aktuellen Methoden, wie sie zum Teil auch in dieser Arbeit
angewandt wurden, vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
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1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Lokalisationsmikroskopie. Eine
kreisfo¨rmige Struktur ist mit 8 Fluorophoren (blaue Punkte) markiert. Leuchten
alle Fluorophore gleichzeitig (1), ko¨nnen die einzelnen Positionen nicht ermittelt
werden. Erreicht man eine zeitliche Isolation der einzelnen Fluoreszenzsignale (2-9),
beispielsweise durch reversibel gebleichte Zusta¨nde (hellgrau), so ko¨nnen deren Po-
sitionen bestimmt werden (rote Punkte). Dies kann so lange wiederholt werden, bis
alle Fluorophore irreversibel ausgebleicht sind (dunkelgrau).
3.1 Theoretisch erreichbare Genauigkeit bei der Lokalisation
einzelner Moleku¨lsignale
Sofern es mo¨glich ist, das Fluoreszenzsignal zweier Fluorophore getrennt voneinander
zu detektieren, kann man deren Schwerpunkte und somit die lateralen Positionen der
einzelnen Photonen emittierenden Fluoreszenzmoleku¨le bestimmen. Die Genauigkeit
der Positionsbestimmung ha¨ngt im wesentlichen von der Anzahl an detektierten
Photonen N ab [EC00, TLW02, ORW04]. Der Ort, an welchem ein einzelnes Photon
auf dem Detektor auftrifft, ist gegeben durch die PSF des optischen Aufbaus. Die
Ungenauigkeit in der Ortsbestimmung ist gegeben durch die Breite der PSF, die
Position des Signalursprungs kann man aus dem Mittelwert aller Positionen der






Hierbei ist ∆x der Lokalisationsfehler, welcher sich aus der Standardabweichung s
der PSF und der Gesamtzahl N der auf den Detektor treffenden Photonen ergibt.
Durch die finite Pixelgro¨ße des Detektors ergibt sich eine zusa¨tzliche Unsicherheit
22
3.1 Theoretisch erreichbare Genauigkeit bei der Lokalisation einzelner Moleku¨lsignale
in der Ortsbestimmung jedes einzelnen Photons. Dies wird durch die Erweiterung





beru¨cksichtigt, wobei a < s die Pixelgro¨ße darstellt, der Faktor a2/12 ist die Varianz
einer Rechteckfunktion, welche in diesem Fall die sensitive Fla¨che eines Kamerapixels
darstellt. Meist ist das urspru¨ngliche Signal zusa¨tzlich noch von einem zusa¨tzlichen






aus, mit der erwarteten Za¨hlrate Ni(x) im Pixel i, ausgehend von einem Moleku¨l an
der Stelle x und den erwarteten Unsicherheiten σi aufgrund des Photonen-Za¨hlfehlers
und einem zusa¨tzlichen Hintergrund b,
σ2i = Ni(x) + b
2, (3.4)
wobei die Varianz der Photonenanzahl dem Za¨hlfehler entspricht, so erha¨lt man
durch die Bedingung fu¨r ein Minimum, dχ2/dx = 0 eine Gleichung fu¨r die gemessene
Position x in Abha¨ngigkeit von der Anzahl detektierter Photonen in jedem Pixel.
Ausdehnung von Ni(x) um die tatsa¨chliche Position x0 und Beru¨cksichtigung von













) ≈ −∑ ∆yiN ′iσ2i∑ N ′2i
σ2i
, (3.5)
wobei N ′i die Ableitung von Ni an der Stelle x0 und ∆yi = Ni(x0)−yi ist. Quadriert















und ersetzt man die Summation in Gleichung 3.6 durch eine Integration wird diese
im Grenzfall von reinem Photonenrauschen zu Gleichung 3.1 Falls das Hintergrund-






wobei die Pixelgro¨ße a zum Erhalt der Einheiten dient. Zusa¨tzliches Pixelrauschen
wurde durch die Ersetzung der Summe durch die Integration (Pixelgro¨ße geht gegen
0) vernachla¨ssigt. Vereinigt man die beiden Terme fu¨r Photonen- und Hintergrund-










Erweitert man dies auf den Fall eines zweidimensionalen Detektor-Arrays, wie es im








Fu¨hrt man die Ableitung nicht nach dem Ort x, sondern der Anzahl an Photonen
N durch, erha¨lt man die Unsicherheit der gesamten Photonenanzahl:





und im zweidimensionalen Fall




3.2 Der Levenberg-Marquardt-Algorithmus zur Minimierung
der quadratischen Abweichung
Der Levenberg-Marquadt-Algorithmus wird hauptsa¨chlich dazu verwendet, um die
Summe der quadratischen Abweichungen eines Datensatzes aus n unabha¨ngigen und





[yi − f(xi,p)]2, (3.13)
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zu minimieren. Hierzu wird der Parametersatz p ausgehend von passenden Startwer-
ten iterativ optimiert. In jedem Schritt wird p durch p+δ ersetzt. Zur Bestimmung
von δ wird f(x,p) durch die Linearisierung
f(x,p+ δ) ≈ f(x,p) + Jiδ (3.14)





und lediglich Terme 1. Ordnung beru¨cksichtigt werden. Im Minimum der Summe
der quadratischen Abweichungen S wird der Gradient von S bezu¨glich δ gleich Null.




[yi − f(xi,p)− Jiδ]2, (3.16)
oder in Vektorschreibweise
S(p+ δ) ≈ ||y − f(x,p)− Jδ||2, (3.17)
mit der Jakobimatrix J. Ableitung nach δ und Nullsetzen ergibt
(JTJ)δ = JT[y − f(p)]. (3.18)
Levenberg fu¨gte dieser Gleichung einen Da¨mpfungsfaktor λ hinzu:
(JTJ+ λI)δ = JT[y − f(p)], (3.19)
wobei I die Identita¨tsmatrix ist. Der nicht-negative Da¨mpfungsfaktor λ kann bei
jedem Iterationsschritt angepasst werden, abha¨ngig vom negativen Kehrwert der
A¨nderungsrate von S. Der Vorteil hierbei ist, dass die Schrittweite bei kleinem Gra-
dienten erho¨ht wird. Marquadt fu¨gte dieser Gleichung noch eine Abha¨ngigkeit von
der Kru¨mmung hinzu:
(JTJ+ λ · diag(JTJ))δ = JT[y − f(p)]. (3.20)
Dadurch wird die Konvergenz in die Richtungen, in welchen der Gradient kleiner
ist, beschleunigt.
Die Fehler der jeweiligen Parameter pi kann man aus der Kovarianzmatrix K =
(JTJ)
−1
mit den Eintra¨gen ki,j , i, j = 1..n erhalten: 〈(∆pi)2〉 = ki,i.
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3.3 Methoden zur Lokalisation von Einzelmoleku¨lsignalen
An dieser Stelle sollen verschieden Methoden zur Lokalisation von Einzelmoleku¨lsi-
gnalen vorgestellt werden. Fu¨r die optische Isolation der individuellen Signale werden
verschiedene Verfahren verwendet
3.3.1 SPDM mit einer geringen Anzahl spektraler Signaturen
Durch die Verwendung von Fluorophoren mit unterschiedlichen spektralen Signatu-
ren kann durch die Wahl geeigneter optischer Filter die U¨berlappung des jeweiligen
Fluoreszenzlichtes auf dem Detektor getrennt werden. Dieses Verfahren wurde von
der Arbeitsgruppe Cremer entwickelt und als SPDM (engl. spectral precision di-
stance / position determination microscopy) bezeichnet [CHBR, BSEC98, EEK+00,
CvKL+10]. Durch die Breite der Emissionsspektren und die damit einhergehende
spektrale U¨berlappung vieler Fluorophore ist die Anzahl an gleichzeitig innerhalb des
beugungsbegrenzten Volumens lokalisierbaren Fluorophoren stark begrenzt. Weitere
limitierende Faktoren sind die Verwendung vieler unterschiedlicher Beleuchtungs-
quellen und entsprechender optischer Filter, sowie der versta¨rkte Einfluss chroma-
tischer Aberrationen durch die Verwendung spektral weit voneinander getrennter
Fluorophore. Zusa¨tzlich mu¨ssen die gleichen biologischen Strukturen mit verschie-
denen Farbstoffen markiert werden, wobei die Labeleffizienz idealerweise fu¨r jeden
Fluorophortyp gleich sein sollte. All diese Probleme ko¨nnen in aktuellen Anwen-
dungen von SPDM umgangen werden, indem nicht mehr verschiedene Fluorophore
verwendet, sondern langlebige Dunkelzusta¨nde jeweils eines Fluoreszenzmakertyps
ausgenutzt werden.
3.3.2 SPDM mit Ausnutzung des reversiblen Photobleichens
Ganz ohne spezielle Fluorophore oder angepasste Einbettmedien kommt die in den
letzten Jahren entwickelte Lokalisationsmikroskopie konventioneller Fluorophore aus
[RBG+08, LGB+08, LGW+09, GER+09, KLGW09, BDK+10], eine Weiterentwick-
lung von SPDM. Die Isolation einzelner Signale wird hierbei durch U¨berga¨nge der
Fluoreszenzmoleku¨le in langlebige Dunkelzusta¨nde erreicht. Fluoreszente Proteine
ko¨nnen durch geeignete Anpassung der Beleuchtung in derartige langlebige Dunkel-
zusta¨nde versetzt werden [DCTM97, HFD+08, SVHS05, CDC+05, MZD+05]. Die
langen Lebensdauern der nicht fluoreszenten Zusta¨nde sind mit reversiblen photo-
chemischen Konformationsa¨nderungen der fluoreszenten Proteine gekoppelt (siehe
auch Abbildung 3.2). Geht man von den drei Zusta¨nden ’fluoreszent’ Mfl, ’rever-
sibel gebleicht’ Mrb und ’irreversibel gebleicht’ Mib des Fluorophors aus, so ergibt
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A model describing the possible transitions between fluo-
rescent, protonated, and reversibly bleached states which is
consistent with our data is shown in Figure 10. The pH-
dependent absorption spectra of the yellow color variants
result from two distinct states: a protonated state (P) and a
deprotonated state (D) which coexist in a pH-dependent
equilibrium (PT D). Analysis of a pH-dependent flickering
which was observed in fluorescence correlation spectroscopy
studies performed on eGFP showed that protonation reactions
of the chromophore occur on the microsecond time scale
(27). Considering the pH-dependent partial quenching of the
eCFP fluorescence (17) and the modest, but reproducible,
changes in the absorption spectra (see Figure 3), such a
protonation equilibrium may also exist for this color variant.
In the yellow variants, the decisive protonation may be
located at the phenolic acid of the chromophore as described
for the wild-type GFP (1, 27). In eCFP, this phenolic acid is
replaced by an indole ring system. However, since reversible
photobleaching of eCFP was again more efficient at acidic
pH, protonation of a site other than the chromophore must
be involved. Moreover, it is possible that also in the yellow
variants the protonation sensitizing the protein for reversible
photobleaching is not identical to the protonation of the
chromophore but only occurs at a similar pKa.
Analysis of the protein environment of the chromophore
points to three titratable residues in the vicinity of the
chromophore. Glu222 is located close to the imidazolinone
part of the chromophore, allowing hydrogen bond interac-
tions between the glutamate oxygens and the nitrogen of the
imidazolinone ring system. Decarboxylation of this residue
was implicated in the irreversible photoconversion of GFP
to a 483-nm-absorbing species (4), showing that it signifi-
cantly interacts with the chromophore and influences its
optical properties. However, the glutamate side chain is
deeply buried within the protein environment and may not
be notably influenced by changes in solution pH, although
the decarboxylated Glu222 has been supposed to accept a
proton from the chromophore phenol (4).
Tyr145 and His148 are more accessible for protons from
the solution and are, thus, more likely candidates for the
protonation leading to enhanced susceptibility to reversible
photobleaching. Tyr145 and His148 are both suitably located
to establish a hydrogen bond to the phenolic acid of the
chromophore in yellow variants. The more acidic pKa value
of histidine is in good agreement with our observations that
reversible photobleaching occurs at neutral and acidic pH.
The highly basic pKa of the tyrosine phenolic acid indicates
that it should remain protonated even at basic solution pH,
if its pKa is not considerably shifted by the protein environ-
ment.
In eCFP, X-ray crystallogaphic studies have shown two
different conformations of Tyr145 and His148, which coexist
and may explain the two absorption bands of eCFP (28).
Although, in eCFP, His148 is unable to form a hydrogen
bond with the chromophore, the change in electrostatic
potential of the chromophore environment brought about by
protonation of His148 may still influence the chromophore
properties in a way which favors reversible photobleaching.
Moreover, changes in protonation of these two residues may
also influence the equilibrium between both conformations
of eCFP, which may further modulate its susceptibility to
reversible photobleaching.
The classical fluorescence cycle originates from excitation
of the deprotonated ground state D. Alternative relaxation
routes for this excited state are fluorescence resonance energy
transfer to a closely positioned acceptor chromophore and
irreversible photobleaching, which leads to a nonfluorescent
species (P* f X) with quantum efficiencies of about 10-6
to 10-5 (6, 8). We have shown that illumination of the yellow
color variants in the spectral range of their protonated forms
results in reversible photobleaching (see Figure 3). In
addition, the linear dependency of the reversible photo-
bleaching rate on the illumination intensity (see Figure 5)
implies that this reversible photobleaching arises from
interaction of photons with a ground state, presumably the
protonated ground state (P). Absorption of a photon may
lead to the generation of an excited state (P f P*), which
may then relax to the reversibly bleached state (P* f B).
We provide reversible photobleaching spectra which presum-
ably represent the excitation spectra of this excited state (see
Figure 3), which depopulates toward a reversibly bleached
FIGURE 9: Recovery of reversibly bleached eCFP mimicks FRAP.
Fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) experiments
were performed on HEK 293 cells expressing both TRPC4R-eCFP
and TRPC4R-eYFP using a confocal laser scanning microscope
(LSM-META, Carl Zeiss). FRAP was assayed sequentially for
eYFP- and eCFP-fused proteins over the same region of interest.
Fluorescent proteins were excited with the 458 nm (eCFP) or the
514 nm (eYFP) lines of an argon laser combined with appropriate
dichroic mirrors and 470-500 nm (eCFP) and 530-560 nm (eYFP)
band-pass emission filters. The fluorescence over a predefined
region was imaged before and after brief photobleaching by pulses
of maximal laser energy. (a) Confocal image of TRPC4R-eYFP
(upper panel) and differential interference contrast (DIC) image of
the same cells (lower panel). (b) Time courses of the fluorescence
intensities of eYFP and eCFP during FRAP experiments are
depicted as gray lines. After recording a baseline, a region over a
fluorescent cluster was bleached by repetitive scanning at maximal
laser intensity (indicated by the arrows). The kinetics of the
subsequent fluorescence recovery was fitted by a monoexponential
recovery function (black line) to obtain the recovery time constant
τ and the mobile fraction FM.
FIGURE 10: A model describing the possible transitions of a
fluorescent protein between fluorescent, protonated, and reversibly
bleached states. The model considers a protonated form (P), a
deprotonated form (D), and a reversibly bleached form (B) of the
fluorescent protein which can each exist in ground and excited
states, as well as an irreversibly bleached state X (details are given
in the main text).
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mit den U¨bergansraten krb fu¨r den U¨bergang vom fluoreszenten in den reversibel
gebleichten Zustand, kfl vom reversibel gebleichten zuru¨ck in den fluoreszenten Zu-
stand und kbl vom fluoreszenten in den irrevers bel gebleichten Zustand. Um die
Fluorophore in den reversibel gebleichten Zustand zu treiben, welcher exponentiell
zerfa¨llt und Lebensdauern von einigen Millisekunden bis hin zu einigen Minuten auf-
weist, sind Leistungsdichten der Beleuchtung im Bereich einiger kW/cm2 vonno¨ten.
Dadurch wird ein Teil der Fluorophore bereits zu Beginn einer Aufnahme irreversibel
gebleicht. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass Fluorophore, welche aus dem reversibel
gebleichten in den fluor szenten Zustand zuru¨ckkeh en, den Fluoreszenzzyklus sehr
schnell bis zum endgu¨ltigen irreversiblen Photobleichen durchlaufen. Dies fu¨hrt zu
einem sehr starken Fluoreszenzsignal und ermo¨glicht auch die Detektion und Lo-
kalisation einzelner Signale im Inneren biologischer Strukturen aufgrund des guten
Signal-Rauschabstandes. Durch Anpassung der Beleuchtungsintensita¨t kann die An-
zahl der Farbstoffmoleku¨le, welche in den reversiblen Zustand getrieben werden und
die Verweildauer im fluoreszenten Zustand angepa st werden, nicht die Zerf llsrate
des reversibel gebleichten Zustandes, so dass die fu¨r eine Aufnahme beno¨tigte Zeit
in der Regel nicht vera¨ndert werden kann.
3.3.3 Photoaktivierung einzelner Moleku¨le
Eine weitere Methode, die Anzahl der Fluoreszenzlicht emittierenden Moleku¨le im
beugungsbegrenzten Volumen zu kontrollieren ist es, photoaktivierbare Fluorophore
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wie beispielsweise photoaktivierbares GFP (paGFP) zu verwenden (PALM, fPALM)
[HGM06, BPS+06]. Hierbei kann das verwendete Fluorophor (meist durch Bestrah-
lung mit Licht mit Wellenla¨ngen um λakt ≈ 400nm, oder auch durch Zweiphoto-
nenanregung) durch Abspaltung einer zusa¨tzlichen Moleku¨lgruppe von einem nicht
fluoreszenten in einen fluoreszenten Zustand versetzen. In diesem kann es bis zum
Photobleichen beobachtet werden. Die Anzahl an Fluorophoren im fluoreszenten
Zustand kann durch die Bestrahlungsintensita¨ten des Aktivierungsstrahls und des
Auslesestrahls reguliert werden. Da dieser Prozess irreversibel ist, ist eine Vorselek-
tion der zu beobachtenden Strukturen schwierig, falls der Farbstoff noch nicht ak-
tiviert wurde. Zur Verbesserung des geringen Signal-Rausch-Verha¨ltnisses der Ein-
zelmoleku¨lsignale wird auf Beleuchtung mittels totaler interner Reflexion (TIRF)
zuru¨ckgegriffen, wodurch eine Untersuchung vieler biologischer Fragestellungen bei-
spielsweise im Inneren von Zellen erschwert wird. Durch diese Methode ist eine sehr
genaue Bestimmung der in einer Struktur vorhandenen Fluoreszenzmarkierungen
mo¨glich.
3.3.4 Photoschalten einzelner Moleku¨le
Methoden der Lokalisationsmikroskopie, welche sich das reversible Schalten organi-
scher Farbstoffe zunutze machen, sind die stochastische optische Rekonstruktions-
mikroskopie (STORM) [RBZ06] und die direkte stochastische optische Rekonstruk-
tionsmikroskopie (dSTORM) [HvdLS+08, vdLSH08, vdLKHS08]. Bei diesen Metho-
den werden einzelne organische Fluorophore mittels zweier Anregungswellenla¨ngen
zwischen zwei fluoreszenten Zusta¨nden geschalten, wobei im Fall von dSTORM
hierfu¨r kein zweiter Fluorophor beno¨tigt wird. Als Fluorophore wurden in ersten Ver-
suchen Cy5 (λexmax = 649nm, λemmax = 670nm) und Alexa 647 (λexmax = 650nm,
λemmax = 665nm) verwendet [HMK
+05], welche zwischen ihrem jeweiligen fluo-
reszenten Zustand und dem nicht fluoreszenten Triplett-Zustand durch simultane
Beleuchtung mit Laserlicht der Wellenla¨nge λex = 514nm (unterstu¨tzt die Ru¨ck-
kehr in den fluoreszenten Zustand) und λex = 647nm (zur Fluoreszenzanregung
und zum Ausbleichen) umgeschalten werden ko¨nnen. Die Verweildauer im fluores-
zenten Zustand kann mittels der Laserintensita¨t kontrolliert werden, genau so wie
die Anzahl der Moleku¨le im fluoreszenten Zustand. Die Lebensdauer des Triplett-
Zustandes muss durch Sauerstoffabfuhr verla¨ngert werden, damit dieser wesentlich
langlebiger als der fluoreszente Zustands des Moleku¨ls ist und somit eine optische
Isolation der individuellen Signale erreicht werden kann. Es wurde gezeigt, dass unter
Verwendung verschiedener Sauerstoff reduzierender Substanzen fu¨r diese Methode
alle Rhodamin- und Oxazin- basierten Farbstoffe, sowie Alexa 647, Cy3 und Cy5,
deren Absorptionsmaximum im Spektralbereich von λex = 514nm − 700nm liegt,
geeignet sind [HvdLMS09]. Mehrfarbenexperimente [vdLEM+09], sowie Dynamik-
untersuchungen in vitro und in vivo [EvdLW+10, WHvdL+10], welche aufgrund
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des langlebigen Triplett-Zustandes von Alexa 647 unter intrazellula¨ren Bedingungen
mo¨glich sind, ko¨nnen mit dieser Methode ebenfalls durchgefu¨hrt werden.
Durch das reversible Schalten ko¨nnen die zu untersuchenden Strukturen im Vor-
feld der jeweiligen Lokalisationsaufnahme beobachtet werden. Bei dicht markierten
Strukturen gestaltet sich eine nachtra¨gliche Zuweisung der Einzelmoleku¨lsignale zu
einem bestimmten Fluorophor als schwierig.
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4 Die in dieser Arbeit verwendeten
Mikroskope
An dieser Stelle sollen die wa¨hrend dieser Arbeit verwendeten und zum Teil neu
aufgebauten Mikroskopsysteme beschrieben werden. Des weiteren wird die Software
zur Datenerfassung vorgestellt.
4.1 Der experimentelle Lokalisationsaufbau
Als erster Aufbau zur Durchfu¨hrung von Lokalisationsexperimenten wurde der in
Abb. 4.1 schematisch dargestellte Aufbau genutzt. Als Lichtquelle stehen hier drei
Gaslaser zur Verfu¨gung, ein Ar+-Ionen-Laser, dessen Emissionswellenla¨nge bei λem =
488.0nm liegt (Lexel1, Model 95) und weiterhin zwei Kr+-Ionen-Laser (ebenfalls Le-
xel, Model 95), von denen einer bei λem = 568.2nm und der andere bei λem =
647.1nm emittiert. Diese Anregungslinien ko¨nnen separat in den Aufbau eingekop-
pelt werden. Die Linse L2 fokussiert den Strahl in die hintere Brennebene des Ob-
jektivs (Leica2 HCX PL APO 100x/1.40), so dass die Probe kollimiert beleuchtet
wird. Zur Erho¨hung der Leistungsdichte in der Probe wurde zusa¨tzlich die lang-
brennweitige (f = 350mm) Linse L1 in den Anregungsstrahlengang gebracht, de-
ren Fokusebene noch vor der hinteren Fokusebene der Linse L2 liegt, was in einer
Verkleinerung des Strahldurchmessers in der Fokusebene des Objektivs resultiert.
Das dort emittierte Fluoreszenzlicht wird vom Objektiv detektiert und durch den
dichroitischen Strahlteiler (DS1, AHF3, F63-488) transmittiert. Ein weiterer opti-
scher Filter (BF) reflektiert eventuelle Reste des Anregungslichtes. Es stehen hierfu¨r
mehrere Filter zur Verfu¨gung, welche in ein Filterrad eingebaut wurden. Dieses Fil-
terrad ist von der optischen Bank entkoppelt, um Sto¨rungen beim Filterwechsel
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen etwa der selben Zelle zu vermeiden.
Die entsprechenden Filter sind: 1. Tripel-Bandpass-Filter (AHF, F62-568), 2. GFP-
Bandpass-Filter (525 ± 25nm, AHF, F42-017), 3. 580 nm Langpass-Filter (AHF,
F42-580), 4. Doppel- Bandpass-Filter (AHF, F54-488). U¨ber die Tubuslinse L3 wird
das kollimierte Fluoreszenzlicht auf eine 12 bitCCD-Kamera (pco4, SensiCam qe)
1LEXEL Laser Division, Cambridge Lasers Laboratories, Inc., Fremont, CA 94539 United States
2Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, 35578 Wetzlar
3AHF Analysentechnik AG, 72005 Tu¨bingen
4pco AG, 93309 Kelheim
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Lokalisationsaufbaus. Das Anre-
gungslicht der Lichtquelle LQ wird u¨ber die Linse L2 und den dichroitischen Strahl-
teiler DS1 in die hintere Fokusebene des Objektivs fokussiert, was zu einer kolli-
mierten Beleuchtung der Probe fu¨hrt. Mit Hilfe der Linse L1 wird der Durchmesser
der Beleuchtung in der objektseitigen Fokusebene des Objektivs reduziert, was zu
einer Erho¨hung der Leistungsdichte fu¨hrt. Das Fluoreszenzlicht wird vom Objektiv
detektiert und am dichoitischen Strahlteiler fu¨r die Einkopplung der Laseranregung
transmittiert. Ein zusa¨tzlicher optischer Filter (BF) verhindert, dass Licht der An-
regungswellenla¨nge in den Detektionsstrahlengang gelangt. Mittels der Tubuslinse
L3 wird das Fluoreszenzlicht auf den CCD-Chip der Kamera fokussiert.
mit einer Quanteneffizienz von η ≈ 65% und einem A/D Konversionsfaktor von 2
abgebildet. Die Kamera besitzt 1376×1040 quadratische Pixel mit einer Ausdehnung
von 6.45µm Durch die 100× Vergro¨ßerung des Objektivs entspricht die Ausdehnung
eines Pixels 64, 5nm im Objektraum.
Die Probe kann vor dem Objektiv durch einen durch Schrittmotoren bewegten 3-
Achsen-Verschiebetisch (ZSS 42-200,PI5, Controller mc2000, ITK6) in allen drei
Raumrichtungen positioniert werden. Entlang der optischen Achse ist zusa¨tzlich
noch die Positionierung durch ein Piezoaktor (PI, Controller P.864.00, PI) mo¨glich.
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Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau des SMI-Vertico. Der Strahlteiler ST teilt
das Anregungslicht im Verha¨ltnis 1:1 in einen transmittierten und einen orthogonal
zu diesem reflektierten Strahl. Diese werden jeweils u¨ber die Linsen L2 und L3 in
die hinteren Fokusebenen der gegenu¨berstehenden Objektivlinsen Obj1 und Obj2
fokussiert, um im Objektraum kollimierte Strahlbu¨ndel zu erhalten. Durch vertikales
versetzen des Strahltteilers ST und des Spiegels S3 kann eine Angleichung der oberen
und unteren optischen Wegla¨nge erfolgen, um die Interferenz beider Strahlen im
Objektraum auch bei Anregungslicht mit kurzer Koha¨renzla¨nge zu ermo¨glichen.
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4.2 Das SMI Vertico
Das SMI Vertico [Rey08, RBG+08, Lem09] (siehe Abb. 4.2) wurde ebenfalls um die
Mo¨glichkeit erweitert, Lokalisationsmessungen durchzufu¨hren [KLGW09, LGW+09,
LGB+08]. Hierzu wurde ebenfalls eine langbrennweitige Linse (f = 700mm) in
den Anregungsstrahlengang gebracht. Fu¨r die Anregung stehen hier zwei dioden-
gepumpte Festko¨rperlaser (Coherent7, Sapphire 488 LP und Sapphire 568 LP) zur
Verfu¨gung, einer mit λem = 488, 0nm und der andere mit λem = 568, 0nm. Die
Besonderheit dieses Aufbaus ist, dass hier die Probe von beiden Seiten kollimiert
beleuchtet wird, wobei die beiden gegenla¨ufigen Strahlen an der Position der Pro-
be interferieren und sich ein stehendes Wellenfeld ausbildet, dessen Modulation si-
nusfo¨rmig in Richtung der optischen Achse erfolgt. Die Phase dieses Wellenfeldes
kann mit einem Piezoaktor, welcher den Spiegel S2 rechtwinklig zu dessen Spiegel-
fla¨che versetzt, eingestellt werden. Zusa¨tzlich kann die Position der Probe in axialer
Richtung ebenfalls durch einen Piezoaktor gea¨ndert werden. Dies fu¨hrt zu einer
Modulation der beobachteten Objekte. Durch einen Phasenscan kann die Position
und durch einen Objektscan die Ausdehnung entlang der optischen Achse bestimmt
werden. Die Detektion erfolgt wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, als dichroitischer
Strahlteiler wird hier ein Dualband Strahlteiler (AHF, F53-482 und als optischer
Filter wahlweise ein GFP-Bandpassfilter(525±20nm, Laser Components8, XF3003)
oder ein Dualbandfilter (AHF, F54-568) eingesetzt.
4.3 Der Zweifarbenaufbau
Bisherige Lokalisationsaufnahmen von Pra¨paraten, in denen zwei oder mehr Struk-
turen gleichzeitig fluoreszenzmarkiert waren, erfolgten bisher sequentiell, da zum
einen mit unterschiedlichen Wellenlangen und Anregungsintensita¨ten angeregt wer-
den musste, zum anderen aufgrund von U¨berlagerungen der Emissionsspektren und
somit gleichzeitiger Detektion in die entsprechenden durch optische Filter auswa¨hl-
baren Farbkana¨len zuna¨chst der Farbstoff ausgebleicht werden musste, der im lang-
welligeren Emissionsbereich fluoresziert. Auch die Mo¨glichkeit des Fo¨rster Resonanz
Energietransfers [JEJ03] musste beru¨cksichtigt werden. Falls dieser Effekt auftre-
ten kann, muss ebenfalls zuna¨chst der Akzeptor Lokalisiert und damit ausgebleicht
werden. Ein weiterer Nachteil resultierte aus der chromatischen Verschiebung bei
der Verwendung von Farbstoffen, deren Wellenla¨ngen im Emissionsmaximum um
∆λ ≈ 100nm voneinander getrennt sind, was in einem Versatz von bis zu 50nm
lateral und 250nm axial resultieren kann.[HRCS93, EC00, KM00]
5Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, 76228 Karlsruhe/Palmbach
6ITK Dr. Kassen GmbH, 35633 Lahnau
7Coherent Inc., Santa Clara, CA 95054 USA
8Laser Components GmbH, 82140 Olching
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung des neu entwickelten Zweifarbenaufbaus.
Als Lichtquelle (LQ) steht ein Ar+-Ionen Laser zur Verfu¨gung, dessen 488,0 nm -
Linie u¨ber den dichroitischen Strahlteiler DS1 in das Objektiv Obj eingekoppelt
wird. Die Einfokusierlinse L2 und das Objektiv bilden einen Kollimator, u¨ber die
konvexe Linse L1 wird zusa¨tzlich der Strahldurchmesser auf der Probe minimiert
und dadurch die Intensita¨t erho¨ht. Das von der Probe emittierte Fluoreszenzlicht
wird vom Objektiv detektiert und durch den dichroitischen Strahlteiler DS1 trans-
mittiert. Ein optischer Filter (BF) verhindert zusa¨tzlich, dass Anregungslicht in den
Detektionsstrahlengang gelangt. Mit Hilfe der Linsen L3 und L4 wird eine Strahl-
verkleinerung und damit eine Erho¨hung des Dispersionswinkels realisiert. Im Fokus
dieser beiden Linsen wird das Fluoreszenzlicht in einem Zwischenbild abgebildet,
welches man durch die Blende B beschneiden kann. U¨ber den dichroitischen Strahl-
teiler DS2 wird das Fluoreszenzlicht wellenla¨ngenabha¨ngig in zwei Anteile zerlegt,
welche durch die beiden identischen Tubuslinsen TL1 und TL2 auf dem CCD abge-
bildet werden.
Um all diese Probleme zu vermeiden, wurde ei neuer Aufbau entwickelt, mit dem
zwei Arten von Fluorophoren, deren Emissionsspektren spektral benachbart sind
und sich zum Teil auch u¨berlappen, gleichzeitig detektiert und trotzdem voneinan-
der separiert werden ko¨nnen. Schematisch ist dieser Aufbau in Abb. 4.3 dargestellt.
Beide Fluorophore werden hierbei mit der selben Lichtquelle zur Fluoreszenz ange-
regt. Hierzu wurde ein Ar+-Ionen-Laser (Coherent, Innova 310) verwendet, welcher
im Resonator keine Wellenla¨ngenselektion implementiert hat, also im multiline Mo-
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Abbildung 4.4: Winkel zwischen den beiden Tubuslinsen.
dus betrieben wird, verwendet. Mittels eines gleichseitigen Prismas wurde nach dem
Auskoppelspiegel die 488,0 nm Linie dieses Lasers selektiert. Hierzu wurde der La-
serstrahl, nachdem er das Prisma passiert hatte, entlang des Laserresonators einmal
gefaltet und die unerwu¨nschten Emissionswellenla¨ngen blockiert. U¨ber weitere Spie-
gel, zwei Blenden, einen mechanischen Lasershutter und einem in den Strahlengang
einklappbaren Intensita¨tsfilter (Transmission T = 1.46%) wurde die selektierte La-
serlinie dann in den Aufbau eingekoppelt. Der Lasershutter und der Intensita¨tsfilter
sind hierbei u¨ber die serielle Schnittstelle eines PCs ansteuerbar oder wahlweise
manuell zu bedienen. Es handelt sich hierbei um Eigenbauten aus ausrangierten Le-
seko¨pfen von handelsu¨blichen Computerfestplatten [Lem07, Gun07]. Das kollimierte
Anregungslicht wird mittels der Linse L2 in die hintere Fokusebene des Objektivs
(Leica, HCX Plan 63x NA 1,4) fokussiert, die Probe (P) wird also kollimiert beleuch-
tet. Zur Erho¨hung der Intensita¨t auf der Probe wird zusa¨tzlich eine langbrennweitige
(f = 650mm) Linse (L1) in den Strahlengang gebracht, deren Fokuspunkt etwas vor
dem Fokuspunkt der Linse L2 liegt. Dies bewirkt eine Verkleinerung des Strahl-
durchmessers und damit eine Erho¨hung der Anregungsintensita¨t in der Fokusebene
des Objektivs. Aufgrund der Selektion der 488nm Linie, sowie durch Leistungsver-
luste an den Spiegeln und Linsen im Strahlengang betra¨gt die in der Fokusebene
ankommende Laserleistung PBel = 15mW (bei einer Ausgangsleistung des Lasers
von PLaser = 100mW ). Durch Bu¨ndelung mit der zusa¨tzlichen Linse ist diese im
Objektraum auf eine Fla¨che von ∼ 180µm2 konzentriert, was einer Leistungsdichte
von ∼ 848W/cm2 entspricht (∼ 12W/cm2 mit Intensita¨tsfilter). Das vom Objek-
tiv detektierte Fluoreszenzlicht passiert den dichroitischen Strahlteiler DS1 (AHF,
F33-492), ein optischer Filter (AHF, F42-018) verhindert, dass Anregungslicht in
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de Detektionsstrahlengang gelangt. U¨ber das Linsensystem L3 (f = 100mm) und
L4 (f = 30mm), deren Fokuspunkte zusammenfallen, wird eine Strahlverkleinerung
realisiert, was zu einer Vergro¨ßerung des Dispersionswinkels und damit zu einer
Vergro¨ßerung auf dem CCD-Sensor (Andor9. iXonEM+ EMCCD DU-897) fu¨hrt. Im
Fokuspunkt dieser beiden Linsen entsteht ein Zwischenbild, dessen Ausmaße u¨ber
eine Blende (B) eingeschra¨nkt werden ko¨nnen. Danach wird mit Hilfe des dichroiti-
schen Strahlteilers DS3 (AHF, F48-505) ein Teil des Fluoreszenzlichtes ausgekoppelt.
Die beiden identischen Tubuslinsen TL1 und TL2 bilden den transmittierten und
den ausgekoppelten Teil des Fluoreszenzlichtes separat auf dem CCD ab. Hierbei ist
zu beachten, dass die O¨ffnung der Blende B im Zwischenbild klein genug gewa¨hlt
wird, damit die beiden Abbildungen auf dem CCD-Sensor nicht u¨berlagern. Das
Bild des ausgekoppelten Strahlengangs ist hierbei leicht gegenu¨ber dem urspru¨ngli-
chen Bild verzerrt, da dies unter einem Winkel von etwa 13° gegenu¨ber dem Lot auf
dem CCD abgebildet wird. Dies muss bei der Positionsbestimmung beru¨cksichtigt
werden. Der ausgekoppelte Strahlengang soll nur zur Identifikation des Fluorophors
u¨ber das Verha¨ltnis in transmittiertem und reflektiertem Kanal verwendet werden.
Der gesamte Detektionsstrahlengang wurde mit dem Mikrobank-System (Linos Pho-
tonics10) realisiert.
Die CCD-Kamera ist eine ru¨ckseitig beleuchtete (engl. back-illuminated) EM-CCD-
Kamera, mit einer Bittiefe von 14/16 bit, abha¨ngig von der gewa¨hlten Auslese-
geschwindigkeit. Durch die ru¨ckseitige Beleuchtung wird ein Intensita¨tsverlust an
den Elektroden vermieden. Somit wird eine Quanteneffizienz von η > 90% erreicht.
Durch die zusa¨tzliche Elektronenversta¨rkung (siehe auch Abschnitt 2.3) ko¨nnen, bei
geringem Hintergrund, sehr lichtschwache Signale beobachtet werden. Der Sensor
besteht aus 512 × 512 Pixeln, mit einer jeweiligen Gro¨ße von 16µm. Hieraus resul-
tiert, mit der Vergro¨sserung des Objektivs von 63× und den Linsen L3 und L4,
welche eine Vergro¨ßerung von 3.33× bewirken, dass ein Ausdehnung eines Pixels
der Kamera in x- und y-Richtung 76.2 nm im Objektraum entspricht. Der gesamte
Bildbereich kann mit einer Bildtransferrate von 35fps ausgelesen werden, bei der
Wahl eines kleineren Bildbereichs ist diese Rate entsprechend ho¨her. Die Positio-
nierung der Probe vor dem Objektiv erfolgt analog zum in Abschnitt 4.1 beschrie-
benen experimentellen Lokalisationsaufbau (Piezo-Controller E-500, PI). Realisiert
und Kalibriert wurde dieser Aufbau zusammen mit Sebastian Pres im Rahmen seiner
wa¨hrend dieser Arbeit betreuten Bachelorarbeit [Pre10].
4.3.1 Software
Die Ansteuerung der Hardware wurde von Dr. David Baddeley in Python implemen-
tiert [Bad07]. Mit dieser Software (’PySMI’) ist es mo¨glich, Kamera, Lasershutter,
9ANDOR Technology, Belfast BT12 7AL, United Kingdom
10Quioptiq, 75647 Paris Cedex 13
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Schrittmotor und Piezoaktoren anzusprechen. Die Positionen der Piezoaktoren kann
durch Schieberegler gesteuert werden, die Schrittmotoren werden referenziert und
ko¨nnen durch einen Joystick bedient werden, dessen Geschwindigkeit sich einstellen
la¨sst. Die Kamera wird im Vorschaumodus permanent ausgelesen und das aktuel-
le Bild angezeigt, der optimale dynamische Bereich der Anzeige wird automatisch
ermittelt, kann aber auch manuell angepasst werden. Mehrfarbenaufnahmen wer-
den durch die sequentielle Aufnahme in einzelne Bildkana¨le realisieret, die Anzahl
der Kana¨le kann von 1-4 eingestellt und die Lasershutter entsprechend konfiguriert
werden. Die Belichtungszeit fu¨r jeden Farbkanal kann u¨ber einen Schieberegler in
1ms-Schritten von 1ms − 10s eingestellt werden. Es ist mo¨glich, einen Bildbereich
(engl. region of interest, ROI) zu wa¨hlen. Als Aufnahmemodi stehen Einzelbildauf-
nahmen, Zeitserien oder 3D-Bildstapel mit einstellbarer Schrittweite des Piezoak-
tors entlang der optischen Achse zur Verfu¨gung. Eine Weiterentwicklung, welche
die erweiterten Konfigurationsmo¨glichkeiten des EMCCD-Sensors beru¨cksichtigt, ist
die ebenfalls von Dr. Baddeley entwickelte Software ’PyMe’. Hier ist es zusa¨tzlich
mo¨glich, die Temperatur des EM-CCD-Sensors festzulegen (bis -90°C), den Elek-
tronenversta¨rkungsfaktor zu wa¨hlen, die Verschiebefrequenzen in horizontaler und
vertikaler Richtung einzustellen, die Daten direkt auf die Festplatte zu schreiben
(hierdurch ist die Gro¨ße des Datenstapels nicht mehr durch den Arbeitsspeicher be-
grenzt) und verschiedene Aufnahmeskripte auszufu¨hren.
Die Daten ko¨nnen entweder im Khoros Datenformat (kdf) mit zusa¨tzlicher Logdatei
oder, im Fall der EMCCD als HDF5-Datei (hierarchical data format11) gespeichert
werden. Die Logdatei entha¨lt Informationen u¨ber Start- und Endzeit der Messung,
sowie die gewa¨hlte ROI der CCD und die Positionen der drei Achsen des Schrittmo-
tors und des Piezoaktors (bei 3D-Messungen noch zusa¨tzlich dessen Schrittweite).
4.3.2 Ansteuerung des Schrittmotors
Die Ansteuerung des Schrittmotorkontrollers wurde in Python neu geschrieben und
mit einer grafischen Nutzeroberfla¨che ausgestattet (Abbildung 4.5). Der Controller
wird u¨ber die Serielle Schnittstelle (EIA-232) angesprochen. Zuna¨chst werden al-
le drei Achsen referenziert, indem die Schrittmotoren den Verschiebetisch so lange
in negativer Richtung verschieben, bis dieser die jeweiligen Endkontakte auslo¨st.
Hierbei ist in jedem Fall darauf zu achten, dass der Probenhalter nicht auf dem Ver-
schiebetisch platziert ist, um Scha¨den am Objektiv zu vermeiden. Eine entsprechende
Warnmeldung wird vor Ausfu¨hrung des Prozesses ausgegeben und muss besta¨tigt
werden. Dann wird der Verschiebetisch in positiver Richtung bis zu den jeweiligen
zweiten Endkontakten bewegt. Ist dieser Prozess abgeschlossen, ist es mo¨glich, den




Abbildung 4.5: GUI der Schrittmotoransteuerung. Die grafische Benutzerober-
fla¨che (engl. graphical user interface) wurde in wxPython implementiert.
einzustellen. In der Benutzeroberfla¨che sind drei Geschwindigkeitsstufen (’langsam’,
’mittel’ und ’schnell’) auswa¨hlbar. Die x-, y- und z-Position wird angezeigt, und kann
in der Benutzeroberfla¨che durch die Pfeiltasten oder direkte Eingabe einer Position
an die Schrittmotoren zuru¨ckgegeben werden.
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Um aus den aufgenommenen Rohdaten die Positionsinformationen der Einzelmo-
leku¨le zu erhalten, diese in geeigneter Weise darzustellen und aus der Analyse der
Daten weitere Informationen zu erhalten, wurden verschieden Algorithmen entwi-
ckelt und angewandt. Diese sollen in diesem Kapitel vorgestellt und ihre Funktions-
weise erkla¨rt werden. Alle Algorithmen wurden mit der Software Matlab (The Ma-
thWorks1) implementiert und ko¨nnen u¨ber Komandozeilenbefehle aufgerufen wer-
den. Fu¨r einige existieren zusa¨tzlich graphische Benutzeroberfla¨chen (engl. graphical
user interfaces, GUIs).
5.1 Auswertung der Daten
Um aus den Rohdaten Positionsinformationen zu extrahieren, mu¨ssen diese gegebe-
nenfalls zuna¨chst aufbereitet und um ein eventuell vorhandenes Hintergrundsignal
bereinigt werden. Die Daten bestehen aus einer Zeitserie aus in der Regel meh-
reren tausend sequentiellen Einzelaufnahmen. Jedes Bild dieses Datenstapels wird
auf potentielle Einzelmoleku¨lsignale untersucht und deren Position grob bestimmt.
An der entsprechenden Stelle wird ein Segment aus dem Datenstapel entnommen,
an welches eine Modellfunktion, in diesem Fall eine zweidimensionale Gaußfunk-
tion mit zusa¨tzlichem Hintergrundterm, angepasst wird. Aus den Parametern der
Modellfunktion und deren aus der Anpassung resultierenden Fehlern kann man die
Positionen und die Ungenauigkeiten der Signale, sowie eine Abscha¨tzung u¨ber die
Anzahl der detektierten Photonen erhalten. All dies erfolgte mit dem Skript ’spdm’
[Lem09].
5.1.1 Datenaufbereitung
Nachdem ein Datenstapel in der Arbeitsumgebung von Matlab geladen wurde, kann
dieser segmentiert und die Einzelmoleku¨lpositionen bestimmt werden. Bei stark hin-
tergrundbehafteten Signalen empfiehlt es sich, zuna¨chst ein Differenzenbild I ′ des
Datenstapels I zu erstellen:
I ′(x, y, n) = I(x, y, n)− I(x, y, n+ 1), n = 1...N-1. (5.1)
1The MathWorks Inc., Natick, MA 01760-2098, United States
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Hierbei ist N die Anzahl der Einzelbilder im Datenstapel. Sind die Daten frei von
einem zusa¨tzlichen Hintergrund, kann man auf diesen Schritt verzichten. Um eine
korrekte Abscha¨tzung des Signalrauschens zu ermo¨glichen, wird die von der Kamera
ausgegebene Signalsta¨rke Icount noch mit dem Versta¨rkungsfaktor der Kamera cCCD
in die Anzahl tatsa¨chlich detektierter Photoelektronen Ie− umgerechnet:
Ie−(x, y, n) = cCCD · Icount(x, y, n), n = 1...N. (5.2)
5.1.2 Segmentierung
Die Segmentierung des Datenstapels in einzelne regions of interest (ROIs), welche je-
weils ein isoliertes Einzelmoleku¨lsignal enthalten, erfolgt mittels einer modifizierten
Version des Skriptes ’ofind’ [Bad07]. Dies beruht auf dem fu¨r die Radioastronomie
entwickelten ’clean’-Algorithmus [Ho¨g74, Cla80]. Dabei werden durch einen Band-
passfilter [Ja¨h05] in einem einzelnen Bild zuna¨chst Strukturen entfernt, welche zu
klein sind, als dass sie durch den Aufbau u¨bertragen werden ko¨nnen (Rauschen) und
welche wesentlich gro¨ßer als ein Einzelmoleku¨lsignal sind (Hintergrund):
IBP = I ⊗ g(σrausch)− I ⊗ g(σhintergr), (5.3)
wobei g(σ) jeweils ein Gaußkernel ist, dessen Standardabweichung der Gro¨ße der
zu filternden Struktur entspricht. Der Maximalwert des Bildes und dessen Position
werden inkrementell ermittelt und gespeichert und an dieser Stelle die System-PSF
mit entsprechender Amplitude subtrahiert:
IBP = IBP −max(IBP ) · (δ(xmax, ymax)⊗ PSF ). (5.4)
Als Abbruchbedingung wird eine minimale Signalamplitude angegeben. Dieser Algo-
rithmus wurde von Dr. Baddeley noch derart angepasst, dass der Bereich zwischen
minimaler Signalamplitude und Maximalwert des Bildes in fu¨nf (oder wahlweise
mehr) Bereiche eingeteilt wird, so dass nicht fu¨r jedes einzelne Signal die Amplitude
bestimmt und die Faltung durchgefu¨hrt werden muss. Hierdurch kann die Segmen-
tierung wesentlich beschleunigt werden.
Ein kritischer Parameter bleibt die Abscha¨tzung der minimalen Signalamplitude.
Hierfu¨r wurde von Dr. Lemmer eine automatische Schwellwertanpassung implemen-
tiert, bei der vor Ausfu¨hrung von ’spdm’ vom Benutzer die Anzahl der Signale pro
Bild grob abgescha¨tzt werden muss. Aus diesem Wert wird der Schwellwert empirisch
ermittelt.
5.1.3 Anpassung der Modellfunktion
Mit Hilfe des Levenberg-Marquadt-Algorithmus zur Lo¨sung nichtlinearer Ausgleichs-
Probleme (siehe Abschnitt 3.2) kann die Position der Einzelmoleku¨lsignale, sowie
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Abbildung 5.1: Anpassung einer Modellfunktion an die Daten zur Bestimmung der
Positionen. Links ist ein aufbereitetes Einzelmoleku¨lsignal zu sehen, rechts die ent-
sprechende Anpassung einer 2D-Gaußfunktion mit zusa¨tzlichem Hintergrundterm.
Die Ausdehnung eines Pixels betra¨gt 65nm in x- und y-Richtung.
deren Genauigkeit ermittelt werden. Hierzu wird an den zuvor bestimmten Posi-
tionen eine ROI von 15 × 15 Pixeln aus dem Datenstapel Ie− extrahiert und als
Modellfunktion eine zweidimensionale Gaußsche Normalverteilung mit zusa¨tzlichem
Hintergrundgradienten,














+ p(6) + p(7)(x− p(2)) + p(8)(y − p(3)),
an die Daten angepasst. Als Startparameter werden
p(1) = max(IROI)−min(IROI) Signalamplitude (5.6)
p(2) = {x|IROI(x, y) = max(IROI(x, y))} x-Position des Maximums (5.7)
p(3) = {y|IROI(x, y) = max(IROI(x, y))} y-Position des Maximums (5.8)






p(6) = min(IROI) Hintergrund (5.10)
p(7) = p(8) = 0.01 Hintergrundgradient (5.11)
gewa¨hlt (siehe auch Abbildung 5.1). Anschließend werden die ermittelten Parameter
nach folgenden Kriterien gefiltert: Alle Parameter besitzen reale, nicht unendliche
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Werte, die Amplitude p(1) liegt um den Faktor 7 u¨ber dem Hintergrundrauschen,
die Standardabweichung p(4) und p(5) ist in beide Richtungen kleiner als 150 nm,
beide Werte weichen nicht um mehr als 40% voneinander ab und die Lokalisations-
genauigkeit p(4)+p(5)2 liegt unterhalb eines festzulegenden Wertes (maximal 70 nm).
Treffen alle diese Bedingungen zu, wird aus der Quanteneffizienz η der Kamera und
den Fitparametern die Anzahl der detektierten Photonen abgescha¨tzt:
















Die Ergebnisse werden in einer Tabelle mit den Spalten
(p(1)|p(2)|p(3)|∆p(2)|∆p(3)|p(4)|p(5)|p(6)|NPhot|n)
gespeichert, welche im folgenden als ’Orte-Matrix’ bezeichnet wird.
5.2 Visualisierungen
Da die Lokalisationsdaten auf Berechnungen zur Positionsbestimmung aufgrund ei-
ner Zeitserie basieren, ko¨nnen sie in verschiedener Weise dargestellt werden. Hier
sollen die in dieser Arbeit verwendeten Darstellungsmethoden vorgestellt werden,
wie sie der Arbeitsgruppe zur Verfu¨gung stehen [Lem09]. Neben diesen existieren
noch weitere Mo¨glichkeiten, Lokalisationsdaten zu visualisieren [BCS10].
5.2.1 Orte2Bild
Um aus den N Positionsinformationen in der Orte-Matrix ein Bild zu erstellen, wird
zuna¨chst die Pixelgro¨ße pixel des Bildes gewa¨hlt und dann eine m× n Matrix Bild
mit Nulleintra¨gen erzeugt, wobei m = max(p(2)/pixel) und n = max(p(3)/pixel)
ist, jeweils auf ganze Zahlen aufwa¨rtsgerundet. Ein Eintrag in dieser Matrix ist dann









− j), mit der Deltafunktion (5.13)
δ =
{
1 fu¨r 0 < p(2)pixel − i ≤ 1 und 0 < p(3)pixel − j ≤ 1
0 sonst.
(5.14)
In Abbildung 5.2 (obere Reihe Mitte) ist dies beispielhaft fu¨r die links daneben ge-
zeigten Positionen dargestellt.
Mo¨chte man die Positions- oder Lokalisationsgenauigkeit ebenfalls in dem Bild re-
pra¨sentieren, so kann man dieses noch mit einem Gaußkernel g(σ) falten, des-
sen Standardabweichung der mittleren Lokalisationsgenauigkeit (angepasst auf die
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Abbildung 5.2: Beispiel fu¨r die verschiedenen Visualisierungsmo¨glichkeiten, wie sie
im Text beschrieben sind. Obere Reihe: Positionen, Orte2Bild, Nachbarlabel. Untere
Reihe: Orte2Bild (mit Repra¨sentation der Lokalisationsgenauigkeit), Orte2StdBild
und Orte2WFBild. Maßstab:100nm.






· pixel−1 entspricht. Das Lokalisations-
bild L ergibt sich also aus L = Bild⊗ g(σ). Dies ist in Abbildung 5.2 (untere Reihe
links) beispielhaft gezeigt.
5.2.2 Orte2StdBild
Eine weitere Mo¨glichkeit der Darstellung ist es, jede Position durch eine normierte
Gauß-Verteilung zu repra¨sentieren, deren Standardabweichung der Lokalisationsge-
nauigkeit der individuellen Positionen entspricht. Hierzu wird die Orte-Matrix seg-
mentiert nach Positionsgenauigkeiten von 2-70nm (in 2nm-Schritten) und fu¨r jedes
Intervall ein Lokalisationsbild mit der entsprechenden Genauigkeit erstellt. Dann
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Bild2k ⊗ g(2k/pixel). (5.15)
5.2.3 Orte2WFBild
Mo¨chte man die Ergebnisse der Lokalisationsmessung mit einer Weitfeldaufnahme
der gleichen Struktur vergleichen, so kann man die Signalsta¨rke s und den Hinter-
grund b aus dem Weitfeldbild abscha¨tzen, mit Orte2Bild ein aus den Lokalisati-
onsdaten berechnetes Bild mit kleiner Pixelgro¨ße ps1 erstellen und dies mit einer
entsprechenden Airyscheibe (siehe Abschnitt 2.1.5) falten. Aus diesem kann man
ein Bild mit der Pixelgro¨ße ps2 = a · ps1, a ∈ N, welche der Pixelgro¨ße des Weit-
feldbildes entspricht, erstellen. Dessen Intensita¨tsbereich kann man dann noch mit
der Signalsta¨rke skalieren, einen zusa¨tzlichen Hintergrundterm addieren und Pois-
sonverteiltes Photonen- und normalverteiltes Ausleserauschen hinzufu¨gen. Dies ist
beispielhaft in Abbildung 5.2 (untere Reihe rechts) gezeigt.
5.2.4 Nachbarlabel
Um eine Information u¨ber die lokale Punktdichte in den Bildern darzustellen, oh-
ne Verlust der Positionsinformation durch die Faltung mit einem Gaußkernel, kann
man jedem Positionswert die Anzahl an benachbarten Positionen innerhalb eines zu
bestimmenden Umgebungsradius rU zuweisen. Hierzu faltet man das mit Orte2Bild
erstellte Bild mit einem kreisfo¨rmigen Kernel k mit Radius rK = rU/ps. Die Kernel-
werte im inneren dieses Radius sind 1, außerhalb 0. Dieses Bild wird elementweise
mit einem aus dem ungefalteten Bild erzeugten Bina¨rbild BBild multipliziert, um le-
diglich die Nachbarschaftswerte an tatsa¨chlichen Moleku¨lpositionen anzuzeigen. Das
Resultat ist das Nachbarlabelbild NL mit folgenden Eintra¨gen:
bbildi,j =
{
1 bildi,j ≥ 1
0 sonst,
(5.16)
nli,j = bbildi,j · (Bild⊗ k)i,j . (5.17)
In Abbildung 5.2 ist dies in der oberen Reihe rechts beispielhaft zu sehen.
5.3 Weitere Auswertung der Lokalisationsdaten
Um die Informationen, welche man aus der Lokalisation der einzelnen Signalpositio-
nen erha¨lt, weiter zu analysieren, wurden verschiedene Algorithmen entwickelt. So
kann die axiale Position des Lokalisationsbild innerhalb einer biologischen Struktur
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bestimmt oder interessante Bereiche des Lokalisationsbildes separat analysiert wer-
den. Kommt es zu Signalanha¨ufungen, ko¨nnen diese mit verschiedenen Methoden
detektiert und analysiert werden. Es wird ein Verfahren vorgestellt, sequentiell auf-
genommene Lokalisationsdaten in unterschiedlichen spektralen Bereichen durch ein
zusa¨tzliches Referenzbild zu kalibrieren und diese auf ihre Nachbarschaftsverha¨ltnis-
se zu untersuchen.
5.3.1 Bestimmung der axialen Position der Lokalisationsdaten innerhalb
einer Zelle / eines Zellkerns
Es ist mo¨glich, die axiale Position innerhalb der beobachteten Struktur sehr genau
zu bestimmen, indem man das Ergebnis der Lokalisationsmessung mit jeder Ebene
eines zuvor aufgenommenen 3D-Datenstapels der Struktur vergleicht.
Zu diesem Zweck nimmt man vor der Lokalisationsaufnahme einen 3D-Datenstapel
(WF ) auf, welcher die Struktur, wie etwa einen ganzen Zellkern, entha¨lt (siehe Ab-
schnitt 4.3.1). Um eine gute Abtastung der Daten zu erhalten, sollte man hierbei eine
Schrittweite von 100nm oder weniger wa¨hlen. Aus den Lokalisationsdaten erstellt
man ein Lokalisationsbild (L), dessen laterale Pixelgro¨ße der des Weitfeldbildes ent-
spricht. Dies ist in Abbildung 5.3 in der oberen Reihe dargestellt. Links (A) ist die
Ebene des Datenstapels WF , in welcher das Lokalisationsbild aufgenommen wurde,
rechts daneben ist das Lokalisationsbild mit der gleichen Pixelgro¨ße wie das Weit-
feldbild dargestellt (B). In Abbildung 5.3 C ist die Verteilung einer Struktur im
3D-Datenstapel als Isoebenendarstellung (gru¨n) gezeigt, in rot/schwarz ist die Ebe-
ne des Lokalisationsbildes eingetragen. Nun vergleicht man das Lokalisationsbild L
mit jeder Ebene des 3D-Datenstapels WF . Dazu wird jeder Eintrag einer Ebene
(z = const.) des Weitfeldbildes wfx,y,z punktweise mit dem entsprechenden Eintrag




(wfx,y,z · lx,y). (5.18)
Das Ergebnis ist der aus den Eintra¨gen iz bestehende Vektor I. Dieser wird maximal,
wenn Lokalisationsbild und Weitfeldbild u¨bereinstimmen (siehe auch Abbildung 5.3
D). An den Vektor der axialen U¨bereinstimmung I kann man eine Gaußsche Nor-
malverteilung anpassen (Abbildung 5.3 C). Anhand dieser Anpassung kann man die
Positionsgenauigkeit des Maximums (aus der Kovarianzmatrix der Anpassung) und
die axiale Ausdehnung der U¨bereinstimmung bestimmen. Diese axiale Ausdehnung
entspricht bei kleinen Strukturen der axialen Auflo¨sung oder der Schichtdicke, inner-
halb welcher Lokalisationspositionen ermittelt werden ko¨nnen. Die Ausdehnung der
Zelle oder des Zellkerns erha¨lt man, indem man von jeder Ebene im 3D-Datenstapel
von allen lateralen Eintra¨gen wfx,y,z mit z = const. den Mittelwert bildet. Die Posi-
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Abbildung 5.3: Beispiel fu¨r die Bestimmung der axialen Position des Lokalisa-
tionsbildes. A: Weitfeldaufnahme. B: Lokalisationsaufnahme der gleichen Struktur
wie in A mit der gleichen Pixelgro¨ße, um diese miteinander vergleichen zu ko¨nnen.
Maßstab 1 µm. C: 3D-Datenstapel als Isoebenendarstellung (Fla¨chen gleicher In-
tensita¨t in gru¨n) mit der Fokusebene, in welcher die Lokalisation durchgefu¨hrt wur-
de (schwarz/rot). Die Schrittweite in axialer Richtung (z) betra¨gt 100 nm, ein Pi-
xel in lateraler Richtung entspricht 65 nm. D: Ausdehnung der gesamten Struktur
(schwarz, ’Zelle’) und U¨berschneidung mit dem Lokalisationsbild (blau. ’Lok.’), so-
wie die Anpassung einer Normalverteilung an die U¨berschneidung (FWHM = 620
nm).
tionsgenauigkeit der Struktur in Abbildung 5.3 betra¨gt 45.7 nm, Die Halbwertsbreite
der Normalverteilung 620 nm.
48
5.3 Weitere Auswertung der Lokalisationsdaten
5.3.2 Selektion interessanter Bereiche im Lokalisationsbild
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Abbildung 5.4: Beispiel fu¨r die manuelle Selektion zu untersuchender Bereiche. A:
Lokalisationsbild mit gru¨n markierten Regionen, welche fu¨r die weitere Untersuchung
benutzt wurden. B: Nachbarschaftsanalyse, C: Distanzanalyse und D: Distanzen zum
na¨chsten Nachbarn der in A markierten Regionen.
Um aus einem Lokalisationsbild zu untersuchende Bereiche manuell selektieren zu
ko¨nnen, wurde das Skript ’Bereichsauswahl’ geschrieben. Dies sollte es ermo¨glichen,
eine Auswahl im Lokalisationsbild vorzunehmen, in welcher die Nachbarschafts-
verha¨ltnisse wie der Abstand zur na¨chsten benachbarten Position, die Anzahl der
innerhalb einer wa¨hlbaren lokalen Umgebung befindlichen Positionen und die Ha¨ufig-
keit aller in einem einstellbaren Bereich vorkommenden Distanzen ermittelt werden
ko¨nnen. Zuna¨chst wird aus der Positionsmatrix ein Bild zur U¨bersicht erzeugt. In
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diesem ko¨nnen durch Eingabe mit der Maus so lange Positionen markiert werden,
bis die Eingabetaste beta¨tigt wird. Um diese Positionen wird mit Hilfe des Skriptes
’OrteEinschra¨nken’ die entsprechenden Positionen in einer quadratischen Umgebung
vorher wa¨hlbarer Gro¨ße selektiert. Diese Auswahl wird im U¨bersichtsbild grafisch
angezeigt (siehe Abbildung 5.4 A). Mit den ausgewa¨hlten Positionen ko¨nnen die
verschiedene Analysen durchgefu¨hrt werden (siehe Abbildung 5.4 B-D).
5.3.3 Verfolgung du¨nner Strukturen im Lokalisationsbild





















Abbildung 5.5: Beispiel fu¨r die Verfolgung einer du¨nnen Struktur. A: Weitfeldbild.
B: Das entsprechende Lokalisationsbild. C: Vergro¨ßerter Bereich des Lokalisations-
bildes, in dem eine du¨nne Struktur markiert wurde. D: Weitere Vergro¨ßerung. E:
Histogramm der orthogonalen Distanzen der Lokalisationsdaten von der Markie-
rung. In rot ist die Anpassung zweier u¨berlagerter Gauß-Verteilungen eingezeichnet,
die Halbwertsbreite der schmaleren dieser Verteilungen wurde als Maß fu¨r die Breite
der Struktur gewa¨hlt. Diese betrug in diesem Fall 41nm.
Aufgrund der Punktfo¨rmigkeit der Lokalisationsdaten ist eine zuverla¨ssige Seg-
mentierung feiner Strukturen nicht immer mo¨glich. Um dennoch eine Abscha¨tzung
der Breite in einem nichtlinearen Verlauf, etwa der Kernmembran, zu erhalten, wur-
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de das Skript ’Strukturverlauf’ geschrieben. Wie bei der Bereichswahl kann auch hier
durch den Anwender eine bestimmte Struktur markiert werden, in diesem Fall durch
einen selbst bestimmbaren Polygonzug. Die Absta¨nde der Positionen im U¨bersichts-
bild orthogonal zu diesem Polygonzug werden bis zu einem einstellbaren Maximal-
abstand ermittelt und in ein Histogramm eingetragen. Aus dessen Breite kann man
mit der bekannten Lokalisationsgenauigkeit auf die Breite der untersuchten Struktur
schliessen. Dies ist beispielhaft in Abbildung 5.5 gezeigt.
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5.3.4 Clusteranalyse
Um Signalanha¨ufungen (Cluster) der aus der Lokalisation der Einzelmoleku¨le erhal-
tenen Positionsdaten zu detektieren und zu analysieren wurden verschiedene Ver-
fahren entwickelt, welche hier vorgestellt werden sollen.
Anpassung u¨berlagerter Gauß-Verteilungen
Bei vielen Proteinverteilungen im Zellkern kann beobachtet werden, dass diese sich
zu Signalclustern anha¨ufen. Um diese Anha¨ufungen genauer zu analysieren, wurde
das Skript ’GM’ geschrieben, welches die Lokalisationsdaten zuna¨chst vorsegmen-
tiert und dann ein gaussian mixture model an die Daten anna¨hert. Dies besteht
aus einer Superposition mehrerer zweidimensionaler Gauß-Verteilungen mit jeweils
unabha¨ngigen Kovarianzmatritzen. Zuna¨chst werden die ungefa¨hren Positionen der
Cluster ermittelt. Hierzu werden die einzelnen Positionen in ein Bild eingetragen.
Jeder Position wird mittels ’Nachbarlabel’ ein Wert zugeordnet, welcher der Anzahl
benachbarter Signale innerhalb eines festzulegenden Radius entspricht. Fu¨r den Wert
dieses Parameters wird die durchschnittliche Gro¨ße der zu untersuchenden Struk-
turen ungefa¨hr abgescha¨tzt und eingetragen. Dieser Wert muss nicht sehr genau
sein, da zuna¨chst nur die Zentren der Signalanha¨ufungen ermittelt werden sollen. Es
werden diejenigen Punkte selektiert, deren Wert u¨ber dem Mittelwert benachbarter
Signale fu¨r alle Positionen liegt. Aus den verbleibenden Punkten wird mit dem Befehl
’closing’, welcher eine morphologische Schließung [Ja¨h05] (mit einem an die Signal-
dichte angepassten Formparameter) durchfu¨hrt, eine Maske erstellt. Die einzelnen
so entstandenen Strukturen werden registriert (’label’) und ihre Schwerpunkte wer-
den bestimmt (durch setzen des Messparameters ’center’ im Aufruf von ’measure’).
In einer Schleife wird u¨ber diese Positionen der Reihe nach iteriert. Aus der Orte-
matrix werden diejenigen Punkte ausgewa¨hlt, welche innerhalb einer einstellbaren
Umgebung um das momentane Zentrum liegen. Befindet sich ein weiteres Zentrum
innerhalb der Umgebung, wird diese automatisch erweitert. Innerhalb dieser Umge-
bung wird versucht, ein gaussian mixture model, also eine U¨berlagerung mehrerer
Gaußfo¨rmiger Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit unabha¨ngigen Kovarianzmatrit-
zen anzupassen. Die Anzahl der einzelnen Verteilungen wird hierbei doppelt so hoch
gewa¨hlt wie die Anzahl der in der Umgebung befindlichen Zentren. Dem liegt die An-
nahme zugrunde, dass ein Signalcluster prinzipiell gut durch zwei Gauß-Verteilungen
angepasst werden kann. In Abbildung 5.6 ist dies fu¨r zwei Gaußfo¨rmige Punktvertei-
lungen mit jeweils 100 Positionen simuliert. Zu diesen wurde eine zufa¨llige Verteilung
von 50 weiteren Positionen addiert. Diese wurde dann durch ein gaussian mixture
model angena¨hert.
Als Clusterbegrenzung wurde der Wert gewa¨hlt, fu¨r den die Wahrscheinlichkeitsdich-
te auf 5% des Maximalwertes abgefallen ist. Hierdurch wird eine Fla¨che begrenzt,
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Abbildung 5.6: Simulation zweier Signalcluster. In (a) sind zwei normalverteil-
te Signalanha¨ufungen mit je 100 Positionen an unterschiedlichen Positionen und
mit unterschiedlichen Kovarianzmatritzen simuliert. Zusa¨tzlich wurden 50 Positio-
nen zufa¨llig u¨ber das Beobachtungsvolumen verteilt. An diese wurde ein gaussian
mixture model angena¨hert, die Konturen geben die entsprechende Wahrscheinlich-
keitsdichte wieder. In (b) ist die Wahrscheinlichkeitsdichte fu¨r die gleiche Verteilung
als Oberfla¨chenplot dargestellt.
welche als Maske verwendet werden kann, um mit dem Befehl ’measure’ Eigen-
schaften des Clusters wie z.B. Ausdehnung, Fla¨che oder Anzahl der enthaltenen
Positionen zu bestimmen.
Nachbaranalyse
Um Signalanha¨ufungen zu detektieren, kann man auch den Verlauf der in einer Um-
gebung um jede Moleku¨lposition vorhanden Signale bei wachsendem Radius bestim-
men (Abbildungen 5.7 und 5.8). Hierzu wird das Skript ’Nachbarlabel’ verwendet
und der Radius der Umgebung in einem vorgegeben Intervall von r0 bis rmax variiert.
Sind die Signale zufallsverteilt, ergeben sich, je nach Signaldichte, die in Abbildung
5.7 auf der linken Seite gezeigten Verla¨ufe, wobei die Anzahl quadratisch mit dem
Radius wa¨chst. In der Darstellung ist noch zusa¨tzlich die Wahrscheinlichkeit farblich
kodiert, die wahrscheinlichste Anzahl N(r) bei einem bestimmten Radius erha¨lt den
Farbwert ’weiß’, um diesen Wert sind bei konstantem Radius r die Wahrscheinlichkei-
ten fu¨r eine abweichende Signalzahl normalverteilt, mit einer Standardabweichung
von σ(r) =
√
N(r). Die Amplitude dieser Verteilung wurde auf 1 normiert, Die
Farbwerte sind entsprechend dem rechts gezeigten Farbverlauf eingetragen.
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Abbildung 5.7: Zusammenhang der Anzahl benachbarter Signale und Radius.
Links ist der Verlauf im Falle einer Zufallsverteilung der Signale bei verschiedenen
Signaldichten gezeigt. Farblich kodiert ist die Wahrscheinlichkeit, fu¨r eine gegebene
Signaldichte bei einem bestimmten Radius eine bestimmte Anzahl an Signalen zu er-
halten. Weiß entspricht dem ho¨chsten Wert, um diesen sind die Wahrscheinlichkeiten
fu¨r jeden Radius normalverteilt (siehe Text). Rechts ist eine Tatsa¨chlich gemesse-
ne Verteilung gezeigt. Fu¨r diese wurde der Dynamische Bereich der Darstellung fu¨r
verschiedene Bereiche der lokalen Dichte angepasst (entsprechend dem angegebenen
Maximalwert und dem Farbverlauf rechts).
Da die Lokale Dichte stark variieren kann, ist es nicht zweckma¨ssig, alle Abweichun-
gen von einem bestimmten Dichteverlauf zu selektieren. Bei lokalen Signalanha¨ufun-
gen la¨sst sich ein charakteristischer Verlauf feststellen. Zuna¨chst erfolgt ein Anstieg
der Signalzahl mit dem Radius. Sobald der Radius u¨ber die Clustergrenze hinaus
wa¨chst, knickt die Kurve ab (siehe auch Abbildung 5.8) Dieser Wert liefert eine gro-
be Abscha¨tzung der Clusterausdehnung. Die Kurve liegt insgesamt u¨ber der Kurve
einer zufa¨lligen Verteilung, fu¨r welche die lokale Dichte bei r = rmax angenommen
wird. Als Selektionskriterien mu¨ssen folgende Bedingungen erfu¨llt sein:
• Die Anzahl der benachbarten Signale steigt innerhalb der ersten 50nm sehr
stark / die 1. Ableitung in diesem Bereich liegt u¨ber einem bestimmten Schwell-
wert.
• Es gibt einen starken Rechtsknick im Verlauf / die 2. Ableitung hat einen
Nulldurchgang und stark ausgepra¨gte Minima und Maxima.
• Innerhalb der ersten 30nm wird kein Plateau erreicht / die 1. Ableitung in
diesem Bereich fa¨llt nicht unter einen bestimmten Schwellwert.
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• Innerhalb der ersten 50nm gibt es mehr als 5 Nachbarn / der Verlauf liegt in
diesem Bereich u¨ber einem bestimmten Schwellwert
Diese Kriterien ko¨nnen auf die gesamte Signaldichte und die jeweiligen Fragestellun-
gen angepasst werden. In Abbildung 5.8 sind einige beispielhafte Verla¨ufe vor und
nach der Selektion gezeigt. Die Positionen der derart bestimmten Signale werden
als Startpositionen fu¨r die weitere Analyse verwendet. Aus der Orte-Matrix wird
ein Bereich ausgewa¨hlt, dessen Ausdehnung aus der Position des Rechtsknicks des
Verlaufs bestimmt wird. Alle weitere Positionen in dies Auswahl, werden ebenfalls
beru¨cksichtigt. Die Signalpositionen in diesem Bereich werden in ein Bild einge-
tragen. Dies wird mit einem Gaußkernel gefaltet, dessen Standardabweichung etwa
2% der abgescha¨tzten Clusterausdehnung entspricht, um das Bild zu gla¨tten. Mit
einem Laplace-Filter [Ja¨h05] werden die Umrandungen des Clusters ermittelt und
mit einem ’measure’-Befehl vermessen. Auch hier werden Ausdehnung, Fla¨che oder
Anzahl der enthaltenen Positionen bestimmt.
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Abbildung 5.8: Anzahl benachbarter Signale mit ansteigendem Umgebungsradius.
Aus einer Lokalisationsaufnahme von RNA-Pol-II-Strukturen wurden, um noch eine
gewisse U¨bersichtlichkeit zu gewa¨hrleisten, 1000 Verla¨ufe zufa¨llig ausgewa¨hlt (links).
Nach der Selektion bleiben die 73 gezeigten Verla¨ufe u¨brig (rechts). In der oberen
Reihe ist der tatsa¨chliche Verlauf, in der mittleren die erste Ableitung und in der
unteren die zweite Ableitung dargestellt.
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5.3.5 Bestimmung der axialen und lateralen Verschiebung bei
sequentiellen Zweifarben-Lokalisationsmessungen
Bei der sequentiellen Aufnahme zweier Lokalisationsbilder verschiedener Markie-
rung kann es außer der chromatischen Verschiebung zusa¨tzlich zu einem lateralen
und axialen Versatz kommen. Dieser resultiert aus dem mechanischen Drift des Pro-
benhalters, oder aus dem Wechsel des optischen Filters. Das Filterrad, welches zum
Wechseln dieser in Abschnitt 4.1 beschriebenen Filter dient, ist von dem optischen
Tisch entkoppelt, trotzdem wurde auch weiterhin ein unregelma¨ßiger Versatz in
zwei aufeinanderfolgenden Aufnahmen der selben ROI beobachtet. Dieser la¨sst sich
nachtra¨glich berechnen und korrigieren, wenn vor der eigentlichen Lokalisationsmes-
sung eine simultane 3D-Referenzmessung mit zwei oder mehr Farben durchgefu¨hrt
wird. Sind die aufgenommenen Strukturen a¨hnlich oder wurden Referenzobjekte in
allen Farbkana¨len mit abgebildet, so la¨sst sich auch der chromatische Versatz be-
stimmen und korrigieren (siehe Beispiel in Abschnitt 7.4).
Zuna¨chst wird ein 3D-U¨bersichtsbild der zu untersuchenden Struktur erstellt. Hier-
zu wird das Aufnahmeskript ’Sequence’ verwendet und die gewu¨nschte Anfangs-
und Endposition, sowie die gewu¨nschte Schrittweite des Piezoaktors eingetragen.
Außerdem werden die Farbkana¨le so eingestellt, dass die zur Verfu¨gung stehenden
Lasershutter der Reihe nach angesprochen werden. Die Ansteuerung der Shutter
erfolgt u¨ber die serielle Schnittstelle. Fu¨r jeden Kanal werden sinnvolle Integrations-
zeiten gewa¨hlt, um den dynamischen Bereich des Detektors optimal zu nutzen. Das
Filterrad wird so eingestellt, dass sich der Tripel-Bandpassfilter im Detektionsstrah-
lengang befindet (siehe Abschnitt 4.1). Aktiviert man die Aufnahme (durch Klicken
auf ’GoGoGo!’), wird der Piezoaktor auf die gewa¨hlte Startposition eingestellt, fu¨r
jeden eingestellten Kanal die Beleuchtung durch Aktivierung oder Deaktivierung der
entsprechenden Lasershutter gesetzt und eine Aufnahme gemacht. Sodann wird die
Position des Piezoaktors um die eingestellte Schrittweite verfahren und erneut fu¨r
jeden Kanal eine Aufnahme bei passender Beleuchtung erzeugt. Dies wird so lange
wiederholt, bis die gewa¨hlte Endposition des Piezoaktors erreicht ist. Man erha¨lt
also eine 3D-Aufnahme der Probe fu¨r jeden vorher gewa¨hlten Kanal. Hierbei ist zu
beachten, dass es aufgrund der Filterwahl durchaus zu U¨bersprechen der Emissi-
onsspektren kommen kann.
Die Anzahl der Kana¨le wird auf eins reduziert und die Wahl der Beleuchtung wieder
manuell vorgenommen. Fu¨r die Lokalisationsaufnahmen wird mit dem Fluorophor
begonnen, dessen Emissionsspektrum am langwelligsten ist, um eine unerwu¨nsch-
te Fluoreszenzanregung der Markierung mit dem langwelligeren Fluoreszenzsignal
oder FRET-Effekte zu vermeiden. Der Filter wird entsprechend des Farbstoffs einge-
stellt. Bei der Lokalisationsaufnahme erfolgen 20 Aufnahmen bei normaler Intensita¨t
(Intensita¨tsfilter im Strahlengang). Aus diesen 20 Aufnahmen wird durch Mittel-
wertsbildung das U¨bersichtsbild erstellt. Sodann wird der Intensita¨tsfilter aus dem
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Abbildung 5.9: Bestimmung der Verschiebung der Farbkana¨le in axialer Richtung
am Beispiel einer Messung zweier unterschiedlicher Centromerproteine (CENP-A
und CENP-B). Aufgetragen sind die Maximalwerte des punktweisen Produktes aus
Referenzbild und jeder Ebene des 3D-Datenstapels. Dies ergibt einen Wert fu¨r jede
axiale Position. An sie Verla¨ufe wurden jeweils eine Gaußfunktion angepasst (gestri-
chelte Kurven), um die Positionen der Maxima zu ermitteln.
Strahlengang genommen. Die Flurophore werden durch die hohe Intensita¨t in den
reversibel gebleichten Zustand getrieben wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben. Nach
der ersten Aufnahme wird der Intensita¨tsfilter wieder in den Anregungsstrahlengang
gebracht. Beleuchtung und Filter werden auf den na¨chsten Farbstoff angepasst. Dies
kann gegebenenfalls so lange wiederholt werden, wie voneinander trennbare Farbstof-
fe und entsprechende Filter zur Verfu¨gung stehen. Die Reihenfolge de Aufnahmen
sollte dabei stets von langwelligen hin zu kurzwelligeren Farbstoffen erfolgen.
Mit Hilfe des Skriptes ’zweifarbenshiftkorr’ kann der Versatz der Lokalisationsauf-
nahmen zu dem vorher aufgenommenen 3D-Referenzbild R bestimmt werden. Hierzu
wird fu¨r jeden Farbkanal das aus den ersten 20 Bildern der Lokalisationsaufnahme
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(a) Referenzbild aus dem 3D-Datensatz (b) U¨bersichtsbild der Lokalisationsaufnahme
Abbildung 5.10: CENP-A, mRFP-markiert. Vergleich zwischen Referenzbild und
U¨bersichtsbild im roten Farbkanal. Maßstab: 1µm.
(aufgenommen mit geschlossenem Intensita¨tsfilter) erzeugte U¨bersichtsbild U punkt-
weise mit allen Bildern der 3D-Referenzaufnahme multipliziert (R besteht aus den
Eintra¨gen rx,y,z, U aus den Eintra¨gen ux,y) und der Maximalwert in jeder Fokusebe-
nenposition z ermittelt:
iz = max(rx,y,z · ux,y). (5.19)
Stimmen die Bilder u¨berein, ist das Produkt I (mit den Eintra¨gen iz fu¨r jede axiale
Position) maximal. Die so erhaltene axiale Verteilung kann gut mit einer Gauß-
funktion angepasst werden, um die genaue axiale Position zu erhalten (siehe auch
Abbildung 5.9). Aus der Differenz der Positionen der Maxima erha¨lt man durch Mul-
tiplikation mit der bekannten Schrittweite des Piezoaktors die axiale Verschiebung.
Aus dem 3D-Stapel wird das Bild gewa¨hlt, welches am na¨chsten bei der Position des
Maximums liegt. In Abbildung 5.10 ist dieses Bild und das U¨bersichtsbild der Lokali-
sationsmessung fu¨r den roten Farbkanal gezeigt, in Abbildung 5.11 entsprechend fu¨r
den gru¨nen Kanal. Mit dem Befehl ’findshift’ kann die laterale Verschiebung zwi-
schen Referenz und Lokalisationsaufnahme bestimmt werden. Diese Verschiebung
wird in Pixeln ausgegeben. Mit der bekannten Pixelgro¨ße (z.B. 65 nm am Lokalisa-
tionsaufbau) kann die Verschiebung in Nanometern berechnet und die Positionsma-
trix fu¨r die Lokalisationsaufnahme korrigiert werden (’OrteShift’). Abbildung 5.12
zeigt ein Beispiel fu¨r die Verschiebung zwischen dem Referenzbild (lila) und dem aus
der Lokalisationsaufnahme erstellten U¨bersichtsbild (blau) fu¨r den roten Farbkanal,
Abbildung 5.13 zeigt das gleiche fu¨r den gru¨nen Farbkanal. Man kann deutlich erken-
nen, dass die Kolokalisation im rechten Bild (korrigiert) besser ist. Da diese beiden
Bilder bei verschiedenen Filtereinstellungen aufgenommen wurden, ko¨nnen im Refe-
renzbild noch zusa¨tzliche Strukturen auftreten, welche aus der gro¨ßeren Bandbreite
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(a) Referenzbild aus dem 3D-Datensatz (b) U¨bersichtsbild der Lokalisationsaufnahme
Abbildung 5.11: CENP-B, GFP-markiert. Vergleich zwischen Referenzbild und
U¨bersichtsbild im gru¨nen Farbkanal. Maßstab: 1µm
des bei dieser Aufnahme no¨tigen optischen Filters resultieren, da hierbei ein gro¨ße-
rer Anteil der Autofluoreszenz, sowie ein eventuelles U¨bersprechen der Farbstoffe in
dem jeweiligen Farbkanal mit aufgenommen wird.
Vergleicht man die U¨bersichtsbilder vor und nach der Korrektur (Abbildung 5.14),
so ist bei einer relativen Verschiebung von 35 nm kein großer Unterschied erkennbar.
In den Positionsdarstellungen (Abbildung 5.15) ist zum einen die gesamte und zum
andern auch die relative Verschiebung deutlich zu erkennen.
5.3.6 Zweifarbennachbarlabel
Dieser Algorithmus funktioniert im wesentlichen wie das zuvor beschriebene ’Nach-
barlabel’, mit dem Unterschied, dass hier die Positionen zweier Verteilungen (zweier
Orte-Matrizen) miteinander verglichen werden. Die Positionen der ersten Verteilung
dienen hierbei als Referenzpunkte, welche in Bild1 eingetragen werden. Dieses wird
mit einer kreisfo¨rmigen Maske mit einstellbarem Radius gefaltet, dann aber mit ei-
nem zweiten Bina¨rbild BBild2 punktweise multipliziert, in welches die Positionen
der zweiten Verteilung eingetragen wurden. Das Resultat ist also, dass jeder Posi-
tion der Verteilung 1 ein Wert zugewiesen wird, welcher der Anzahl an Positionen
der Verteilung 2 innerhalb einer gewissen Nachbarschaft entspricht. Das Zweifarben-
Nachbarlabelbild ZNL setzt sich also folgendermassen zusammen:
bbild2i,j =
{
1 bild2i,j ≥ 1
0 sonst,
(5.20)
znli,j = bbild2i,j · (Bild1⊗ k)i,j . (5.21)
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Abbildung 5.12: Weitfeldaufnahmen von mRFP-markiertem CENP-A in mensch-
lichen U2OS-Zellen. U¨berlagerung von Referenzbild (lila) und U¨bersichtsbild der
Lokalisationsaufnahme(blau) des roten Farbkanals vor (links) und nach (rechts)
der Verschiebungskorrektur. In diesem Fall betra¨gt die Verschiebung 18 nm in x-
Richtung und 54 nm in y-Richtung. Maßstab: 200 nm
Abbildung 5.13: Weitfeldaufnahmen von GFP-markiertem CENP-B in mensch-
lichen U2OS-Zellen. U¨berlagerung von Referenzbild (lila) und U¨bersichtsbild der
Lokalisationsaufnahme (blau) des gru¨nen Farbkanals vor (links) und nach (rechts)
der Verschiebungskorrektur. Man kann die zusa¨tzlichen Strukturen im Referenzbild
(lila Strukturen im Bild) erkennen, welche aus der unterschiedlichen Filterwahl re-
sultieren. In diesem Fall betra¨gt die Verschiebung 22 nm in x-Richtung und 89 nm
in y-Richtung. Maßstab: 200 nm
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Abbildung 5.14: U¨berlagerung der in Abbildung 5.12 und 5.13 gezeigten roten
(CENP-A) und gru¨nen (CENP-B) Farbkana¨le. Links ist die U¨berlagerung vor, rechts
nach der Verschiebungskorrektur dargestellt. Bei einer relativen Verschiebung wie in
diesem Fall von 35 nm, was etwa einem halben Pixel entspricht, ist kein großer
Unterschied im Weitfeldbild zu erkennen. Maßstab: 200 nm.

















(a) U¨berlagerung der zwei Positionskar-
ten ohne Verschiebungskorrektur

















(b) U¨berlagerung wie in (a) nach der
Verschiebungskorrektur
Abbildung 5.15: Zweifarben-Lokalisationsbild der in Abbildungen 5.12, 5.13 und
5.14 gezeigten Struktur. Rot dargestellt ist die Verteilung von mRFP-markiertem
CENP-A, gru¨n die von GFP-markiertem CENP-B, jeweils vor (a) und nach (b) der
Verschiebungskorrektur. Hier sind im Gegensatz zum Zweifarben-U¨bersichtsbild der
gemeinsame und der relative Versatz gut zu erkennen. Skala: 200 nm.
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6.1 Simulation der Signalanha¨ufungen
Um die Algorithmen zur Clusteranalyse zu testen, wurden verschiedene Signalver-
teilungen simuliert. Hierzu wurde je eine Orte-Matrix mit den entsprechenden Ein-
tra¨gen erstellt. Als Parameter fu¨r die Signalanha¨ufungen wurden die Art der Ver-
teilung (normal- oder gleichverteilt), die Distanz der Clusterzentren dist in nm, die
Ausdehnung der Cluster (Durchmesser dcl in nm bei gleichverteilten, Halbwerts-
breite FWHM in nm bei normalverteilten Signalen), die mittlere Signaldichte dens
in µm−2 innerhalb der Cluster, eine bestimmte Anzahl gleichverteilter Signale als
Hintergrund bck in µm−2 und eine mittlere Lokalisationsgenauigkeit lok in nm, um
welche die Positionen normalverteilt delokalisiert werden, verwendet. Die Cluster
wurden auf einem quadratischen Gitter mit dem Abstand dist verteilt, die Anzahl
der Gitterpunkte ist von 1× 1 bis 4× 4 wa¨hlbar. Fu¨r diese Simulation wurde auch
das in Abbildung 6.1 gezeigte GUI geschrieben, in welchem die meisten Parameter
eingestellt und die entsprechende Orte-Matrix, sowie eine graphische Ausgabe auf
Knopfdruck erstellt werden ko¨nnen.
Fu¨r die folgenden Simulationen wurden gleich- und normalverteilte Signalanha¨ufun-
gen mit jeweils 16 Clustern erstellt. Als Parameter fu¨r den Durchmesser dens / die
Halbwertsbreite FWHM wurden 50nm, 100nm, 200nm und 400nm, fu¨r die mittlere
Signaldichte dens 1000µm−2, 5000µm−2 und 10000µm−2, als Signalhintergrund bck
1µm−2, 10µm−2 und 100µm−2 und als Lokalisationsgenauigkeit lok 5nm und 20nm
gewa¨hlt. Dies ergibt fu¨r Cluster mit 50 nm Durchmesser/FWHM 2, 10 und 20 Signa-
le, mit 100nm Durchmesser/FWHM 8, 39 und 79 Signale, mit 200nm Durchmesser
31, 157 und 314 Signale und mit 400nm 126, 628 und 1257 Signale. Signalanha¨ufun-
gen mit geringem Durchmesser und geringer Signaldichte enthalten also weniger
Signalpositionen und sind dadurch sehr schwierig zu detektieren. Dies wird durch
den zusa¨tzlichen zufa¨lligen Signalhintergrund noch erschwert.
Die Mittelwerte der Durchmesser/Halbwertsbreiten wurden gebildet und in Dia-
gramme eingetragen, die Fehlerbalken in Abbildungen 6.3 bis 6.7 entsprechen den
Fehlern der Mittelwerte.
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Abbildung 6.1: Graphische Nutzeroberfla¨che (GUI) der Clustersimulation. Die
Clusterparameter ko¨nnen eingestellt werden, bei Auswahl von ’erstellen’ wird eine
entsprechende Orte-Matrix erzeugt und die Positionen in dem in der GUI enthalte-
nen Diagramm angezeigt.
6.1.1 Clusterbestimmung durch Schwellwertanpassung
Die Ergebnisse der Schwellwertanpassung, wie sie als Vorselektion in Abschnitt 5.3.4
beschrieben ist, sind in Abbildung 6.3 dargestellt. Gezeigt sind die ermittelten mi-
nimalen und maximalen Ausdehnungen mit steigender Signaldichte fu¨r verschiede-
ne Werte des zufa¨lligen Signalhintergrunds. Bei gleichverteilten Signalen wird die
tatsa¨chliche Clustergro¨ße fu¨r geringe Signaldichten unterscha¨tzt. Fu¨r Signaldichten
ab 5000 Signalen/µm2 ist die Abscha¨tzung sehr zuverla¨ssig, bei kleinen Ausdehnun-
gen werden bei einem hohen Wert fu¨r die Lokalisationsgenauigkeit zu große Werte
ermittelt. Auch kann bei zu geringer Signaldichte fu¨r kleine Ausdehnungen keine zu-
verla¨ssige Abscha¨tzung erfolgen. Eine Signaldichte von 1000 Signalen/µm2 in einem
Cluster mit einem Durchmesser von 50 nm ergibt 2 Signale pro Cluster, was nicht
mehr als Signalanha¨ufung betrachtet werden kann. Mit eine Erho¨hung der Anzahl
der Hintergrundsignale nimmt die Ungenauigkeit der Gro¨ßenbestimmung zu, bei
kleinen Clustergro¨ßen kann nicht mehr zwischen Hintergrund und Cluster unter-
schieden werden und die Abscha¨tzung wird fehleranfa¨llig. Bei hohen Signaldichten
erfolgt eine sehr zuverla¨ssige Abscha¨tzung der tatsa¨chlichen Gro¨ße.
Im Fall von normalverteiten Signalanha¨ufungen ist die Abscha¨tzung der Halbwerts-
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breite durch die Schwellwertmethode ungenauer, Minimal- und Maximalwert liegen
weiter auseinander, die Ausdehnung ist stark von der Signaldichte und vom zufa¨lli-
gen Hintergrund abha¨ngig.
Diese Methode ist fu¨r eine grobe Abscha¨tzung der Clusterausdehnung geeignet, bes-
sere Resultate werden im Fall von gleichverteilten Signalen innerhalb des Clusters
erzielt. Bei hohem Hintergrundsignal werden falsche Signalanha¨ufungen registriert.
6.1.2 Clusterbestimmung durch Anpassung eines gaussian mixture
models
Da diese Art der Clustergro¨ßenbestimmung speziell auf normalverteilte Signalanha¨u-
fungen angepasst ist, ko¨nnen die Gro¨ßen gleichverteilter Signalanha¨ufungen nicht zu-
verla¨ssig bestimmt werden. Auffa¨llig ist, dass die Ausdehnungen zwar systematisch
unterscha¨tzt werden, die ermittelten Werte aber konstant sind (siehe Abbildung
6.5). Denkbar wa¨re die Einfu¨hrung eines radiusabha¨ngigen Korrekturfaktors. Mit
steigender Lokalisationsgenauigkeit nimmt auch die ermittelte Ausdehnung zu. Dies
mu¨sste bei einer Berechnung der Ausdehnung aus dem ermittelten Wert ebenfalls
beru¨cksichtigt werden.
Fu¨r normalverteilte Cluster kann die Halbwertsbreite sehr zuverla¨ssig bestimmt wer-
den, wobei die Genauigkeit mit steigender Signaldichte zunimmt. Fu¨r eine geringe Si-
gnaldichte wird die Halbwertsbreite unterscha¨tzt. Bei hohem Hintergrundsignal und
geringer Signaldichte werden auch hier falsche Signalanha¨ufungen registriert und
vermessen. Der Einfluss der Lokalisationsgenauigkeit ist gering, ist aber bei kleinen
Ausdehnungen zu erkennen. Hier wird die Halbwertsbreite leicht u¨berscha¨tzt. Bei
geringen Signaldichten und hohen Werten fu¨r die Lokalisationsgenauigkeit werden
die ermittelten Ausdehnungen ungenau.
Dieser Algorithmus liefert sehr stabile Abscha¨tzungen der Clustergro¨ßen. Die Art
der Verteilung muss beru¨cksichtigt werden, um Aussagen u¨ber die Ausdehnungen
zu treffen.
6.1.3 Clusterbestimmung durch Nachbarschaftsanalyse
Die Bestimmung der Clustergro¨ßen u¨ber das Nachbarschaftsverha¨ltnis ergibt fu¨r
eine Gleichverteilung innerhalb der Signalanha¨ufung sehr zuverla¨ssige Werte. Bei
kleinen Durchmessern wird bei hohen Werten fu¨r die Lokalisationsgenauigkeit die
tatsa¨chliche Gro¨ße u¨berscha¨tzt und der Einfluss des zufa¨lligen Hintergrunds nimmt
zu.
Im Fall normalverteilter Signale innerhalb eines Clusters ist die Methode nicht sehr
zuverla¨ssig, die ermittelte Clusterausdehnung ist sehr stark von der Signaldichte
abha¨ngig. Die Fluktuation in der Gro¨ßenbestimmung ist sehr hoch, wie man auch
an der Gro¨ße der Fehlerbalken in Abbildung 6.7 erkennen kann.
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Diese Methode ist fu¨r gleichverteilte Signale innerhalb der Cluster geeignet, fu¨r nor-
malverteilte Signale ergeben sich keine stabilen Werte.
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In diesem Kapitel werden nun einige Ergebnisse der Untersuchung biologischer Struk-
turen mit Hilfe der Lokalisationsmikroskopie vorgestellt. Dabei kommen die zuvor
beschriebenen Algorithmen sowie einige speziell an die Fragestellungen angepassten
Methoden zur Auswertung zur Anwendung. Diese angepassten Methoden werden zu-
sammen mit der jeweiligen Fragestellung vorgestellt. Zuna¨chst werden Experimente
gezeigt, in welchen jeweils eine Struktur fluoreszenzmarkiert ist, dann Experimente
und deren Auswertung mit zwei Fluoreszenzmarkierungen.
7.1 Das Tabakmosaikvirus (TMV)
Das Tabakmosaikvirus ist ein zylinderfo¨rmiges, robustes, selbstassemblierendes Pflan-
zenvirus mit einer La¨nge von 300nm und einem Durchmesser von 18nm. In seinem
Inneren hat es einen Kanal mit einem Durchmesser von 4nm [Lew00]. Seine Prote-
inhu¨lle besteht aus 2130 identischen, helikal angeordneten monomeren Hu¨llprotei-
nen, welche sich um die virale RNA im Zentrum anlagern. Durch die La¨nge dieser
RNA ist die Gesamtla¨nge des Viruspartikels festgelegt. TMVs sind vielversprechen-
de Bausteine fu¨r verschiedene nanotechnische Anwendungen. Sie wurden bereits als
Elektroden in Batterien [GMR08], als Zusa¨tze fu¨r Ferrofluide [WMD+10, WZM+10]
oder zur Signalversta¨rkung von Sensoren [SR10, YWUD08, MLC09] verwendet.
Durch biochemische und gentechnische Verfahren konnten verschiedene TMV-a¨hnli-
che Nanoro¨hrchen mit vorgegebenen Gro¨ßenverha¨ltnissen und Verzweigungen an-
gefertigt werden [MKJW10, Gei10]. Aufgrund von Mutationen der Hu¨llproteine
[DS02, YNL+05, LRC05] eignen sie sich gut fu¨r chemische Modifikationen, beispiels-
weise durch kovalente Bindungen an exponierten Stellen dieser Proteine.
Die Viruspartikel tendieren dazu, Oligomer-Aggregate zu bilden. Dabei lagern sie
sich entweder aufgrund der inha¨renten Interaktionen der einzelnen Hu¨llproteine Kopf
an Schwanz [But99] oder durch Aminosa¨ure-Interaktionen an der Oberfla¨che der
Hu¨llproteine lateral entlang ihrer Hauptachse aneinander. Daher ist es von großem
Interesse, hochaufgelo¨ste Informationen u¨ber den Assemblierungszustand der Hu¨ll-
proteine zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde eine Mutante des TMV (T185K,




Abbildung 7.1: Das Tabakmosaikvirus (TMV). Links: Assemblierung einiger Hu¨ll-
proteine zu einer helikalen Struktur, welche die virale RNA umgibt. Nach [SCC+07],
dargestellt mit Jmol[Jmo]. Rechts: Struktur eines einzelnen Hu¨llenproteins des TMV.
Nach [CO10], ebenfalls dargestellt mit Jmol.
7.1.1 Probenpra¨paration
Die Mutante TMVLys wurde aus infizierten Nicotiana tabacum cv Samsun nn Pflan-
zen isoliert. Die Hu¨llproteine wurden durch einen 10fachen U¨berschuss von Atto
488 Succinimidylester (NHS) (Sigma-Aldrich, Mu¨nchen) in 10mM Natrium-Kalium-
phosphat Puffer ( pH 7,4) markiert. Die Reaktionsmischung wurde 1,5h bei 20°C im
Dunkeln bei 600 Umdrehungen geschu¨ttelt (Thermomixer Compact, Eppendorf1).
U¨berschu¨ssiger ungebundener Farbstoff wurde durch zweistu¨ndige Ultrazentrifugati-
on bei 15°C und 120000g (Sorvall Ultra Pro 80, Thermo Fisher Scientific2) entfernt.
Das Pallet mit dem modifizierten Virus wurde zweimal erneut in 45µl10mM NKP
pH 7,2 gewaschen. Die Label- und Assemblierungseffizienz der markierten Hu¨llenpro-
teine in die viralen Partikel wurde durch UV-Absorption (NanoDrop ND-1000, PE-
QLAB3) zu 28% bestimmt. In einem 300nm langen Viruspartikel mit 2130 Hu¨lpro-
teinen sind also etwa 600 markiert.
5µl einer 0, 1pg/µl Lo¨sung in Wasser wurden auf ein Mikroskopdeckglas (Menzel4,
1Eppendorf AG, 22339 Hamburg
2Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA 02454 USA
3PEQLAB Biotechnologie GMBH, 91052 Erlangen
4Gerhard Menzel Glasbearbeitungswerk GmbH & Co. KG, 38116 Braunschweig
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Abbildung 7.2: TEM-Aufnahme einiger Tabakmosaikviren bei 160 000-facher Ver-
gro¨ßerung [Wik].
Nr. 1,5, 175µm) gegeben. Dieses wurden in ein Vakuum gegeben, bis die Flu¨ssigkeit
verdampft war, mit ProlongGold (Invitrogen5) eingebettet und auf einem Objekt-
tra¨ger fixiert.
7.1.2 Aufnahme und Auswertung der Daten
Fu¨r die Aufnahmen wurden Regionen auf dem Objekttra¨ger ausgewa¨hlt, in wel-
chen die einzelnen TMV-Partikel offensichtlich isoliert vorlagen. Fu¨r die Beleuch-
tung wurde die 488nm-Linie des Ar+-Ionen-Lasers verwendet, mit einer Leistungs-
dichte auf der Probe von P/A ≈ 11kW/cm2. Fu¨r jede gewa¨hlte Region wurde ein
Datenstapel bestehend aus 2000 aufeinanderfolgenden Einzelaufnahmen mit einer
jeweiligen Integrationszeit von 60ms erzeugt. Diese Daten wurden mit Hilfe des
’spdm’-Algorithmus (siehe Abschnitt 5.1) ausgewertet. Die mittlere Lokalisationsge-
nauigkeit lag bei σlok = 8nm mit einer Standardabweichung von σσlok = 4nm (siehe
auch Abbildung 7.7). Die so erhaltenen Positionen wurden in einem Lokalisations-
bild wie in Abschnitt 5.2.1 beschrieben eingetragen. Dieses Bild und die zugeho¨rige
5Invitrogen Cooperation, Carlsbad, California 92008, USA
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Abbildung 7.3: Verschiedene Beispiele von TMV-Strukturen, dargestellt in zwei
Spalten. Auf der linken Seite ist jeweils das Lokalisationsbild zu sehen, die blauen
Kreuze markieren die einzelnen Positionen der Atto 488 Fluorophore. In weiß ist die
mittlere Lokalisationsgenauigkeit als Gauß-Verteilung dargestellt (siehe Abschnitt
5.2.1). Die La¨nge des Maßstabsbalkens betra¨gt 200nm. Rechts neben jedem Loka-
lisationsbild ist im selben Maßstab die gleiche Struktur in der Weitfeldaufnahme
gezeigt, welche vor der Lokalisationsaufnahme angefertigt wurde.
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Orte-Matrix wurden als Grundlage fu¨r eine modifizierte Version des Skriptes ’Struk-
turverlauf’ (siehe Abschnitt 5.3.3) verwendet, wobei jeweils Start- und Endposition
P1 und P2 isolierter TMV-Partikel im Lokalisationsbild durch anklicken mit der
Maus ausgewa¨hlt werden konnten, welche als Startpunkte fu¨r die weitere Auswer-
tung dienten. Aus der Orte-Matrix wurden diejenigen Positionen extrahiert, deren
Distanz orthogonal zur Verbindungslinie von P1 nach P2 kleiner war als 100nm. An
diese Positionen wurde iterativ eine Geradengleichung durch Minimierung des qua-
dratischen Abstandes und biquadratische Wichtung der Distanzen in jeder Iteration















Dabei ist w der Wichtungsfaktor, r das Residuum aus der Minimierung der quadra-
tischen Abweichung und r0 der Skalierungsfaktor, bis zu welchem Distanzen in der
Wichtung beru¨cksichtigt werden sollten (in diesem Fall 75nm).
Der orthogonale Abstand jeder Position zu der so erhaltenen Gerade wurde bestimmt
und in einem Array gespeichert, ebenso wie die Absta¨nde zwischen den einzelnen
Positionen parallel zur Geraden. Aus diesen konnte die Gesamtla¨nge des jeweiligen
TMV-Partikels ermittelt werden (siehe auch Abbildung 7.7).
Fu¨r die weitere Analyse wurde eine Modellfunktion erstellt, welche die Absta¨nde der
Signalpositionen von der Hauptachse der einzelnen TMV-Partikel simuliert. Hierfu¨r
wurde angenommen, dass sich die Fluorophore alle im gleichen radialen Abstand
von der Hauptachse an die Hu¨llproteine binden (siehe Abbildung 7.4). Die Haupt-
achse der TMV-Partikel wird als parallel zur Ebene des Deckglases angenommen,
da sich die Partikel bei der Pra¨paration auf dieses abgesetzt haben. Da durch die
Aufnahme und Auswertung der Daten eine Projektion der Positionen im Objek-
traum entlang der optischen Achse erfolgt (da keine Methoden zur Verbesserung
der axialen Auflo¨sung verwendet wurden und diese somit bei etwa 600nm liegt),
wurde die radiale Verteilung der Fluorophore ebenfalls auf eine laterale Achse pro-
jiziert. Fu¨r die Breite der Verteilung wurde dabei ein Wert von 1nm angenommen.
Hieraus ergibt sich die in Abbildung 7.4 gezeigte Verteilung. Die Ungenauigkeit in
der Positionsbestimmung, also die Lokalisationsgenauigkeit, wurde in dem Modell
dadurch beru¨cksichtigt, dass diese Verteilung noch zusa¨tzlich mit einer Gaußschen
Normalverteilung gefaltet wurde, deren Standardabweichung der mittleren Lokali-
sationsgenauigkeit entsprach (siehe Abbildung 7.5).
Die Werte der Modellfunktion wurden numerisch bestimmt. Als Funktionsparameter
wurden die Amplitude AMod, der radiale Abstand der Fluorophore zur Hauptachse
des Viruspartikels rmod und die mittlere Lokalisationsgenauigkeit σMod gewa¨hlt. Die-
se Modellfunktion wurde durch Minimierung der quadratischen Abweichung an die






































Abbildung 7.4: Modell der Verteilung der Fluorophore in einem TMV-Partikel.
Links: Radiale Verteilung der Fluorophore um die Hauptachse. Dieser Verteilung
liegt die Annahme zugrunde, dass die Fluorophore jeweils an der selben Stelle der
einzelnen Hu¨llproteine binden. Die Blickrichtung erfolgt in Richtung der Hauptachse
des zylinderfo¨rmigen TMV-Partikels, so dass alle Fluorophore auf dessen Oberfla¨che
auf einem Kreis um die Hauptachse liegen. Die roten Pfeile geben die Richtung der
optischen Achse des Mikroskops an, entlang welcher die Signalverteilung projiziert
wird. Rechts: Projektion der Verteilung entlang der optischen Achse, der Maximal-
wert wurde auf 1 normiert.
achsen der Viruspartikel angena¨hert. Dies wurde zum einen fu¨r 111 Virusparti-
kel durchgefu¨hrt, deren La¨ngebestimmung einen Wert innerhalb des Intervalls von
250nm bis 350nm ergab (Abbildung 7.6 links), zum anderen fu¨r alle 357 vermes-
senen Viruspartikel (Abbildung 7.6 rechts). Fu¨r die 111 Partikel mit einer La¨nge
zwischen 250nm und 350nm ergab sich ein radialer Abstand der Fluorophore von
rMod = (8, 1 ± 0, 3)nm, fu¨r alle 357 Partikel ein radialer Abstand der Fluorophore
von rMod = (8, 9 ± 0, 2)nm, was gut mit dem Erwartungswert von 9nm u¨berein-
stimmt.
Die Verteilung der Absta¨nde von der Hauptachse wurde zudem durch eine Gaußsche
Normalverteilung angena¨hert. Geht man davon aus, dass sich diese Normalverteilung
aus einer urspru¨nglichen Gauß-Verteilung der Fluorophore und dem entsprechenden
Fehler aufgrund der mittleren Lokalisationsgenauigkeit zusammensetzt (Abbildung
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Abbildung 7.5: Einfluss der Ungenauigkeit in der Positionsbestimmung (Lokali-
sationsgenauigkeit). Links: Um den Einfluss der Ungenauigkeit in der Bestimmung
der Positionen der einzelnen Fluorophore zu beru¨cksichtigen, wurde die im Text be-
schriebene Modellverteilung der Fluorophore (schwarz) zusa¨tzlich mit einer Gauß-
funktion gefaltet, deren Standardabweichung der mittleren Lokalisationsgenauigkeit
entspricht. Das Resultat ist rot dargestellt. Rechts: Nimmt man eine Gaußfo¨rmige
Verteilung der Fluorophore um die Hauptachse der TMV-Partikel im Lokalisati-
onsbild an (schwarz), so erha¨lt man nach Faltung mit einer Gaußfunktion, deren
Standardabweichung der mittleren Lokalisationsgenauigkeit entspricht, die rot dar-
gestellte Normalverteilung.
7.5), so erha¨lt man fu¨r die Halbwertsbreite FWHMFl der Fluorophorverteilung,
FWHMFl = 2, 35 ·
√
σ2ges − σ2lok, (7.2)
mit der Standardabweichung der Gesamtverteilung σges und der mittleren Lokali-
sationsgenauigkeit σlok. In diesem Fall erha¨lt man fu¨r die 111 Partikel mit La¨ngen
zwischen 250nm und 350nm einen Wert von FWHMFl = (20, 8 ± 0, 2)nm (mit
σges = (11, 3± 0, 1)nm und σlok = 7, 0nm) und fu¨r alle 357 Partikel einen Wert von
FWHMFl = (23, 3± 0, 2)nm (mit σges = (12, 4± 0, 1)nm und σlok = 8, 0nm). Auch
dies passt gut zu der Gesamtbreite von 18nm. Die χ2-Werte sind jeweils fu¨r die
la¨ngeren Partikel schlechter, was damit erkla¨rt werden kann, dass es hier aufgrund
der la¨ngeren Strukturen entweder zu leichten Kru¨mmungen der Hauptachse oder
zu zusa¨tzlichen lateralen Anlagerungen der TMV-Partikel kommen kann. Da aber
nur eine einzige lineare Hauptachse an die Daten angepasst wird, wird durch diese
Effekte die Verteilung der Absta¨nde von der Hauptachse beeinflusst.
In Abbildung 7.7 ist links die Verteilung der Partikella¨ngen aufgetragen. Deutlich zu
erkennen sind ein Maximum bei einer La¨nge von etwa 300nm, welcher aufgrund der
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A = 302.5 ± 4.3
d = (8.09 ± 0.33) nm
σ = (10.0 ± 0.0) nm
χ2 = 1.45
Normalverteilung:
A = 314.1 ± 3.9
σ = (11.3 ± 0.1) nm
χ2 = 1.43 





















A = 1,040.3 ± 7.9
d = (8.86 ± 0.21) nm
σ = (10.4 ± 0.1) nm
χ2 = 5.58
Normalverteilung:
A = 1,057.2 ± 7.5
σ = (12.4 ± 0.1) nm
χ2 = 4.34 
Abbildung 7.6: Verteilung der Absta¨nde von der Hauptachse der TMV-Partikel.
Links: Es wurden 111 Partikel beru¨cksichtigt, deren La¨nge zwischen 250nm und
350nm lag. Die angepasste Modellfunktion (siehe Text) ist rot dargestellt, die ange-
passte Normalverteilung gru¨n. Rechts: Das gleiche fu¨r alle 357 ausgewerteten TMV-
Partikel.
Vorkenntnisse u¨ber die TMV-Struktur auch zu erwarten war. Zusa¨tzlich ist auch ein
Maximum bei etwa 600nm zu erkennen, welchen man als eine Struktur aus zwei Vi-
ruspartikeln interpretieren kann, welche sich Kopf an Schwanz aneinander gelagert
haben. Auch eine Aneinanderlagerung von mehr als zwei Partikeln ist mo¨glich. Die
La¨ngenwerte dazwischen ko¨nnen als laterale Anlagerungen von Viruspartikeln mit
parallelen Hauptachsen interpretiert werden, deren Start- und Endpunkte gegenein-
ander verschoben sind. In Abbildung 7.7 ist rechts die Anzahl an Signalpositionen
pro 100nm Virusstruktur aufgetragen. Im Mittel sind dies 25,5, mit einer Standard-
abweichung von 22,7. Dies entspricht einer mittleren Entfernung zweier Fluorophore
entlang der Hauptachse von etwa 4nm. Fu¨r jede 300nm lange TMV-Struktur wur-
den im Mittel also etwa 76 Signalpositionen registriert. Bei einer Labeleffizienz von
28 % der 2130 Hu¨llproteine (entsprechend 596 Fluorophoren pro TMV-Partikel) er-
gibt dies eine Detektionseffizienz fu¨r das verwendete Fluorophor Atto 488 von etwa
13%.
Das Verha¨ltnis der ermittelten Lokalisationsgenauigkeit zur Anzahl der detektierten
Photonen ist in Abbildung 7.8 eingetragen. Zum Vergleich ist in dieses Diagramm
auch die nach Gleichung 3.12 theoretisch bestimmte Erwartung eingezeichnet (fu¨r
eine Wellenla¨nge von λ = 530nm, ein Pixelrauschen von a = 65nm und einen zusa¨tz-
lichen Hintergrund von 18counts). In der Regel entspricht die wie in Abschnitt 5.1
beschrieben ermittelte Lokalisationsgenauigkeit nur im besten Fall der theoretisch
erreichbaren. Werden wenige (N < 1000) Photonen detektiert, kommt es vereinzelt
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Abbildung 7.7: Weitere Auswertungen der TMV-Partikel. Links: Verteilung der
Partikella¨ngen. Zusa¨tzlich zu dem Maximum bei etwa 300nm, welches aufgrund der
bekannten La¨nge eines einzelnen Partikels von 300nm zu erwarten war, existiert ein
weiteres Maximum bei etwa 600nm. Dies kommt wahrscheinlich aus der Kopf-an-
Schwanz-Anlagerung zweier TMV-Partikel. Auch parallele Anlagerungen la¨ngs der
Hauptachse sind mo¨glich, womit die u¨brigen La¨ngen erkla¨ren werden ko¨nnen. Mitte:
Verteilung der Lokalisationsgenauigkeiten der einzelnen Signale. Die Lokalisations-
genauigkeit lag im Mittel bei 8nm, mit einer Standardabweichung von 4nm. Rechts:
Anzahl der Signale pro 100nm Virusla¨nge. Im Mittel wurden etwa 26 Signale inner-
halb von 100nm entlang der Hauptachse der TMV-Partikel (Standardabweichung:
23) detektiert.
zu Abweichungen und die Lokalisationsgenauigkeit wird etwas zu gut abgescha¨tzt.
Eventuell handelt es sich hierbei um eine falsche Abscha¨tzung der Gesamtzahl an
Photonen oder das Hintergrundsignal variiert lokal und war in diesem Fall etwas
geringer. Die theoretische Kurve beschreibt nur einen globales Hintergrundsignal.
Fu¨r eine hohe Zahl detektierter Photonen (N > 1000) spielt der Hintergrund nur
noch eine untergeordnete Rolle, hier ist ein derartiger Effekt nicht zu beobachten.
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Abbildung 7.8: Verha¨ltnis der Lokalisationsgenauigkeit ∆x zur Anzahl der detek-
tierten Photonen. Die experimentellen Daten sind als blaue Kreise, die theoretische
Erwartung nach Gleichung 3.12 als rote Kurve eingetragen.
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Abbildung 7.9: Beispiel fu¨r einen Fibroblasten-Zellkern. In rot ist Chromosome-
Territorium 15, in gru¨n das Gen SNRPN und in blau die BrdU-Markierung zum
Nachweis der S-Phase dargestellt. Die La¨nge des Maßstabes betra¨gt 1µm. In dem
weiß umrandeten Bereich wurde eine Lokalisationsmesung des mit Alexa 488 mar-
kierten Gens SNRPN durchgefu¨hrt (siehe Abbildung 7.10).
7.2 Lokalisationsmikroskopie von FISH-markierten
Pra¨paraten
Mit Hilfe der Lokalisationsmikroskopie ist es mo¨glich, Pra¨parate zu untersuchen,
welche durch Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (FISH) [Car96, SC05]markiert wur-
den [LGW+09, MSJ+10, YWss]. Durch FISH ko¨nnen spezifisch RNA- oder DNA-
Sequenzen in situ durch Basenpaarung markiert werden.
Unter der Annahme, dass inaktives Chromatin (fakultatives, konstitutives Hetero-
chromatin) im Kern kompakter vorliegt als transkriptionell aktives (Euchromatin),
sollte untersucht werden, ob dies auch auf Genebene zutrifft. Ein einfaches aber ele-
gantes Model fu¨r solche Untersuchungen sind gepra¨gte Gene. In jedem Kern findet
sich sowohl ein aktives als auch ein inaktives Allel, die jeweils direkt miteinander
verglichen werden ko¨nnen. Hier wurde das Gen SNRPN in humanen Fibroblas-
ten mittels FISH fluoreszenzmarkiert. SNRPN wird ausschließlich auf dem paternal
vererbten Chromosom exprimiert. Das maternale Allel ist stillgelegt durch Methylie-
rung der CpG-Inseln in der Imprinting Control Region (ICR). Einflu¨sse durch Zell-
Zell-Variabilita¨ten z.B. bedingt durch die Zellzyklus-Phase, Pra¨parations-Artefakte,
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Abbildung 7.10: Maternales und paternales Signal. Obere Reihe: Links ist das vor
der Lokalisationsaufnahme angefertigte Weitfeldbild dargestellt, rechts daneben ein
Lokalisationsbild, bei dem an jeder Signalposition der Helligkeitswert der Anzahl der
in einem 100nm Umkreis benachbarten Signalpositionen entspricht (siehe Abschnitt
5.2.4). Der Maßstab betra¨gt 1µm. In der Unteren Reihe sind das maternale Signal
(1) und das paternale Signal (2) gezeigt, Die einzelnen Signalpositionen sind gru¨n
dargestellt, die ermittelte Clusterfla¨che rot. Die Pixelgro¨ße entspricht 16,25 nm.
Vera¨nderungen in der Umgebung (neben den beschriebenen natu¨rlich auftretenden
Unterschieden zwischen einzelnen Zellen) ko¨nnen so minimiert werden.
7.2.1 Die verwendeten Proben
Bei den Zellen handelt es sich um humane Fibroblasten (Zelllinie: GM001186) die ein
derivatives Chromosome 15 tragen. Der Karyotyp ist 46,XX,der(15)(15qter>15p11::
6Coriell Cell Repository, Camdem, New Jersey, USA
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maternal: 42,1 ± 13,8
paternal: 52,3 ± 20,9















Abbildung 7.11: Links: Anzahl der Signale innerhalb der maternalen und pater-
nalen Cluster. Rechts: Verha¨ltnis der Anzahl der Signale im paternalen Cluster zu
der Anzahl der Signale im maternalen Cluster fu¨r jeden Zellkern.
Yq11>Yqter)pat. Ein derivatives Chromosom entsteht durch eine strukturelle Umla-
gerung zwischen zwei oder mehr Chromosomen. Da es sich um eine weibliche Zelllinie
handelt, wurde das derivative Chromosom vom Vater vererbt.
Zum Nachweis der S-Phase wurde eine BrdU-Markierung durchgefu¨hrt. Hierzu wur-
de BrdU in das Medium (Endkonzentration: 10µM) gegeben, danach erfolgt eine
Inkubation fu¨r 15-30 Minuten. Hierbei wird BrdU (Sigma-Aldrich7) anstelle von
Thymidin wa¨hrend der Replikation in die neu synthetisierte DNA eingebaut. Da-
nach erfolgte eine Fixierung mit 4% PFA in PBS fu¨r 10 Minuten. BrdU wurde durch
Immunfa¨rbung nachgewiesen (prima¨rer Antiko¨rper Maus-anti-BrdU (Roche8), se-
kunda¨rer Antiko¨rper Ziege-anti-Maus-Alexa647 (Invitrogen).
Fu¨r die Markierung der Chromosome-Territorien 15 wurden kommerziell erha¨ltliche
Painting-Sonden (Whole chromosome paint 15; WCP 15) verwendet, die mit Texas-
Red markiert waren. Die Markierung des Gens SNRPN erfolgte mit dem BAC-Klon
RP11-125E1 (RZPD9), der mittels NickTranslation mit AlexaFluor 488 markiert
wurde.
Zur Bestimmung des derivativen Chromosoms (d.h. des paternal vererbte Chromo-
soms) wurde zusa¨tzlich eine Alexa488-markierte Sonde, die spezifisch den Hetero-
chromatin-Block auf Yq12 markiert, hybridisiert (pHY2.1, [CSG82]). Die Ausarbei-
tung der biologischen Fragestellung erfolgte durch Yanina Weiland, sie hat auch die
Proben pra¨pariert.
7Sigma-Aldrich, St. Louis, MO 63103, USA
8F. Hoffmann-La Roche AG, 4070 Basel, Schweiz
9RZPD Deutsches Ressourcenzentrum fu¨r Genomforschung GmbH, 14059 Berlin
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mat.: (382± 87) nm









Achsenvergleich (kurz), Mittelwert: 1.02±0.34






















mat.: (446± 99) nm
pat.: (471± 111) nm










Achsenvergleich (lang), Mittelwert: 1.11±0.34






Abbildung 7.12: Ausdehnung der Cluster. In der Oberen Reihe ist die Verteilung
der minimalen Ausdehnung der Cluster, in der unteren Reihe die der maximalen
Ausdehnung aufgetragen. Links ist jeweils die Ausdehnung der maternalen und pa-
ternalen Cluster zu sehen, rechts die Verteilung des Ausdehnungsverha¨ltnisses von
paternalem zu maternalem Cluster in jedem einzelnen Zellkern.
7.2.2 Mikroskopie
Zuna¨chst wurden bei niedriger Intensita¨t der Fluoreszenzanregung je ein U¨bersichts-
bild bei λex = 647nm (Doppel-Bandpassfilter) fu¨r das BrdU Signal, bei λex =
568nm (568nm Langpassfilter) fu¨r das Chromosome-Territorium 15 Signal und λex =
488nm (GFP-Bandpassfilter) fu¨r das SNRPN Signal aufgenommen. Eine U¨ber-
lagerung dieser Aufnahmen ist fu¨r ein Beispiel in Abbildung 7.9 gezeigt. BrdU
ist blau, Chromosome-Territorium 15 rot und SNRPN gru¨n dargestellt. Anschlie-
ßend wurde eine Lokalisationsmessung durchgefu¨hrt. Hierzu wurde die Probe mit
λex = 488nm bei einer Ausgangsleistung des Lasers von Pex = 100mW (Leistungs-
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Abbildung 7.13: Clusterfla¨chen. Links ist die Verteilung der Fla¨che aufgetragen,
welche das maternale und das paternale Signalcluster im Lokalisationsbild einneh-
men. Rechts ist die Verteilung des Fla¨chenverha¨ltnisses von paternalem zu mater-
nalem Cluster in jedem einzelnen Zellkern dargestellt.
dichte in der Probe: P/A ≈ 11kW/cm2) beleuchtet, als Filter wurde weiterhin der
GFP-Bandpassfilter verwendet. Es wurde eine Zeitserie (Integrationszeit fu¨r jedes
Einzelbild: tA = 53ms, 2000 Einzelbilder) aufgenommen und die Positionen der
Einzelmoleku¨lsignale wie in Abschnitt 5.1 beschrieben ermittelt.
7.2.3 Datenauswertung
In der oberen Reihe links von Abbildung 7.10 ist der gru¨ne Farbkanal des weiß mar-
kierte Bereich des U¨bersichtsbildes 7.9 gezeigt, in welchem das SNRPN -Signal zu
erkennen ist. Rechts daneben ist das Resultat der Positionsbestimmung zu sehen,
welches mittels des Skriptes ’Nachbarschaftslabel’ visualisiert wurde. Ein Pixel hat
eine Ausdehnung von 16, 25nm, jeder Pixel des Bildes, auf welchen eine Signalpo-
sition fa¨llt, erha¨lt als Helligkeitswert die Anzahl der benachbarten Signalpositionen
in einem Umkreis von 100nm. Die Signalpositionen (aus der Orte-Matrix) wurden
mit dem Skript ’GM’ (Abschnitt 5.3.4) auf Signalanha¨ufungen untersucht. Diese
wurden an den gleichen Stellen wie die Signale im Weitfeldbild gefunden. In Abbil-
dung 7.10 sind in der unteren Reihe diese Signalanha¨ufungen als Vergro¨ßerung aus
dem Lokalisationsbild dargestellt. (1: maternal, 2: paternal). Die durch den Auswer-
tealgorithmus bestimmte Fla¨che ist in dieser Darstellung rot hinterlegt. Fu¨r zwo¨lf
Zellkerne wurde auf diese Weise die Ausdehnung im Lokalisationsbild des maternalen
und des paternalen Signalclusters bestimmt sowie die Anzahl der darin enthaltenen
Signale. In Abbildung 7.11 ist links die Verteilung der Signalanzahl fu¨r die materna-
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mat: (2001± 577) µm−2
pat: (2389± 715) µm−2
Abbildung 7.14: Anisotropie. Dargestellt ist die Verteilung des Verha¨ltnisses von
maximaler zu minimale Ausdehnung fu¨r die maternalen und paternalen Signalclus-
ter.




in jedem einzelnen Zellkern. Fu¨r die maternalen Signale innerhalb
der Cluster ergab sich ein Mittelwert von Nmat = 42 mit einer Standardabweichung
von σNmat = 14, fu¨r die paternalen Signale ein Mittelwert von Npat = 52 mit einer
Standardabweichung von σNpat = 21. Fu¨r das Verha¨ltnis
Npat
Nmat
ergab sich im Mittel
ein Wer von 1,29, mit einer Standardabweichung von 0,50.
In Abbildung 7.12 ist die minimale Ausdehnung dmin aller maternalen und pater-
nalen Signalcluster (im Fall einer Ellipse entspricht dies der kleinen Halbachse)
in der oberen Reihe links aufgetragen. Rechts daneben ist das Verha¨ltnis dieses
Wertes
dmin−pat
dmin−mat zwischen paternalem und maternalem Signalcluster jedes einzel-
nen Zellkerns gezeigt. Fu¨r die minimale Ausdehnung der maternalen Cluster er-
gab sich ein Mittelwert von dmin−mat = 382nm mit einer Standardabweichung von
sigmadmin−mat = 87nm, fu¨r die paternalen Cluster ergab sich ein Mittelwert von
dmin−pat = 372nm mit einer Standardabweichung von sigmadmin−pat = 88nm. Der
Mittelwert des Verha¨ltnisses
dmin−pat
dmin−mat lag bei 1,02 mit einer Standardabweichung
von 0,34. In der unteren Reihe von Abbildung 7.12 ist das gleiche fu¨r die maxima-
le Ausdehnung dmax aller maternalen und paternalen Signalcluster gezeigt (welche
im Falle einer Ellipse der großen Halbachse entspricht). Fu¨r die maximale Ausdeh-
nung der maternalen Cluster ergab sich ein Mittelwert von dmax−mat = 446nm mit
einer Standardabweichung von σdmax−mat = 99nm, fu¨r die paternalen Cluster er-
gab sich ein Mittelwert von dmax−pat = 471nm mit einer Standardabweichung von
σdmax−pat = 111nm. Der Mittelwert des Verha¨ltnisses
dmax−pat
dmax−mat lag bei 1,11 mit einer
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Standardabweichung von 0,34.
Die Verteilung der Fla¨chen Amat und Apat , welche die maternalen und paternalen




fu¨r jeden einzelnen Zellkern. Fu¨r die Verteilung
von Amat ergab sich ein Mittelwert von Amat = 2, 13 · 104nm2 mit einer Standard-
abweichung von σAmat = 0, 44 · 104nm2, fu¨r die Verteilung von Apat ein Mittelwert
von Apat = 2, 15 · 104nm2 mit einer Standardabweichung von σApat = 0, 48 · 104nm2.
Fu¨r das Verha¨ltnis der Fla¨chen
Apat
Amat
in jedem einzelnen Zellkern ergab sich ein Mit-
telwert von 1,02 mit einer Standardabweichung von 0,34.
In Abbildung 7.14 ist links die Verteilung der Anisotropie, also des Verha¨ltnis-
ses von dmaxdmin fu¨r die maternalen und paternalen Signalcluster aufgetragen. Fu¨r
dieses Verha¨ltnis ergibt sich fu¨r die maternalen Signalcluster im Mittel ein Wert
von 1,18 mit einer Standardabweichung von 0,15, fu¨r die paternalen Signalcluster
im Mittel ein Wert von 1,27 mit einer Standardabweichung von 0,13. Rechts ist
die Signalfla¨chendichte gezeigt, diese betra¨gt fu¨r die maternalen Signalcluster im
Mittel 2001Signale/µm2 mit einer Standardabweichung von 577Signale/µm2, fu¨r
die paternalen Signalcluster 2389Signale/µm2 mit einer Standardabweichung von
715Signale/µm2.
Tendenziell kann man also erkennen, dass in den paternalen Signalclustern eine
ho¨here Anzahl an Signalen gefunden wird. Die ermittelte Anisotropie der paternalen
Cluster ist etwas gro¨ßer als die der maternalen, die Fla¨che ist ebenfalls geringfu¨gig
gro¨ßer. Auch die gemessene Signaldichte ist innerhalb der paternalen Signalcluster
gro¨ßer als in den maternalen. Diese Tendenzen sind jedoch nicht statistisch signi-
fikant. Um eine definitive Aussage treffen zu ko¨nnen, ob inaktives Chromatin im





Um bestimmte Eigenschaften einer Verteilung von Messwerten, wie beispiels-
weise deren Mittelwert µ und ihre Standardabweichung σ zu ermitteln, ist es
zweckma¨ssig, diese durch bekannte Verteilungen anzuna¨hern. Falls die Messgro¨ßen
nicht symmetrisch um ihren Mittelwert verteilt sind (wie dies etwa bei der
Gauß-Verteilung der Fall ist) oder Mittelwert und Standardabweichung nicht in
direktem Bezug zueinander stehen (wie etwa bei einer Poisson-Verteilung), so muss
eine passende Verteilung gefunden werden. Im Laufe dieser Arbeit stellte sich die
Weibull-Verteilung




· xk−1 · e−(x/λ)k fu¨r x ≥ 0
0 fu¨r x < 0
(7.3)
als geeignet heraus, verschiedenste Verteilungen gut wiederzugeben. Hierbei ist λ
der Skalen- und k der Formparameter. Aus diesen kann man den Mittelwert µ und
die Standardabweichung σ durch die Beziehung


















erhalten. In dem unteren Diagramm ist diese Verteilung fu¨r verschiedene Formpa-
rameter k bei gleichem Skalenparameter λ dargestellt. Da diese Verteilung nicht
symmetrisch ist, fallen Maximum und Mittelwert nicht zwangsla¨ufig zusammen.















λ = 1, k = 0.5
λ = 1, k = 1
λ = 1, k = 1,5
λ = 1, k = 5
90
7.3 Untersuchung von Proteinverteilungen im menschlichen Kinetochor
7.3 Untersuchung von Proteinverteilungen im menschlichen
Kinetochor
Das Kinetochor ist ein Proteinkomplex, welcher an die DNA im Centromer angela-
gert ist. Es setzt sich aus verschiedenen Centromerproteinen zusammen und stellt
die Verbindung zwischen den Chromosomen und den Mikrotubuli wa¨hrend Mito-
se und Meiose her. Das Kinetochor besteht aus einem inneren und einem a¨ußeren
Kinetochor, wobei das innere Kinetochor direkt an die Centromer-DNA angelagert
und wa¨hrend des gesamten Zellzyklus pra¨sent ist. Zu diesem za¨hlen unter anderem
die Centromerproteine CENP-A und CENP-C [RVD+10], welche in dieser Arbeit
genauer untersucht wurden. Das a¨ußere Kinetochor bindet an die Mikrotubuli. Es
ist ein sehr dynamischer Komplex, welcher sich aus vielen unterschiedlichen Proteine
zusammensetzt und der erst wa¨hrend der Zellteilung assembliert und somit funktio-
nal ist.
Die Fla¨chenausdehnung (Ausdehnung in lateraler Richtung) der Kinetochore vari-
iert von Chromosom zu Chromosom [CFGB89].
Mit Methoden der Lokalisationsmikroskopie sollte zum einen die Struktur und die
Verteilung der jeweiligen Centromerproteine innerhalb des Kinetochors untersucht
werden. Zum anderen sollte die relative Position und die Distanzverha¨ltnisse einzel-
ner unterschiedlicher Centromerproteine zueinander untersucht werden.
Sa¨mtliche Pra¨parate wurden in der Arbeitsgruppe von Prof. Diekmann am Leibniz-
Institut fu¨r Altersforschung - Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) in Jena angefertigt.
7.3.1 Centromerprotein A (CENP-A)
Centromerprotein A (CENP-A) ist ein 17 kDa großes, Centromer-spezifisches mo-
difiziertes Protein, welches in den Nukleosomen im inneren Kinetochor das Histon-
protein H3 ersetzt [POT+91, YAM+00, OBH+08]. Etwa zwei Drittel des Proteins
(C-terminales Ende) sind homolog zu H3, das N-terminale Ende ist unterschiedlich
zu diesem [SHM94]. Es wird wa¨hrend der G1-Phase am Kinetochor gebunden und
in der spa¨ten S-Phase abgebaut [HWPH+08].
In dieser Arbeit wurde die Verteilung des Centromerproteins CENP-A im Kine-
tochor menschlicher HEp2-Zellen untersucht. Zu diesem Zweck wurde CENP-A als
Fusionsprotein mit verschiedenen Fluoreszenz-Proteinen markiert. Im Nachfolgen-
den werden die einzelnen Ergebnisse vorgestellt und eine Zusammenfassung fu¨r jedes




Probe 1 In dieser Probe wurde das Fusionsprotein eGFP-CENP-A exprimiert. Als
Einbettmedium wurde ProlongGold (Invitrogen10) verwendet. Alle Aufnahmen er-
folgten bei einer Anregung mit der Wellenla¨nge λex = 488nm, mit einer Ausgangs-
leistung von Pλex = 100mW (Leistungsdichte in der Probe: P/A ≈ 11kW/cm2).
Pro Zelle wurde ein Datenstapel von 1000 Aufnahmen mit einer Integrationszeit
von tA = 50ms erstellt. Insgesamt wurden 19 Zellkerne aufgenommen, 12 von die-
sen konnten zur Auswertung verwendet werden. Bei 7 Zellkernen konnte die Posi-
tionsbestimmung nicht erfolgreich durchgefu¨hrt werden, in den Lokalisationsbildern
waren entweder keine Signale zu erkennen oder die in den Weitfeldbildern erkennba-
ren Signalanha¨ufungen waren nicht auszumachen. Die Auswertung erfolgte mit dem
in Abschnitt 5.3.4 beschriebenen Algorithmus ’GM’. 109 CENP-A-Cluster wurden
identifiziert und ausgewertet. Aufgrund der ra¨umlichen Ausdehnung der Zellkerne
liegen nicht alle Kinetochore in der Fokusebene, es wird also jeweils nur eine Teilmen-
ge der gesamten Signalcluster aufgenommen. Zur Kontrolle wurden die ermittelten
Cluster automatisch markiert und nummeriert und mit dem entsprechenden Weit-
feldbild verglichen, welches vor jeder Lokalisationsmessung aufgenommen wurde.
Dies ist beispielhaft fu¨r einen Zellkern in Abbildung 7.15 gezeigt. Von allen Clus-
tern wurde die minimale und maximale Ausdehnung (dmin und dmax) bestimmt
sowie die hieraus resultierende Anisotropie dmin/dmax. Des weiteren wurde sowohl
die Fla¨che A ermittelt, welche von dem Cluster eingenommen wird, als auch die
Anzahl n der innerhalb eines Clusters liegenden Signale. Hieraus wurde die Signal-
dichte n/A bestimmt. Diese Werte wurden jeweils in ein Histogramm eingetragen
(wie in Abbildung 7.17 fu¨r alle fluoreszenzmarkierten Proben mit CENP-A). An
die resultierenden Verteilungen konnten jeweils sehr gut mit eine Weibull-Verteilung
angepasst werden. Aus Gro¨ßen- und Strukturparametern dieser Verteilung und de-
ren Fehler konnten die jeweiligen Mittelwerte µ und Standardabweichungen σ (diese
sind auch u¨ber jedem Histogramm angegeben) und deren Fehler durch Gaußsche
Fehlerfortpflanzung berechnet werden. Diese wurden in Tabelle 7.1 in der ersten
Zeile (’Probe 1’) zusammengefasst. Die mittlere Lokalisationsgenauigkeit betrug fu¨r
alle Messungen σlok = 31nm mit einer Breite von σσlok = 12nm.
Probe 2 Probe 2 wurde auf die gleiche Art wie Probe 1 pra¨pariert, auch die Aufnah-
mebedingungen waren die gleichen, außer dass fu¨r diese Probe jeweils Datenstapel
von 500 Bildern aufgenommen wurden. Es wurden insgesamt 5 Aufnahmen erstellt.
In 4 von diesen konnten 33 Cluster bestimmt werden. Die weitere Analyse der Daten
erfolgte analog zu Probe 1. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.1, Zeile ’eGFP-CENP-A
Probe 2’ zusammengefasst. Die Lokalisationsgenauigkeit betrug fu¨r alle Messungen
σlok = (43± 14)nm. Die Werte stimmen sehr gut mit den Ergebnissen von Probe 1
10Invitrogen Cooperation, Carlsbad, California 92008, USA
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Abbildung 7.15: eGFP-CENP-A in HEp2-Zellen. Beispiel fu¨r die Vermessung der
Cluster in Probe 1. Das obere linke Bild ist das Weitfeldbild vor der Lokalisati-
onsaufnahme, rechts daneben ist das Lokalisationsbild in der Nachbarschaftslabel-
Darstellung mit einer Pixelgro¨ße von 32.5 nm zu sehen. Die La¨nge des Maßstabsbal-
kens betra¨gt 1µm. Die nummerierten Markierungen zeigen die Positionen der in den
Lokalisationsdaten ermittelten Cluster. Der Vergleich mit dem Weitfeldbild ergibt
eine sehr gute U¨bereinstimmung. Darunter ist eine Vergro¨ßerung einiger der gefun-
denen Cluster gezeigt (Maßstab 200 nm). Rechts ist das weiß markierte Cluster Nr.
6 vergro¨ßert dargestellt (Maßstab 100 nm). von oben nach unten: Eine Vergro¨ße-
rung des Weitfeldbildes. Darunter ist ein simuliertes Weitfeldbild anhand der Loka-
lisationsdaten gezeigt. Darunter ist das ermittelte Cluster in rot und die einzelnen
Signalpositionen in gru¨n dargestellt. Ganz unten ist eine Darstellung der Lokali-
sationsdaten zu sehen, bei der an jeder Position eine normierte 2D-Gaußfunktion




u¨berein. Auch hier ist eine Tendenz zur Anisotropie erkennbar. Pro Cluster wurden
im Mittel nGFP−CENP−A = 13±7 Signale gefunden, das sind etwa halb so viele wie
in Probe 1.
Probe 3 Probe 3 unterscheidet sich zu den beiden vorherigen darin, dass fu¨r die-
se als Einbettmedium Mowiol (Merck11) verwendet wurde, ansonsten gab es keine
Unterschiede. Auch die Aufnahmebedingungen waren die gleichen wie bei den Pra¨pa-
raten zuvor. Insgesamt wurden 17 HEp2-Zellkerne analysiert, in welchen insgesamt
223 Cluster vermessen wurden. Die Analyse erfolgte wie fu¨r Probe 1 beschrieben.
Die Resultate sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst. Die Ausdehnungen der Cluster
wurden in dieser Probe geringfu¨gig kleiner als in den vorherigen bestimmt. Auch hier
gibt es eine Tendenz zu einer leichten Anisotropie. Pro Cluster wurden im Mittel
nGFP−CENP−A = 24±18 Signale gefunden. Die Lokalisationsgenauigkeit betrug fu¨r
alle Messungen σlok = 25nm mit einer Breite von σσlok16nm.
Zusammenfassung eGFP-CENP-A Die Ergebnisse aller Auswertungen der Loka-
lisationsmessungen des eGFP-CENP-A sind in Tabelle 7.1 (Zeile ’eGFP-CENP-A
gesamt’) eingetragen. Die Parameter der jeweiligen Verteilungen konnten durch An-
passen einer Weibull-Verteilung bestimmt werden. Aus diesen und deren Fehlern
wurden die entsprechenden Mittelwerte µ und Standardabweichungen σ und deren
Fehler bestimmt.
mRFP-CENP-A in HEp2-Zellen
Probe 1 In dieser Probe wurde das Fusionsprotein mRFP-CENP-A exprimiert.
Als Einbettmedium wurde ProlongGold verwendet. Alle Aufnahmen erfolgten bei
einer Anregung mit der Wellenla¨nge λex = 568nm,, mit einer Ausgangsleistung von
Pλex = 100mW (Leistungsdichte in der Probe: P/A ≈ 11kW/cm2). Pro Zelle wurde
ein Datenstapel von 2000 Aufnahmen mit einer Integrationszeit von tA = 60ms er-
stellt. Es wurden 4 Zellkerne aufgenommen. In diesen wurden mit dem in Abschnitt
5.3.4 beschriebenen Algorithmus 133 CENP-A-Cluster identifiziert und ausgewertet.
Die Auswertung erfolgte wie in Abschnitt 7.3.1, Probe 1, beschrieben. In Abbildung
7.16 ist beispielhaft der vierte aufgenommene Zellkern und die darin gefundenen
Cluster gezeigt. Die Resultate der Auswertung sind in Tabelle 7.1, Zeile fu¨nf zusam-
mengestellt. Die Lokalisationsgenauigkeit betrug fu¨r alle Messungen σlok = 37nm
mit einer Breite von σσlok = 8nm.
Probe 2 Probe 2 wurde auf die gleiche Art wie Probe 1 pra¨pariert, auch die Aufnah-
mebedingungen waren die gleichen, außer dass fu¨r diese Probe jeweils Datenstapel
11Merck KGaA, 64293 Darmstadt
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Abbildung 7.16: mRFP-CENP-A in HEp2-Zellen. Beispiel fu¨r die Vermessung
der Clustereigenschaften in Probe 1. Das obere linke Bild ist das Weitfeldbild
vor der Lokalisationsaufnahme, rechts daneben ist das Lokalisationsbild in der
Nachbarschaftslabel-Darstellung mit einer Pixelgro¨ße von 32.5 nm zu sehen. Der
Maßstab betra¨gt 1µm. Die nummerierten Markierungen zeigen die Positionen der
in den Lokalisationsdaten ermittelten Cluster. Der Vergleich mit dem Weitfeldbild
ergibt eine sehr gute U¨bereinstimmung. Darunter ist eine Vergro¨ßerung einiger der
gefundenen Cluster gezeigt (Maßstab 200 nm). Rechts ist das weiß markierte Cluster
Nr. 13 vergro¨ßert dargestellt (Maßstab 100 nm). Oben: Eine Vergro¨ßerung des Weit-
feldbildes. Darunter ist ein simuliertes Weitfeldbild anhand der Lokalisationsdaten
gezeigt. Darunter ist das ermittelte Cluster in rot und die einzelnen Signalpositio-
nen in gru¨n dargestellt. Ganz unten ist eine Darstellung der Lokalisationsdaten zu
sehen, bei der an jeder Position eine normierte 2D-Gaußfunktion eingetragen ist,
deren Standardabweichung der individuellen Positionsgenauigkeit entspricht.
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von 1500 Bildern aufgenommen wurden. Es wurden insgesamt 10 Zellkerne aufge-
nommen, in denen 95 Cluster ausgewertet werden konnten. Die Ergebnisse sind in
Tabelle 7.1 zusammengefasst. Die Lokalisationsgenauigkeit betrug fu¨r alle Messun-
gen im Mittel σlok = 39nm, mit einer Standardabweichung von σσlok = 9nm. Fu¨r
die Gro¨ßenabscha¨tzung ergaben sich Werte von dmin = 255nm, σdmin = 102nm und
dmax = 385nm, , σdmax = 136nm. Diese Werte sind ein wenig gro¨ßer als bei den vor-
herigen Proben. Auch ist hier die Anisotropie weniger stark ausgepra¨gt. Pro Cluster
wurden im Mittel nmRFP−CENP−A = 31 Signale gefunden, mit einer Standardab-
weichung von σn = 15.
Probe 3 Der Unterschied von Probe 3 zu den beiden vorherigen ist, dass fu¨r diese
als Einbettmedium Mowiol verwendet wurde. Fu¨r jeden Zellkern wurde ein Datensta-
pel mit 2000 Einzelaufnahmen bei einer Integrationszeit von 50 ms aufgenommen.
Alle anderen Bedingungen waren identisch zu den vorherigen Aufnahmen. Insge-
samt wurden 12 HEp2-Zellkerne aufgenommen, von denen 10 ausgewertet werden
konnten. In diesen wurden zusammengenommen 137 Cluster vermessen. Die Resul-
tate sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst. Die Ausdehnungen bestimmten sich zu
dmin = 171nm, σdmin = 104nm und dmax = 261nm, σdmax = 130nm, was gut mit
den vorherigen Ergebnissen u¨bereinstimmt. Auch hier gibt es eine Tendenz zu einer
leichten Anisotropie. Pro Cluster wurden nmRFP−CENP−A = 32 Signale gefunden,
mit einer Standardabweichung von σn = 18. Fu¨r die mittlere Lokalisationsgenauig-
keit ergab sich ein Wert von σlok = 36nm mit einer Breite von σσlok = 10nm.
Zusammenfassung mRFP-CENP-A Fasst man die Ergebnisse aller Lokalisations-
daten von mRFP-CENP-A in menschlichen HEp2-Zellen zusammen, kommt man zu
den in Tabelle 7.1 eingetragen Verteilungen. An diese wurde jeweils eine Weibull-
Verteilung angepasst, aus deren Parametern und deren Ungenauigkeiten die Mittel-
werte und Standardabweichungen und deren Fehler fu¨r die minimale und maximale
Ausdehnung (dmin und dmax) sowie die hieraus resultierende Anisotropie dmin/dmax,
die von dem Cluster eingenommenFla¨che A, die Anzahl n der innerhalb eines Clus-
ters liegenden Signale und die Signaldichte n/A berechnet wurden.
Zusammenfassung CENP-A
Insgesamt wurden 729 CENP-A-Cluster in 57 HEp2-Zellen ausgewertet. Fasst man
alle diese Auswertungen zusammen, ergeben sich fu¨r die Verteilung des Centromer-
proteins in HEp2-Zellen die in Abbildung 7.17 gezeigten Resultate, welche in Tabelle
7.1 zusammengestellt sind. Fu¨r die Ausdehnung der CENP-A-Cluster ergibt sich ei-
ne breite Verteilung, wobei die mittlere Ausdehnung im Fall der eGFP-Markierung
etwas kleiner als im Fall der mRFP-Markierung abgescha¨tzt wird. Die Ausdehnung
wird in minimalem und maximalem Durchmesser angegeben, wobei etwa im Fall
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einer elliptischen Verteilung der minimale Durchmesser der kleinen und der ma-
ximale Durchmesser der großen Halbachse entspricht. Das Ergebnis fu¨r den mini-
malen Durchmesser liegt im gleichen Bereich wie bei Untersuchungen des selben
Proteins mittels SMI-Mikroskopie [Bad07], bei welchen eine mittlere Ausdehnung
von etwa 180nm ermittelt wurde (hier 187nm). Die maximale Ausdehnung ist im
Mittel gro¨ßer (300nm). Hieraus ergibt sich eine Anisotropie der Ausdehnung der
CENP-A-Cluster von 1,7. Dies kann aus einer nicht spha¨rischen, abgeflachten Form
der Signalcluster resultieren, was bei der Projektion entlang der optischen Achse
durch die geringe axiale Auflo¨sung zu einer elliptischen Verteilung fu¨hrt. Die hohe
Varianz in der Ausdehnung war zu erwarten, da die Gro¨ße der Kinetochore nicht
konstant ist. Im Mittel wurden 25 CENP-A Signale innerhalb der Cluster gefunden
(eGFP-Markierung: 24, mRFP-Markierung: 26). Dies ist eine untere Abscha¨tzung
des gesamten Anteils an CENP-A innerhalb der Cluster, da zum einen auch en-
dogene Proteine eingebaut werden, zum anderen nur ein gewisser Prozentsatz der
tatsa¨chlich vorhandenen Fluorophore auch detektiert wird, bevor diese irreversibel
bleichen. Fu¨r eine Auflo¨sung einer eventuell vorhandenen internen Struktur sind






































































































































































Anzahl der Zellkerne #ZK
Anzahl der Cluster #CL
Mittelwert der min. Ausdehnung dmin [nm]
Std. der min. Ausdehnung σdmin
[nm]
Mittelwert der max. Ausdehnung dmax [nm]
Std. der max. Ausdehnung σdmax [nm]





Std. der Anisotropie der Ausdehnung σ dmin
dmax
Mittelwert der Anzahl Signale pro Cluster n
Std. der Anzahl Signale pro Clusterσn
mittlere Clusterfla¨cheA[104nm2]
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CENP−A; wblfit: µ = 25 ± 1, σ = 17 ± 1

























CENP−A; wblfit: µ = (809 ± 24)µm−2, σ = (604 ± 25)µm−2






Abbildung 7.17: Auswertung aller Lokalisationsdaten von 57 HEp2-Zellen mit
fluoreszenzmarkiertem CENP-A. Insgesamt konnten 729 Cluster von CENP-A Pro-
teinen ermittelt werden. Die Histogramme zeigen die minimalen und maximalen
Durchmesser dmin und dmax (obere Reihe), die Anisotropie dmin/dmax und die An-
zahl n der Signale pro Cluster (mittlere Reihe) sowie die Clusterfla¨che A und die
Signaldichte A/n (untere Reihe). U¨ber den Histogrammen sind die Ergebnisse aus
der Anpassung einer Wibull-Verteilung (wblfit) angegeben.
99
7 Ergebnisse
7.3.2 Centromerprotein B (CENP-B)
Abbildung 7.18: Kristallstruktur des Centromerproteins CENP-B nach [TNK+01],
dargestellt mit Jmol.
Centromerprotein CENP-B ist ein 80kD großes Protein des a¨ußeren Kinetochors,
welches an eine 17bp-Sequenz der alpha-Satelliten-DNA, die CENP-B-Box, bindet
[CBE90]. Diese kommt in den meisten Wiederholungen der alpha-Satelliten-DNA
vorkommt. CENP-B ist verantwortlich fu¨r die Positionierung der Nukleosomen um
die CENP-B-Box [YAO+98]
eGFP-CENP-B in HEp2-Zellen
Probe 1 In dieser Probe wurde das Fusionsprotein eGFP-CENP-B untersucht. Als
Einbettmedium wurde ProlongGold verwendet. Es wurde jeweils ein Datenstapel mit
1500 Bildern erstellt, bei einer Integrationszeit von tA = 50ms. Die Beleuchtung der
Probe erfolgte bei λex = 488nm, mit einer Ausgangsleistung des Ar
+-Ionen-Laser
von Pλex = 20mW (Leistungsdichte in der Probe: P/A ≈ 2kW/cm2). Es wurden 10
Zellkerne aufgenommen, von welchen 9 ausgewertet werden konnten. In diesen wur-
den 94 CENP-B-Cluster ermittelt. Ein Beispiel ist in Abbildung 7.19 gezeigt. Die
U¨bersicht beinhaltet ein Weitfeldbild und das entsprechende Lokalisationsbild in der
Nachbarschaftslabel-Darstellung, welche auch zur Segmentierung der Daten (wie in
Abschnitt 7.15 beschrieben) verwendet wurde. Außerdem ist eine Vergro¨ßerung die-
ses Lokalisationsbildes mit einer Markierung der hier gefundenen Cluster zu sehen.
Eines dieser Cluster ist vergro¨ßert auf der rechten Seite abgebildet, zum einen das vor
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Abbildung 7.19: eGFP-CENP-B in HEp2-Zellen. Beispiel fu¨r die Vermessung
der Clustereigenschaften in Probe 1. Das obere linke Bild ist das Weitfeldbild
vor der Lokalisationsaufnahme, rechts daneben ist das Lokalisationsbild in der
Nachbarschaftslabel-Darstellung mit einer Pixelgro¨ße von 16.25 nm zu sehen. Der
Maßstab betra¨gt 1µm. Die nummerierten Markierungen zeigen die Positionen der
in den Lokalisationsdaten ermittelten Cluster. Der Vergleich mit dem Weitfeldbild
ergibt eine sehr gute U¨bereinstimmung. Darunter ist eine Vergro¨ßerung einiger der
gefundenen Cluster gezeigt (Maßstab 400 nm). Rechts ist das weiß markierte Cluster
Nr. 3 vergro¨ßert dargestellt (Maßstab 250 nm). Oben: Eine Vergro¨ßerung des Weit-
feldbildes. Darunter ist ein simuliertes Weitfeldbild anhand der Lokalisationsdaten
gezeigt. Darunter ist das ermittelte Cluster in rot und die einzelnen Signalpositio-
nen in gru¨n dargestellt. Ganz unten ist eine Darstellung der Lokalisationsdaten zu
sehen, bei der an jeder Position eine normierte 2D-Gaußfunktion eingetragen ist,
deren Standardabweichung der individuellen Positionsgenauigkeit entspricht.
101
7 Ergebnisse
der Lokalisationsmessung aufgenommene Weitfeldbild, ein anhand der Lokalisations-
daten simuliertes Weitfeldbild sowie ein Positionsbild mit der durch den Algorith-
mus ermittelten Clusterfla¨che und ein Lokalisationsbild mit einer Repra¨sentation der
individuellen Lokalisationsgenauigkeit durch eine entsprechende 2D-Gaußfunktion.
Die mittlere Lokalisationsgenauigkeit war fu¨r alle Aufnahmen σlok = 41.5nm mit
einer Standardabweichung von σσlok = 14.3nm. Die Ergebnisse fu¨r minimalen und
maximalen Durchmesser der Cluster (dmin und dmax), die hieraus resultierende Ani-
sotropie dmin/dmax, die Anzahl der Signale pro Cluster n, die Clusterfla¨che A und
die Signaldichte n/A sind in Tabelle 7.2, Zeile ’eGFP-CENP-B Probe 1’ zusammen-
gefasst. Eingetragen sind jeweils die Mittelwerte und die Standardabweichungen mit
Fehlern, wie sie sich aus den an die Daten angepassten Weibull-Verteilungen berech-
nen.
Probe 2 Auch diese Probe wurde mit Laserlicht der Wellenla¨nge λex = 488nm
angeregt, als Ausgangsleistung wurde Pλex = 100mW gewa¨hlt (Leistungsdichte in
der Probe: P/A ≈ 11kW/cm2). Es wurden insgesamt 5 Zellkerne aufgenommen
mit jeweils 2000 Einzelbildern mit einer Integrationszeit von 40 ms. Von diesen
wurden 2 fu¨r die Clusteranalyse verwendet, in denen 24 CENP-B-Cluster bestimmt
wurden. Wie fu¨r Probe 1 sind die Ergebnisse in Tabelle 7.2, Zeile ’eGFP-CENP-B
Probe 2’ eingetragen. Die mittlere Lokalisationsgenauigkeit lag bei σlok = 30.6nm
(Standardabweichung von σσlok = 9.1nm).
Probe 3 Diese Probe entspricht weitestgehend den vorherigen, ausser dass als Ein-
bettmedium Mowiol verwendet wurde. Die Aufnahmebedingungen fu¨r Probe 3 ent-
sprechen denen fu¨r Probe 1. Es wurden Lokalisationsaufnahmen von 15 Zellkernen
erstellt, 11 von diesen wurden fu¨r die Clusteranalyse verwendet. In diesen wurden
164 Cluster ausgewertet, die Ergebnisse sind wie fu¨r die vorherigen Proben in Ta-
belle 7.2, Zeile ’eGFP-CENP-B Probe 3’ zusammengestellt. Fu¨r dieses Pra¨parat
ergab sich eine mittlere Lokalisationsgenauigkeit von von σlok = 32.9nm und eine
Standardabweichung von σσlok = 11.8nm.
Probe 4 Fu¨r Probe 4 wurde ebenfalls Mowiol als Einbettmedium verwendet. Die
Aufnahmen fanden bei einer Laserleistung von Pλex = 50mW statt, es wurden fu¨r
jeden Zellkern 2000 Einzelbilder mit einer Integrationszeit von 50 ms aufgenommen.
Die restlichen Bedingungen entsprachen denen der vorherigen Proben. 12 Zellkerne
wurden aufgenommen, 7 von diesen zur Auswertung verwendet. Es konnten 119
Cluster analysiert werden, die Ergebnisse sind in Tabelle 7.2, Zeile ’eGFP-CENP-B
4’ eingetragen.Die mittlere Lokalisationsgenauigkeit betrug σlok = 29.4nm und ihre
Standardabweichung σσlok = 10.5nm.
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Zusammenfassung GFP-CENP-B In Tabelle 7.2 sind alle Ergebnisse der Unter-
suchung von eGFP-CENP-B eingetragen. Die Werte jeder Einzelmessung wurden
in ein Histogramm eingetragen und durch eine Weibull-Verteilung angepasst, aus
deren Parametern und deren Ungenauigkeit die Mittelwerte und Standardabwei-
chungen und deren Fehler fu¨r die minimale und maximale Ausdehnung (dmin und
dmax) sowie die hieraus resultierende Anisotropie dmin/dmax, die von dem Cluster
eingenommen Fla¨che A, die Anzahl n der innerhalb eines Clusters liegenden Signale
und die Signaldichte n/A berechnet wurden.
eYFP-CENP-B in HEp2-Zellen
Probe 1 In dieser Probe wurde das Centromerprotein CENP-B fusioniert mit dem
Fluoreszenzprotein eYFP exprimiert. Als Einbettmedium wurde ProlongGold ver-
wendet. Es wurde jeweils ein Datenstapel mit 2000 Bildern erstellt bei einer Integra-
tionszeit von tA = 60ms. Die Beleuchtung der Probe erfolgte bei λex = 488nm, mit
einer Ausgangsleistung des Ar+-Ionen-Laser von Pλex = 100mW (Leistungsdichte
in der Probe: P/A ≈ 11kW/cm2). Es wurden 11 Zellkerne aufgenommen mit 79
CENP-B-Clustern. Ein Beispiel ist in Abbildung 7.19 gezeigt. Die Lokalisationsge-
nauigkeit lag bei σlok = 30.3nm mit einer Standardabweichung von σσlok = 10.6nm.
Die Ergebnisse der Clusteranalyse sind in Tabelle 7.2, Zeile ’eYFP-CENP-B Probe
1’ eingetragen.
Probe 2 Die Aufnahmebedingungen fu¨r Probe 2 entsprechen denen fu¨r Probe 1.
Es wurden Lokalisationsaufnahmen von 4 Zellkernen erstellt. In diesen wurden 25
Cluster ausgewertet, die Ergebnisse sind wie fu¨r die vorherigen Proben in Tabelle
7.2, Zeile ’eYFP-CENP-B Probe 2’ zusammengestellt. Fu¨r dieses Pra¨parat ergab
sich eine mittlere Lokalisationsgenauigkeit von von σlok = 13.3nm und eine Stan-
dardabweichung von σσlok = 4.4nm.
Zusammenfassung eYFP-CENP-B Es wurden 15 HEp2-Zellkerne vermessen, wel-
che eYFP-CENP-B enthielten. In diesen wurden 104 CENP-B-Cluster ausgewertet.
Fasst man die Ergebnisse zusammen, kommt man zu den in Tabelle 7.2, Zeile ’eYFP-
CENP-B gesamt’ eingetragenen Werten. Die Resultate der Clusteranalyse wurden
jeweils in ein Histogramm eingetragen und durch eine Weibull-Verteilung angepasst,
aus deren Parametern und deren Ungenauigkeiten die Mittelwerte und Standardab-
weichungen und deren Fehler fu¨r die minimale und maximale Ausdehnung (dmin und
dmax) sowie die hieraus resultierende Anisotropie dmin/dmax, die von dem Cluster
eingenommenFla¨che A, die Anzahl n der innerhalb eines Clusters liegenden Signale
und die Signaldichte n/A berechnet wurden.
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Abbildung 7.20: eYFP-CENP-B in HEp2-Zellen. Beispiel fu¨r die Vermessung der
Clustereigenschaften in Probe 1. Das obere linke Bild ist das Weitfeldbild vor der
Lokalisationsaufnahme, darunter ist eine Vergro¨ßerung des Weitfeldbildes und das
Lokalisationsbild in der Nachbarschaftslabel-Darstellung mit einer Pixelgro¨ße von
16.25 nm zu sehen. Der Maßstab (Balken) betra¨gt 1µm. Die nummerierten Mar-
kierungen zeigen die Positionen der in den Lokalisationsdaten ermittelten Cluster.
Rechts ist das weiß markierte Cluster Nr. 4 vergro¨ßert dargestellt (Maßstab 250 nm).
Oben: Eine Vergro¨ßerung des Weitfeldbildes. Darunter ist ein simuliertes Weitfeld-
bild anhand der Lokalisationsdaten gezeigt. Darunter ist das ermittelte Cluster in
rot und die einzelnen Signalpositionen in gru¨n dargestellt. Ganz unten ist eine Dar-
stellung der Lokalisationsdaten zu sehen, bei der an jeder Position eine normierte
2D-Gaußfunktion eingetragen ist, deren Standardabweichung der individuellen Po-
sitionsgenauigkeit entspricht.
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Zusammenfassung CENP-B





















Abbildung 7.21: Querschnitt durch einen CENP-B-Cluster. Links ist das Weit-
feldbild, in der Mitte das Lokalisationsbild zu sehen. Der gelb markierte Bereich
kennzeichnet den Bereich, u¨ber welchen das rechts gezeigte Linienprofil erstellt wur-
de. Die Intensita¨t (fu¨r das Weitfeldbild die Anzahl der auf dem Detektor ausgelo¨sten
Photoelektronen, fu¨r das Lokalisationsbild die als Gauß-Verteilung dargestellten Po-
sitionen, siehe Abschnitt 5.2.1) wurde normiert (Maximum = 1).
Insgesamt wurden 505 CENP-B-Cluster in 44 HEp2-Zellen ausgewertet. Fasst man
alle diese Auswertungen zusammen, ergeben sich fu¨r die Verteilung des Centromer-
proteins in HEp2-Zellen die in Abbildung 7.22 gezeigten Resultate, welche in Tabelle
7.2 zusammengestellt sind.
Die Ausdehnung der CENP-B-Komplexe variiert stark, sowohl fu¨r die Fluoreszenz-
markierung mit eGFP, als auch fu¨r die mit eYFP, wobei Letztere im Mittel fast
doppelt so groß ist wie im Fall der eGFP-Markierung. Dies kann zum einen daran
liegen, dass die Centomere zu jeder Zellzyklus-Phase aufgenommen wurden. Kommt
es dabei zu Konformationsa¨nderungen oder wird zusa¨tzliches CENP-B eingelagert
oder abgebaut, beeinflusst dies die Ausdehnung. Auch der Grad der U¨berexpression
ko¨nnte die Gro¨ße beeinflussen. Die Anisotropie der Ausdehnung ist relativ gering
und variiert nicht sehr mit der Gro¨ße. Im Mittel werden 57 Signale in einem CENP-
B-Cluster gefunden, die Signaldichte ist kleiner als dies bei den CENP-A-Clustern
der Fall war, die Breite dieser Verteilung ist aber ebenfalls sehr hoch. Ein interessan-
tes Pha¨nomen ist das Auftreten ringfo¨rmiger Verteilungen (wie in Abbildung 7.21






































































































































































Anzahl der Zellkerne #ZK
Anzahl der Cluster #CL
Mittelwert der min. Ausdehnung dmin [nm]
Std. der min. Ausdehnung σdmin
[nm]
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Std. der Anisotropie der Ausdehnung σ dmin
dmax
Mittelwert der Anzahl Signale pro Cluster n
Std. der Anzahl Signale pro Clusterσn
mittlere Clusterfla¨cheA[104nm2]
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CENP−B; wblfit: µ = 57 ± 2, σ = 43 ± 2


























CENP−B; wblfit: µ = (589 ± 19)µm−2, σ = (407 ± 19)µm−2






Abbildung 7.22: Auswertung aller Lokalisationsdaten von 56 HEp2-Zellen mit
fluoreszenzmarkiertem CENP-B. Insgesamt konnten 505 Cluster von CENP-B Pro-
teinen ermittelt werden. Die Histogramme zeigen die minimalen und maximalen
Durchmesser dmin und dmax (obere Reihe), die Anisotropie dmin/dmax und die An-
zahl n der Signale pro Cluster (mittlere Reihe) sowie die Clusterfla¨che A und die
Signaldichte A/n (untere Reihe).
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7.3.3 Centromerprotein C (CENP-C)
Das Centromerprotein CENP-C spielt eine wesentliche Rolle bei der Segregation der
Chromosomen, seine genaue Funktion ist jedoch nicht bekannt[TCKW09]. Offenbar
ist CENP-C an der Rekrutierung essentieller Kinetochorproteine beteiligt.
eGFP-CENP-C in HEp2-Zellen
Probe 1 In Probe 1 wurde in menschlichen HEp2-Zellen das Kinetochorprotein
Centromerprotein-C (CENP-C) als Fusionsprotein mit eGFP exprimiert. Die Pro-
ben wurden auf gewo¨hnlichen Deckgla¨sern pra¨pariert und mit ProlongGold einge-
bettet. Zur Anregung wurde ein ein Ar+-Ionen-Laser bei λex = 488nm verwen-
det, dessen Ausgangsleistung auf Pλex = 100mW (Leistungsdichte in der Probe:
P/A ≈ 11kW/cm2) eingestellt war. Es wurden 2 Zellkerne aufgenommen, von je-
dem wurde ein Datenstapel mit 2000 Einzelbildern bei einer Integrationszeit von
tA = 60ms aufgenommen. Es wurden mit der in Abschnitt 5.3.4 beschriebenen Clus-
teranalyse 30 Cluster registriert und ausgewertet (siehe Tabelle 7.4). Die mittlere
Positionsgenauigkeit der Lokalisationsdaten betrug σlok = 14.4, die Standardabwei-
chung σσlok = 4.1.
Probe 2 Das zweite Pra¨parat mit eGFP-CENP-C in menschlichen HEp2-Zellen
wurde analog zum ersten pra¨pariert und in Mowiol eingebettet. Die Ausgangsleis-
tung des Lasers betrug hier Pλex = 20mW , es wurden 9 Zellkerne aufgenommen
mit jeweils 1500 Einzelbildern bei einer Integrationszeit von tA = 50ms. Von die-
sen konnten 8 analysiert werden, in diesen wurden 194 CENP-C-Cluster registriert
und ausgewertet. Die Resultate sind in Tabelle 7.4 eingetragen. In Abbildung 7.23
ist beispielhaft ein Weitfeldbild und das entsprechende Lokalisationsbild sowie ver-
schiedene Vergro¨ßerungen eines der Cluster fu¨r Zellkern 1 gezeigt.
Zusammenfassung eGFP-CENP-C In 10 HEp2-Zellkernen, in denen eGFP-CENP-
C exprimiert wurde, konnten 224 CENP-C-Cluster detektiert werden. Von diesen
wurden die minimale und maximale Ausdehnung (dmin und dmax) sowie die hieraus
resultierende Anisotropie dmin/dmax, die von dem Cluster eingenommenFla¨che A,
die Anzahl n der innerhalb eines Clusters liegenden Signale und die Signaldichte
n/A bestimmt und die Mittelwerte und Standardabweichungen der entsprechenden
Verteilungen in Tabelle 7.4 eingetragen.
eYFP-CENP-C in HEp2-Zellen
Probe 1 In Probe 1 wurde CENP-C mit eYFP als Fusionsprotein exprimiert. Als
Einbettmedium wurde ProlongGold verwendet. Es wurden 4 Zellkerne aufgenom-
men, fu¨r jeden ein Datenstapel von 2000 Einzelbildern mit einer Integrationszeit
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Abbildung 7.23: eGFP-CENP-C in HEp2-Zellen. Beispiel fu¨r die Vermessung
der Clustereigenschaften in Probe 1. Das obere linke Bild ist das Weitfeldbild
vor der Lokalisationsaufnahme, rechts daneben ist das Lokalisationsbild in der
Nachbarschaftslabel-Darstellung mit einer Pixelgro¨ße von 32.5 nm zu sehen. Der
Maßstab (Balken) betra¨gt 1µm. Die nummerierten Markierungen zeigen die Posi-
tionen der in den Lokalisationsdaten ermittelten Cluster. Der Vergleich mit dem
Weitfeldbild ergibt eine sehr gute U¨bereinstimmung. Darunter ist eine Vergro¨ße-
rung einiger der gefundenen Cluster gezeigt (Maßstab 200 nm). Rechts ist das weiß
markierte Cluster Nr. 33 vergro¨ßert dargestellt (Maßstab 100 nm). Oben: Eine Ver-
gro¨ßerung des Weitfeldbildes. Darunter ist ein simuliertes Weitfeldbild anhand der
Lokalisationsdaten gezeigt. Darunter ist das ermittelte Cluster in rot und die einzel-
nen Signalpositionen in gru¨n dargestellt. Ganz unten ist eine Darstellung der Loka-
lisationsdaten zu sehen, bei der an jeder Position eine normierte 2D-Gaußfunktion




Abbildung 7.24: eYFP-CENP-C in HEp2-Zellen. Beispiel fu¨r die Vermessung
der Clustereigenschaften in Probe 1. Das obere linke Bild ist das Weitfeldbild
vor der Lokalisationsaufnahme, rechts daneben ist das Lokalisationsbild in der
Nachbarschaftslabel-Darstellung mit einer Pixelgro¨ße von 32.5 nm zu sehen. Die
La¨nge des Maßstabsbalkens betra¨gt 1µm. Die nummerierten Markierungen zeigen
die Positionen der in den Lokalisationsdaten ermittelten Cluster. Der Vergleich mit
dem Weitfeldbild ergibt eine sehr gute U¨bereinstimmung. Darunter ist eine Vergro¨ße-
rung einiger der gefundenen Cluster gezeigt (Maßstab 200 nm). Rechts ist das weiß
markierte Cluster Nr. 11 vergro¨ßert dargestellt (Maßstab 100 nm). Oben: Eine Ver-
gro¨ßerung des Weitfeldbildes. Darunter ist ein simuliertes Weitfeldbild anhand der
Lokalisationsdaten gezeigt. Darunter ist das ermittelte Cluster in rot und die einzel-
nen Signalpositionen in gru¨n dargestellt. Ganz unten ist eine Darstellung der Loka-
lisationsdaten zu sehen, bei der an jeder Position eine normierte 2D-Gaußfunktion
eingetragen ist, deren Standardabweichung der individuellen Positionsgenauigkeit
entspricht.
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von tA = 60ms bei einer Anregung mit λex = 488nm. Die Ausgangsleistung des
Lasers wurde auf Pλex = 100mW (Leistungsdichte in der Probe: P/A ≈ 11kW/cm2)
eingestellt. In Abbildung 7.24 sind exemplarisch Weitfeldbild, Lokalisationsbild und
Vergro¨ßerungen eines CENP-C-Clusters fu¨r Zellkern 2 gezeigt. Die Ergebnisse der
Clusteranalyse, bei der in allen Zellkernen 73 Cluster gefunden wurden, sind in Ta-
belle 7.4, Zeile ’eYFP-CENP-C Probe 1’ eingetragen. Die mittlere Lokalisationsge-
nauigkeit betrug σlok = 30, 0nm bei einer Standardabweichung von σσlok = 10, 1nm.
Probe 2 Die Pra¨paration der zweiten Probe erfolgte genau wie fu¨r Probe 1. Auch
die Aufnahmebedingungen waren die gleichen. Es wurden 10 Zellkerne aufgenom-
men, von diesen wurden 8 ausgewertet. Die Ergebnisse der 119 gefundenen CENP-
C-Cluster sind in Tabelle 7.4, Zeile ’eYFP-CENP-C Probe 2’ zusammengefasst. Die
mittlere Lokalisationsgenauigkeit war in diesem Fall σlok = 13.2nm, die Standard-
abweichung σσlok = 4.4nm.
Zusammenfassung eYFP-CENP-C Es wurden 18 HEp2-Zellkerne vermessen, wel-
che eYFP-CENP-C enthielten. In diesen wurden 192 CENP-C-Cluster ausgewertet.
Fasst man die Ergebnisse zusammen, kommt man zu den in Tabelle 7.4 eingetra-
genen Werten. An die Verteilungen der einzelnen Messgro¨ßen wurde jeweils eine
Weibull-Verteilung angepasst, aus deren Parametern und deren Ungenauigkeiten
die Mittelwerte und Standardabweichungen und deren Fehler fu¨r die minimale und
maximale Ausdehnung (dmin und dmax) sowie die hieraus resultierende Anisotropie
dmin/dmax, die von dem Cluster eingenommenFla¨che A, die Anzahl n der innerhalb
eines Clusters liegenden Signale und die Signaldichte n/A berechnet wurden.
Zusammenfassung CENP-C
Insgesamt wurden 416 CENP-C-Cluster in 22 HEp2-Zellen ausgewertet. Fasst man
alle diese Auswertungen zusammen, ergeben sich fu¨r die Verteilung des Centromer-
proteins in HEp2-Zellen die in Abbildung 7.25 gezeigten Resultate, welche in Tabelle
7.4 zusammengestellt sind.
Die minimale Ausdehnung der CENP-C-Cluster liegt im Mittel bei etwa 220nm,
die maximale bei etwa 340nm. Diese Werte sind vergleichbar mit denen fu¨r CENP-
A. Auch die Anisotropie liegt im selben Bereich. Im Mittel wurden 35 Signale pro
Cluster gefunden, dieser Wert variiert jedoch abha¨ngig von der Art der Markierung.
So wurden fu¨r eGFP-CENP-C im Mittel etwa 22 Signale pro Cluster gemessen, fu¨r
eYFP jedoch 50. Auch fu¨r CENP-B war die Anzahl der gefundenen Signale etwa





































































































































































Anzahl der Zellkerne #ZK
Anzahl der Cluster #CL
Mittelwert der min. Ausdehnung dmin [nm]
Std. der min. Ausdehnung σdmin
[nm]
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Std. der Anisotropie der Ausdehnung σ dmin
dmax
Mittelwert der Anzahl Signale pro Cluster n
Std. der Anzahl Signale pro Clusterσn
mittlere Clusterfla¨cheA[104nm2]
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CENP−C; wblfit: µ = 35 ± 2, σ = 29 ± 2




























CENP−C; wblfit: µ = (795 ± 27)µm−2, σ = (530 ± 26)µm−2






Abbildung 7.25: Auswertung aller Lokalisationsdaten von 29 HEp2-Zellen mit
fluoreszenzmarkierten CENP-C. Insgesamt konnten 416 Cluster von CENP-C Pro-
teinen ermittelt werden. Die Histogramme zeigen die minimalen und maximalen
Durchmesser dmin und dmax (obere Reihe), die Anisotropie dmin/dmax und die An-
zahl n der Signale pro Cluster (mittlere Reihe) sowie die Clusterfla¨che A und die
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7.3 Untersuchung von Proteinverteilungen im menschlichen Kinetochor
7.3.4 Untersuchung der relativen Verteilung der Centromerproteine
Um mit Hilfe der Lokalisationsmikroskopie zu untersuchen, wie die verschiedene
Centromerproteine innerhalb der Centromere verteilt sind, wurden in menschli-
chen HEp2-Zellen verschiedene Centromerproteine gleichzeitig fluoreszenzmarkiert.
Durch geeignete Wahl der optischen Filter und sequentielle Aufnahme konnten so
Lokalisationsaufnahmen erstellt werden. Diese wurden auf Gro¨ßen- und Positions-
verha¨ltnisse der Cluster, das Verha¨ltnis der enthaltenen Signalpositionen und die Di-
stanzverha¨ltnisse der einzelnen Positionen untereinander untersucht. Es stellte sich
im Verlauf der Experimente heraus, dass eine fu¨r die Lokalisationsmikroskopie ge-
eignete Doppelmarkierung nicht in jedem Fall erreicht werden konnte. So ergab sich
bei der Rekonstruktion der Daten, dass oft nur ein von zwei Farbkana¨len erfolgreich
rekonstruiert werden konnte. Diese Ergebnisse wurden fu¨r die oben aufgefu¨hrte Ana-
lyse der Einfarbenmessungen verwendet. Im Fall der gleichzeitigen Fluoreszenzmar-
kierung von mRFP-CENP-A und eGFP-CENP-B konnten jedoch einige Aufnahmen
fu¨r beide Farbkana¨le rekonstruiert werden. Die Ergebnisse werden hier vorgestellt.
Fu¨r die Lokalisationsmessung wurde zuerst der rote Farbkanal aufgenommen. Hier-
zu wurde der 580nm Langpassfilter (siehe Abschnitt 4.1) gewa¨hlt und die Probe
mit λex = 568nm bei einer Ausgangsleistung am Laser von Pλex = 100mW (Leis-
tungsdichte in der Probe: P/A ≈ 11kW/cm2) beleuchtet (die ersten 20 Aufnahmen
erfolgten mit Intensita¨tsfilter, siehe Abschnitt 5.3.5). Es wurden 2000 Aufnahmen
bei einer Integrationszeit der Kamera von tA = 60ms aufgenommen. Waren nach
der ersten Aufnahme noch Fluoreszenzsignale von Einzelmoleku¨len vorhanden, wur-
de ein zweiter Datenstapel ebenso aufgenommen. Daraufhin wurde die Beleuchtung
durch Schließen des entsprechenden Lasershutters abgeblockt und manuell der Fil-
ter auf den GFP-Bandpassfilter (siehe Abschnitt 4.1) gewechselt. Die Probe wurde
mit λex = 488nm bei einer Ausgangsleistung am Laser von Pλex = 100mW (Leis-
tungsdichte in der Probe: P/A ≈ 11kW/cm2) beleuchtet, die ersten 20 Aufnahmen
erfolgten mit dem Intensita¨tsfilter im Strahlengang. Es wurden 2000 Aufnahmen bei
einer Integrationszeit der Kamera von tA = 40ms aufgenommen. Auch hier wurde
ein zweiter Datenstapel aufgenommen, falls noch Einzelmoleku¨lsignale zu erkennen
waren.
Die einzelnen Positionen wurden wie in Abschnitt 5.1 beschrieben ermittelt, die
Clusteranalyse erfolgte wie in Abschnitt 5.3.4 beschrieben durch Anpassung eines
gaussian mixture models. Die ersten Aufnahmen erfolgten ohne eine Korrektur der
Verschiebung wie in Abschnitt 5.3.5 beschrieben, so dass hier nur die Ergebnisse
fu¨r die Gro¨ßenverha¨ltnisse und die relative Anzahl der Signale sinfolle Werte liefern.
Daraufhin wurde vor jeder Messung eine Referenzmessung wie in Abschnitt 5.3.5




CENP-A - CENP-B ohne Korrektur
In Abbildung 7.26 ist ein Beispiel fu¨r eine Zweifarbenaufnahme ohne Korrektur ge-
zeigt. In der linken Spalte ist oben eine U¨berlagerung der Weitfeldaufnahmen fu¨r
beide Farbkana¨le zu sehen, in der Mitte die gleiche U¨berlagerung fu¨r das Lokalisati-
onsbild und unten die Fla¨chen der mittels des gaussian mixture models bestimmten
Cluster. In der rechten Spalte sind Vergro¨ßerungen des links durch ein weißes Qua-
drat markierten Bereichs dargestellt. Oben ist eine Vergro¨ßerung des Weitfeldbildes
zu sehen, als zweites der gleiche Bereich als aus den Lokalisationsdaten simuliertes
Weitfeldbild. Als drittes ist die anhand der Lokalisationsdaten ermittelte Cluster-
fla¨che im selben Bereich in gru¨n (eGFP) und rot (mRFP) und die darin befindlichen
Signalpositionen fu¨r mRFP-CENP-A als magenta Kreise und fu¨r eGFP-CENP-B als
blaue Kreuze eingetragen. Unten ist eine Vergro¨ßerung des Lokalisationsbildes zu se-
hen, wobei die einzelnen Positionen als Gauß-Verteilungen eingetragen sind, deren
Standardabweichung der mittleren Lokalisationsgenauigkeit entspricht.
Es wurde das Verha¨ltnis von CENP-A- zu CENP-B-Signalen in sechs Zellkernen
innerhalb der Cluster von CENP-A und CENP-B bestimmt (siehe Abbildung 7.27,
obere Reihe). Hierfu¨r ergaben sich ein Wert von 0, 35 im Mittel fu¨r das Verha¨ltnis
in CENP-B-Clustern mit einer Standardabweichung von 0, 40, in CENP-A-Clustern
im Mittel 0, 59, Standardabweichung 0, 69. Die relativen Fla¨chenanteile der CENP-
A-Cluster innerhalb der CENP-B-Cluster und umgekehrt wurden bestimmt (Abbil-
dung 7.27, mittlere Reihe), fu¨r den Fla¨chenanteil von CENP-A innerhalb von CENP-
B ergibt sich im Mittel 22% (27% Standardabweichung), fu¨r den Fla¨chenanteil von
CENP-B-Clustern innerhalb von CENP-A-Clustern ergibt sich 68% (Standardab-
weichung 35%). Vergleicht man die Gesamtfla¨che eines CENP-B-Clusters mit dem
zugeho¨rigen CENP-A-Cluster, so ergibt sich fu¨r das Verha¨ltnis
ACENP−A
ACENP−B = 0, 20
(Standardabweichung 0,25). Fu¨r die Distanz der Clusterschwerpunkte erha¨lt man
im Mittel einen Wert von d = 172nm (Standardabweichung 85nm).
Die Nachbarschaftsverha¨ltnisse sind in Abbildung 7.28 zusammengefasst. In der obe-
ren Reihe sind die Histogramme fu¨r die Absta¨nde zum jeweils na¨chsten Nachbarn
der anderen Moleku¨lsorte gezeigt. Fu¨r die Verteilung der Absta¨nde einer CENP-B-
Position zur na¨chsten CENP-A-Position ergab sich ein Mittelwert von 93nm (Stan-
dardabweichung 77nm), fu¨r die Verteilung der Absta¨nde einer CENP-A-Position zur
na¨chsten CENP-B-Position ein Mittelwert von 42nm (Standardabweichung 47nm).
Die Anzahl benachbarter Signale des jeweils anderen Typs wurde mit Hilfe des Skrip-
tes ’Zweifarbennachbarn’ (Abschnitt 7.28) in einem Umkreis von 50nm bestimmt
(untere Reihe der Abbildung 7.28). Um jede CENP-B-Position befinden sich inner-
halb dieses Radius im Mittel 5,3 CENP-A-Positionen (Standardabweichung 6,7), um
jedes CENP-A im Mittel 6,9 CENP-B Positionen (Standardabweichung 7,3).
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Abbildung 7.26: Zweifarben-Aufnahmen von mRFP-CENP-A (rot) und eGFP-
CENP-B (gru¨n) in menschlichen HEp2-Zellen. Oben links: U¨berlagerung der beiden
Weitfeldaufnahmen. Maßstab: 1µm. Darunter: U¨berlagerung der Lokalisationsbilder,
gleicher Maßstab. Unten links: Maske der gefundenen Cluster. Rechts: Vergro¨ßerun-
gen der durch die weiße Box angedeutete Region. Maßstab 100 nm. Oben das Weit-
feldbild, darunter ein simuliertes Weitfeldbild aus den Lokalisationsdaten. Darunter
eine Maske der gefunden Cluster, die CENP-A-Positionen sind als magenta Kreise
und die CENP-B-Positionen als blaue Kreuze eingetragen. Unten: Lokalisationsbild
mit Repra¨sentation der Ungenauigkeit durch eine 2D-Gaußfunktion.
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Abbildung 7.27: Obere Reihe: Verha¨ltnis der Anzahl der Centromerproteine in-
nerhalb der Cluster. Mittlere Reihe: Fla¨chenanteil des CENP-A-Clusters innerhalb
des CENP-B-Clusters und umgekehrt. Unten links: Gro¨ßenverha¨ltnis der CENP-A-
Cluster zu den zugeho¨rigen CENP-B-Clustern. Unten rechts: Distanz der zugeho¨ri-
gen Clusterschwerpunkte.
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Abbildung 7.28: Obere Reihe: Histogramm der Entfernung einer CENP-B-Position
zur na¨chsten CENP-A-Position und umgekehrt innerhalb aller CENP-A- und CENP-
B-Cluster. Untere Reihe: Verteilung der Anzahl der zu jeder CENP-B-Position be-
nachbarten Positionen von CENP-A. Als Radius fu¨r die Nachbarschaftsumgebung
wurde eine Entfernung von maximal 50nm gewa¨hlt.
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CENP-A - CENP-B mit Korrektur
Fu¨r vier weitere Zellkerne wurde vor den Lokalisationsaufnahmen eine Referenz-
messung durchgefu¨hrt, so dass eine Korrektur des Versatzes zwischen den beiden
Farbkana¨len wie in Abschnitt 5.3.5 beschrieben mo¨glich war. Pra¨parat und Auf-
nahmebedingungen waren die gleichen wie im Fall ohne Referenzmessung (siehe
vorherigen Abschnitt). Ein Beispiel ist in Abbildung 7.29 dargestellt. In der linken
Spalte ist oben die U¨berlagerung der beiden Weitfeldbilder fu¨r mRFP-CENP-A (rot)
und eGFP-CENP-B (gru¨n) dargestellt, in der Mitte das entsprechende Lokalisati-
onsbild (die Lokalisationsgenauigkeit ist durch eine Gauß-Verteilung repra¨sentiert,
deren Standardabweichung der mittleren Lokalisationsgenauigkeit entspricht), un-
ten sind die ermittelten Clusterfla¨chen eingefa¨rbt. In der rechten Spalte ist oben die
Vergro¨ßerung des weiß markierten Bereiches des Weitfeldbildes zu sehen, als zweites
der gleiche Bereich als anhand der Lokalisationsdaten simuliertes Weitfeldbild, als
drittes die ermittelten Clusterfla¨chen des gleichen Bereiches in rot (mRFP-CENP-
A) und gru¨n (eGFP-CENP-B), die Signalpositionen sind fu¨r mRFP-CENP-A als
magenta Kreise und fu¨r eGFP-CENP-B als blaue Kreuze eingetragen. Unten ist der
gleiche Bereich als Vergro¨ßerung aus dem Lokalisationsbild dargestellt.
Fu¨r das Verha¨ltnis der Signalanzahlen von CENP-A zu CENP-B innerhalb der
CENP-B-Cluster ergibt sich im Mittel ein Wert von 0,25 mit einer Standardabwei-
chung von 0,20, fu¨r das gleiche Verha¨ltnis innerhalb der Cluster von CENP-A ein
Mittelwert von 0,83 mit einer Standardabweichung von 0,66 (siehe Abbildung 7.30,
obere Reihe). Das Verha¨ltnis der Clusterfla¨chen von CENP-A zu CENP-B innerhalb
der jeweiligen Cluster ist in der mittleren Reihe von Abbildung 7.30 dargestellt. Fu¨r
CENP-B ergibt sich ein Mittelwert von 0,19 (Standardabweichung 0,17), fu¨r CENP-
A ein Mittelwert von 0,72 (Standardabweichung 0,32). Die relative Gro¨ße (Verha¨ltnis
der Fla¨chen zugeho¨riger CENP-A- und CENP-B-Cluster
ACENP−A
ACENP−B betra¨gt im Mittel
0,25, mit einer Standardabweichung von 0,20 (siehe Abbildung 7.30 unten rechts).
Die Entfernung zweier zugeho¨riger Clusterschwerpunkte von CENP-A und CENP-B
innerhalb eines Kinetochors betra¨gt im Mittel 170nm mit einer Standardabweichung
von 88nm.
Die Analyse der Nachbarschaftsverha¨ltnisse ergibt, dass das die na¨chste benachbar-
te Position eines CENP-A-Signals von einem CENP-B-Signal aus im Mittel 93nm
entfernt ist, die Standardabweichung dieser Verteilung betra¨gt 75nm. Im umgekehr-
ten Fall betra¨gt die mittlere Entfernung 34nm, mit einer Standardabweichung von
24nm (Abbildung 7.31, obere Reihe). Die Anzahl der CENP-A-Signalpositionen um
jede CENP-B-Position in einem Umkreis von 50nm betra¨gt im Mittel 3, 50 mit einer
Standardabweichung von 3,38, die der CENP-B-Signalpositionen um jede CENP-A-
Position 4,82 (Standardabweichung 3,54). Die entsprechenden Verteilungen sind in
der unteren Reihe von Abbildung 7.31 dargestellt.
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Abbildung 7.29: Zweifarben-Aufnahmen von mRFP-CENP-A (rot) und eGFP-
CENP-B (gru¨n) in menschlichen HEp2-Zellen. Oben links: U¨berlagerung der beiden
Weitfeldaufnahmen. Maßstab: 1µm. Darunter: U¨berlagerung der Lokalisationsbilder,
gleicher Maßstab. Unten links: Maske der gefundenen Cluster. Rechts: Vergro¨ßerun-
gen der durch die weiße Box angedeutete Region. Maßstab 100 nm. Oben das Weit-
feldbild, darunter ein simuliertes Weitfeldbild aus den Lokalisationsdaten. Darunter
eine Maske der gefunden Cluster, die CENP-A-Positionen sind als magenta Kreise
und die CENP-B-Positionen als blaue Kreuze eingetragen. Unten: Lokalisationsbild
mit Repra¨sentation der Ungenauigkeit durch eine 2D-Gaußfunktion.
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Abbildung 7.30: Obere Reihe: Verha¨ltnis der Anzahl der Centromerproteine in-
nerhalb der Cluster. Mittlere Reihe: Fla¨chenanteil des CENP-A-Clusters innerhalb
des CENP-B-Clusters und umgekehrt. Unten links: Gro¨ßenverha¨ltnis der CENP-A-
Cluster zu den zugeho¨rigen CENP-B-Clustern. Unten rechts: Distanz der zugeho¨ri-
gen Clusterschwerpunkte.
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Abbildung 7.31: Obere Reihe: Histogramm der Entfernung einer CENP-B Position
zur na¨chsten CENP-A-Position und umgekehrt innerhalb aller CENP-A und CENP-
B-Cluster. Untere Reihe: Verteilung der Anzahl der zu jeder CENP-B-Position be-
nachbarten Positionen von CENP-A. Als Radius fu¨r die Nachbarschaftsumgebung
wurde eine Entfernung von maximal 50nm gewa¨hlt.
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7.4 Die Verteilung von Histon-Protein H2A und
DNA-Remodeler SNF2h
Mit Hilfe der Zweifarben-Lokalisationsmikroskopie la¨sst sich die Organisation der
DNA im Nukleus eukariotischer Zellen untersuchen [GER+09]. Diese wird von Histon-
Proteinen zum Chromatin gepackt. Eines der zentralen Elemente des Chromatins ist
das Nukleosom, ein Oktamer aus je zwei Kopien der Histon-Proteine H2A, H2B, H3
und H4. Die Histon-Proteine sind im Nukleosom derart angeordnet, dass sich eine zy-
lindrische Form mit 11nm Durchmesser und 5nm Ho¨he ergibt. Um diese ist die DNA
mit 1,67 Umdrehungen gewunden [LMR+97, WG10]. Die Nukleosomen ko¨nnen von
von biomolekularen Maschinen, dem chromatin remodeling complex [BH02, Cai07],
entlang der DNA unter ATP-Hydrolyse verlagert werden. Um mit Methoden der
Lokalisationsmikroskopie zu untersuchen, wie diese chromatin remodeling comple-
xes um die DNA verteilt sind, wurden in menschlichen U2OS-Zellen das Histon-
proteins H2A und die ATPase Untereinheit SNF2h [RSR+07, LB01, CPK+02] des
chromatin remodeling complex fluoreszenzmarkiert. Hierzu wurden diese Proteine
als Fusionsproteine H2A-mRFP1 und SNF2h-GFP exprimiert. Die Lokalisations-
aufnahmen fu¨r die beiden Markierungen wurden sequentiell ausgefu¨hrt. Zuna¨chst
wurde die Probe mit Licht der Wellenla¨nge λex = 568nm mit einer Leistungsdichte
von P/A ≈ 50kW/cm2 bestrahlt. Als Filter wurde der Tripel-Bandpass-Filter (siehe
Abschnitt 4.1) gewa¨hlt. Bei einer Integrationszeit von 60ms wurden so lange Daten-
stapel mit 1500 aufeinanderfolgenden Einzelaufnahmen erzeugt, bis das Aufleuch-
ten einzelner Moleku¨le in der Probe bis auf wenige (< 5) Ereignisse pro Einzelbild
abgenommen hatte. Dann wurde der optische Filter im auf den GFP-Bandpass-
Filter (siehe Abschnitt 4.1) gewechselt und die Probe mit Licht der Wellenla¨nge
λex = 488nm mit einer Leistungsdichte von P/A ≈ 40kW/cm2 beleuchtet. Erneut
wurden Datenstapel mit 1500 aufeinanderfolgenden Einzelaufnahmen bei einer In-
tegrationszeit von 60 ms erzeugt, bis weniger als etwa 5 Einzelmoleku¨lsignale pro
Einzelbild erkennbar waren.
Die so entstandenen Aufnahmen wurden wie in Abschnitt 5 beschrieben analysiert.
Aufgrund der hohen Punktdichte in den Lokalisationsbildern konnte der Rand des
Zellkerns sehr genau bestimmt werden. Hierzu wurde mit dem Skript ’Nachbarlabel’
die Anzahl der benachbarten Signale (na¨her als 100nm) fu¨r jeden Punkt bestimmt
und manuell ein Schwellwert gesetzt, so dass die Signale im innern des Zellkerns er-
halten blieben. Dann wurde eine morphologische Schließung [Ja¨h05] durchgefu¨hrt
mit einem Radius, welcher in etwa dem doppelten mittleren Signalabstand ent-
sprach. Hierdurch konnte die Fla¨che, welche die einzelnen Zellkerne im Lokalisa-
tionsbild einnehmen, sehr gut bestimmt werden. Dies ermo¨glichte es, die Ergebnisse
zweier aufeinanderfolgender Messungen aufeinander anzugleichen. Der kombinier-
te mechanische und chromatische Versatz zweier Messungen der gleichen Struktur
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Abbildung 7.32: Typisches Beispiel fu¨r den chromatischen und mechanischen Ver-
satz bei der sequentiellen Lokalisationsaufnahme zweier unterschiedlicher Spektren
im gleichen Zellkern. Die Verteilungen von H2A-mRFP (rot) und SNF2h-GFP (gru¨n)
wurden in ein Lokalisationsbild eingetragen. Durch eine morphologische Schließung
wurde je eine Maske erstellt. Links ist die U¨berlagerung der beiden Masken vor,
rechts nach der Korrektur der Verschiebung dargestellt. Es ist gut zu erkennen,
dass sich die beiden Strukturen entsprechen. In diesem Fall betrug der kombinierte
chromatische und mechanische Versatz 130nm in X- und 16nm in Y-Richtung, also
insgesamt 131nm.
konnte somit bestimmt und ausgeglichen werden (siehe auch Abbildung 7.32). In
Tabelle 7.5 sind in der ersten Zeile die Anzahl der im jeweiligen Zellkern ermittel-
ten H2A-Histonproteine NH2A, in der zweiten Zeile die Anzahl der SNF2h-Proteine
NSNF2h, in der dritten Zeile die Fla¨che des Zellkerns AZellkern in µm
2, in der vier-
ten Zeile die mittlere Lokalisationsgenauigkeit der ermittelten H2A-Signalpositionen
σH2A und in der fu¨nften Zeile die mittlere Lokalisationsgenauigkeit der ermittelten
SNF2h-Signalpositionen σSNF2h eingetragen. Als Wert fu¨r die mittleren Lokalisati-
onsgenauigkeiten wurde der Mittelwert der jeweiligen Verteilung und als Fehler deren
Standardabweichung angegeben. In der sechsten Spalte ist die Signaldichte ρH2A der
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Tabelle 7.5: Zusammenfassung der Ergebnisse fu¨r die einzelnen Zellkerne.
Zellkern 1 2 3 4 5
1 NH2A 63769 62372 51884 34469 96024
2 NSNF2h 310263 61115 42762 122096 92355
3 AZellkern[µm
2] 336 373 295 186 243
4 σH2A 44, 7 34, 5 24, 1 26, 8 20, 5
±13, 7 ±9, 4 ±4, 8 ±6, 8 ±5, 4
5 σSNF2h 29, 0 28, 0 23, 4 19, 6 20, 5
±12, 5 ±10, 0 ±8, 1 ±9, 2 ±9, 1
6 ρH2A[µm
−2] 190 167 176 185 395
7 ρSNF2h[µm
−2] 923 164 145 656 380
H2A-Signale im Zellkern eingetragen, in der siebten die der SNF2h-Signale ρSNF2h.
Auffa¨llig ist, dass die Signaldichte nicht konstant ist, wobei die Dichte der SNF2h-
Signale wesentlich breiter gestrut ist als die der H2A-Signale.. Dies kann durch un-
terschiedliche Effizienz bei der Expression der jeweiligen Fusionsproteine erkla¨rt wer-
den. Die Lokalisationsgenauigkeit fu¨r die Fluoreszenzsignale der GFP-Moleku¨le ist
besser als die der mRFP-Moleku¨le, da von diesen mehr Photonen emittiert wurden
(siehe Abschnitt 3.1). Auch ist zu beobachten, dass die mittleren Lokalisationsge-
nauigkeiten fu¨r die beiden Fluorophortyp variieren, wobei jedoch die Lokalisations-
genauigkeiten fu¨r GFP stets besser als diejenigen fu¨r mRFP sind. Dies ko¨nnte durch
unterschiedliche axiale Positionen der gewa¨hlten Fokusebene bedingt werden, da
sich bei Brechungsindexunterschieden die effektive numerische Apertur verkleinert
je tiefer die Fokusebene in der Probe liegt, wodurch sich die Anzahl der detektier-
ten Photonen fu¨r jedes Fluorophor verringert und damit die Positionsbestimmung
ungenauer wird.
Anhand der korrigierten Daten wurden verschiedene Nachbarschaftsanalysen durch-
gefu¨hrt. Die Anzahl der benachbarten Signale gleicher Markierung innerhalb eines
Radius von 100nm wurden fu¨r die Verteilungen der SNF2h- und der H2A-Signale
bestimmt. Dies ist beispielhaft in Abbildung 7.34a gezeigt. Zusa¨tzlich wurde die glei-
che Anzahl an SNF2h- und H2A-Signale zufa¨llig u¨ber den gesamten Zellkern verteilt,
dessen Fla¨che wie zuvor bei der Bestimmung des chromatischen und mechanischen
Versatzes ermittelt wurde und auch fu¨r diese Verteilungen die Anzahl benachbar-
ter Signale gleichen Typs innerhalb einer 100nm-Umgebung ermittelt. Ein Beispiel
hierfu¨r ist in Abbildung 7.34b dargestellt. Die Anzahl benachbarter Signale des je-
weils anderen Typs innerhalb einer 100nm-Umgebung wurden fu¨r die reale Vertei-
lung und die simulierte zufa¨llige Gleichverteilung bestimmt (als Beispiel siehe Abbil-
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Abbildung 7.33: Typisches Beispiel fu¨r einen Zellkern einer menschlichen U2OS-
Zelle, in welchem die Fusionsproteine H2A-mRFP (rot dargestellt) und SNF2h-GFP
(gru¨n dargestellt) exprimiert wurden. A: Zweifarben-Epifluoreszenzbild. B: Rekon-
struktion der Lokalisationsaufnahme. Die einzelnen Positionen wurden durch Gauß-
Verteilungen dargestellt, deren Standardabweichung der mittleren Lokalisationsge-
nauigkeit des jeweiligen Moleku¨ltyps entspricht. Insgesamt wurden in diesem Zell-
kern mit einer Fla¨che von 337µm2 310 263 SNF2h-Positionen mit einer mittleren
Genauigkeit von 29nm und 63769 H2A-Positionen mit einer mittleren Genauigkeit
von 45nm ermittelt. C: Vergro¨ßerung des in A markierten Ausschnitts. D: Anhand
der Lokalisationsdaten simuliertes Weitfeldbild des gleichen Ausschnitts wie in C.
E: der gleiche Ausschnitt wie C und D aus dem Lokalisationsbild B.
dung 7.34c und d). Fu¨r beide Verteilungen wurde der Abstand jedes Signalpunktes
zum na¨chsten Signalpunkt der jeweils anderen Markierung, also der Abstand eines
H2A-Signals zum na¨chstgelegenen SNF2h-Signal und umgekehrt bestimmt (beispiel-
haft in Abbildung 7.34e und f gezeigt). Die Ergebnisse dieser Messungen fu¨r fu¨nf
aufgenommene Zellkerne sind in Tabelle 7.6 zusammengestellt, die Ergebnisse fu¨r
die gleichverteilte Anzahl an Signalpunkten u¨ber die Fla¨che des jeweiligen Zellkerns
in Tabelle 7.7. In der ersten Zeile ist der Mittelwert NH2A der Verteilung der Anzahl
benachbarter H2A-Signale im 100nm-Umkreis um jede H2A-Position eingetragen,
in der zweiten Zeile die zugeho¨rige Standardabweichung σNH2A . Zeilen drei und vier
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Tabelle 7.6: Nachbarschaftsverha¨ltnisse der experimentell ermittelten H2A- und
SNF2h-Positionen.
Zellkern 1 2 3 4 5
1 NH2A 10.54 9.01 10.56 11.44 18.72
2 σNH2A 5.03 4.76 6.10 5.89 7.37
3 NSNF2h 41.04 8.25 8.41 29.53 16.71
4 σNSNF2h 13.16 4.09 4.52 9.88 5.94
5 NSNF2humH2A 39.41 6.54 5.70 27.39 14.76
6 σNSNF2humH2A 13.41 3.85 3.73 9.57 5.48
7 NH2AumSNF2h 8.25 6.94 6.69 8.05 15.40
8 σNH2AumSNF2h 4.71 4.28 4.74 5.27 7.06
9 dnextSNF2h 18.32 48.73 57.21 23.92 30.02
10 σdnextSNF2h 23.16 42.34 53.49 40.64 29.19
11 dnextH2A 41.01 46.29 55.62 46.53 32.25
12 σdnextH2A 30.13 41.91 59.15 46.04 39.91
enthalten das gleiche fu¨r die Verteilung der SNF2h-Signale (NSNF2h und σNSNF2h).
In den Zeilen fu¨nf und sechs sind Mittelwert (NSNF2humH2A) und Standardabwei-
chung (σNSNF2humH2A) der Verteilung der Anzahl benachbarter SNF2h-Positionen im
100nm-Umkreis um jede H2A-Position eingetragen, in Zeile sieben und acht Mit-
telwert (NH2AumSNF2h) und Standardabweichung (σNH2AumSNF2h) der Verteilung der
Anzahl benachbarter H2A-Positionen im 100nm-Umkreis um jede SNF2h-Position.
Zeile neun entha¨lt den Mittelwert der Verteilung der Distanzen von jeder H2A-
Position zur na¨chsten SNF2h-Position (dnextSNF2h), Zeile zehn die Standardabwei-
chung (σdnextSNF2h) dieser Verteilung, Zeile elf den Mittelwert der Verteilung der Di-
stanzen von jeder SNF2h-Position zur na¨chsten H2A-Position (dnextH2A) und Zeile
zwo¨lf deren Standardabweichung (σdnextH2A).
Aus dem Vergleich der realen Verteilungen mit den zufa¨lligen Verteilungen der Si-
gnalpositionen u¨ber die gleiche Zellkernfla¨che kann man den Schluss ziehen, dass die
H2A- und die SNF2h-Signalpositionen nicht zufa¨llig im Zellkern verteilt sind, son-
dern in gewissen Regionen dichter gepackt vorliegen. Hierfu¨r spricht die Zunahme
der Anzahl benachbarter Signalpositionen in einem 100nm-Umkreis (gleichbedeu-
tend mit einer lokalen Fla¨chendichte) sowohl fu¨r die Population der H2A-Signale
(NH2A) als auch fu¨r die der SNF2h-Signale (NSNF2h), wenn man diese mit der
Gleichverteilung u¨ber den ganzen Zellkern vergleicht. Außerdem nimmt die Breite
der jeweiligen Verteilung (σNH2A und σNSNF2h), verglichen mit der zufa¨lligen Vertei-
lung zu, woran man ebenfalls die erho¨hte Heterogenita¨t in der Verteilung der realen
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Tabelle 7.7: Nachbarschaftsverha¨ltnisse fu¨r simulierte gleichverteilte Signalposi-
tionen innerhalb der gleichen Zellkerne wie in Tabelle 7.6 aufgefu¨hrt. Die Anzahl
der zufa¨lligen Positionen entspricht dabei der Anzahl der tatsa¨chlich im Zellkern
ermittelten Positionen.
Zellkern 1 2 3 4 5
1 NH2A 8.34 7.54 7.88 8.19 16.41
2 σNH2A 2.69 2.59 2.65 2.67 3.97
3 NSNF2h 36.94 7.37 6.64 26.58 15.81
4 σNSNF2h 6.19 2.57 2.40 5.20 3.91
5 NSNF2humH2A 36.06 6.40 5.68 25.69 14.86
6 σNSNF2humH2A 6.17 2.54 2.37 5.23 3.90
7 NH2AumSNF2h 7.42 6.53 6.88 7.26 15.45
8 σNH2AumSNF2h 2.70 2.58 2.64 2.67 3.98
9 dnextSNF2h 16.54 39.24 41.68 19.64 25.75
10 σdnextSNF2h 8.66 20.42 21.67 13.57 13.47
11 dnextH2A 36.39 39.09 38.02 36.68 25.22
12 σdnextH2A 19.06 21.64 19.84 19.21 13.17
lokalen Dichten gegenu¨ber der zufa¨lligen Verteilung feststellen kann.
Wa¨hrend die Anzahl der benachbarten Signale des jeweils anderen Moleku¨ltyps
(NSNF2humH2A und NH2AumSNF2h) im gleichen Bereich liegt, wie dies bei einer
zufa¨lligen Verteilung der Fall ist, nimmt der mittlere Abstand zum na¨chsten Signal
des jeweils anderen Moleku¨ltyps (dnextSNF2h und dnextH2A ) verglichen mit einer
zufa¨lligen Verteilung zu, gleichzeitig wird diese Verteilung breiter als dies fu¨r gleich-
verteilte Positionen der Fall wa¨re (σdnextH2A und σdnextSNF2h).
Mit Hilfe des Kolmogorov-Smirnov-Tests kann man u¨berpru¨fen, ob die realen und
die simulierten Verteilungen u¨bereinstimmen. Hierfu¨r wurde die Nullhypothese ’die
Verteilungen stimmen u¨berein’ mit einem Signifikanzlevel von α = 0, 001 (oder
0,1%) u¨berpru¨ft. In jedem Fall wurde die Hypothese abgewiesen, der Signifikanz-
wert (p-Wert) lag immer bei p = 0. Dies bedeutet, dass die experimentell ermittel-
ten Verteilungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht u¨bereinstimmen. Als Maß
fu¨r die Abweichung von der simulierten Verteilung kann die maximale Abweichung
der normierten kumulativen Verteilungsfunktionen fu¨r die reale und die simulierte
Signalverteilung innerhalb der Zellkerne genommen werden. Diese Werte sind in Ta-
belle 7.8 eingetragen. Hieran kann man erkennen, dass die Signalverteilungen der
Positionen im gesamten Zellkern am sta¨rksten von der Zufallsverteilung abweichen,
wobei die Abweichung im Fall der H2A-Signale am sta¨rksten ist. Die Verteilung der
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Tabelle 7.8: Maximaler Abstand zwischen den normierten kumulativen Vertei-
lungsfunktionen der realen und der simulierten Verteilung.
Zellkern 1 2 3 4 5
1 H2A 0,2623 0,2024 0,2776 0,3512 0,2299
2 SNF2h 0,2820 0,1543 0,2370 0,2459 0,1256
3 SNF2h um H2A 0,2658 0,1242 0,1463 0,1915 0,0955
4 H2A um SNF2h 0,1564 0,1193 0,2006 0,1750 0,1553
5 na¨chstes SNF2h (von H2A aus) 0,0296 0,1080 0,1494 0,0583 0,0432
6 na¨chstes H2A (von SNF2h aus) 0,0683 0,0822 0,1763 0,0818 0,1147
benachbarten Signalpositionen des jeweils anderen Signaltyps weicht immer noch
stark von der Zufallsverteilung ab, jedoch nicht so stark wie die Verteilung im ge-
samten Zellkern. Die Distanz zur na¨chsten Signalposition unterscheidet sich immer
noch signifikant von einer Zufallsverteilung, hier sind die Abweichungen jedoch am
geringsten.
Aus all diesen Ergebnissen kann man schliessen, dass SNF2h und H2A nicht zufa¨llig
im Zellkern verteilt sind (erho¨hte Heterogenita¨t der jeweiligen Fla¨chendichte ge-
genu¨ber einer Zufallsverteilung), wobei sie gemeinsam in den gleichen globalen Struk-
turen vorliegen (Anzahl der Signale des jeweils anderen Typs in einer 100nm-Um-
gebung ist vergleichbar mit der einer Zufallsverteilung der Signale im Zellkern).
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass sie nicht kolokalisieren, sondern einen gewissen
Abstand zueinander wahren (gro¨ßerer Abstand zum na¨chsten Nachbarn des anderen
Signaltyps verglichen mit der Zufallsverteilung).
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Abbildung 7.34: Beispiele fu¨r verschiedene Nachbarschaftsverha¨ltnisse des in Ab-
bildung 7.33 gezeigten Zellkerns. Auf der linken Seite sind jeweils die Auswertungen
der realen Verteilung, rechts die fu¨r die zufa¨llige Signalverteilung gezeigt. Obere
Reihe: Anzahl der in einer einer 100nm-Umgebung enthaltenen Signalpositionen
gleichen Typs. Mittlere Reihe: Anzahl der in einer 100nm-Umgebung um jede Si-
gnalposition enthaltenen Signalpositionen des anderen Typs. Untere Reihe: Abstand
von jeder Signalposition zur na¨chsten Signalposition des jeweils anderen Typs.
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7.5 Die Verteilung von RNA-Polymerase II und
Histonprotein H2B
Um zu untersuchen, an welchen Stellen die Transkription im Zellkern erfolgt und
wie die Verteilung der dabei beteiligten Proteine ist, wurde die Verteilung der
RNA-Polymerase II (RNA-Pol II) und des Histonproteins H2B im Nukleus von
HeLa-Zellen mit Zweifarben-Lokalisationsmikroskopie untersucht [MGS+ss]. H2B ist
ein weiterer Bestandteil des Nukleosoms, wie in Abschnitt 7.4 beschrieben. RNA-
Polymerasen katalysieren die Synthese von RNA bei der Transkription der DNA, wo-
bei RNA-Pol II die Bildung von pra¨-mRNA, snoRNA und einiger snRNA katalysiert.
RNA-Pol II besteht hauptsa¨chlich aus den zwei Untereinheiten RPB1 und RPB2
und zehn weiteren Untereinheiten [JIMC98, KSC02]. Die carboxylterminale-Doma¨ne
(CTD) der RPB1 Untereinheit besteht aus multiplen Heptapeptid- Wiederholungen
(52 in Sa¨ugetierzellen) der Aminosa¨uresequenz Y-S-P-T-S-P-S. An der CTD erfolgen
posttranslationale Modifizierungen, unter anderem auch die Phosphorylierung der
Aminosa¨ure Serin 2 und Serin 5. Verschieden Phosphorylierungszusta¨nde repra¨sen-
tieren verschiedene Stufen und Ereignisse im Transkriptionszyklus. Bei der prima¨ren
Form von RNA-Pol II ist beispielsweise Serin 5 phosphoryliert (Ser5P) und bindet
an die Promotor-Sequenz von Genen, wa¨hrend bei der verla¨ngerten (aktiven) Form
Serin 2 sta¨rker phosphoryliert ist (Ser2P). Nach der Transkription wird die Phos-
phorylierung von Serin 5 durch die Serin 5-Phosphatase Rtr1 entfernt [MPC+09],
wa¨hrend Ser2P RNA-Pol II am 3’-Ende des Gens akkumuliert. Fu¨r diese Unter-
suchungen wurde RNA-Pol II verwendet, bei der Serin 5 phosphoryliert war. Ziel
der Experimente war es, die Verteilung von RNA-Pol II im Zellkern zu bestimmen
und dabei auch zu untersuchen, ob es zur Ausbildung von RNA-Pol-II-Clustern
kommt und gegebenenfalls deren Gro¨ße zu bestimmen. Die Pra¨parate wurden von
Yolanda Markaki aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Thomas Cremer am Biozen-
trum der Ludwig-Maximilians-Universita¨t in Mu¨nchen angefertigt. In menschlichen
HeLa-Zellen wurde das Fusionsprotein H2B-GFP stabil exprimiert, Ser5P-RNA-Pol
II wurde durch Immunfa¨rbung mit prima¨ren und sekunda¨ren Antiko¨pern markiert,
wobei der sekunda¨re Antiko¨rper mit Alexa 568 fluoreszenzmarkiert war. Die Auf-
nahmen erfolgten auf die gleiche Weise wie in Abschnitt 7.4 beschrieben, mit ei-
ner Ausgangsleistung am Kr+-Ionen-Laser bei λex = 568nm von Pλex = 150mW
(Leistungsdichte in der Probe: P/A ≈ 17kW/cm2) und einer Ausgangsleistung am
Ar+-Ionen-Laser bei λex = 488nm von Pλex = 80mW (Leistungsdichte in der Probe:
P/A ≈ 9kW/cm2). Die Integrationszeit fu¨r die Aufnahmen mit Alexa 568 betrug
tA = 150ms, fu¨r GFP tA = 60ms.
Es wurden sieben Zellkerne aufgenommen. Die Anzahl der pro Zellkern detektierten
H2B- und RNA-Pol-II-Signale NH2B und NRNA−PolII sowie die mittleren Lokalisa-
tionsgenauigkeiten σH2B und σRNA−PolII und deren Standardabweichungen σσH2B
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Tabelle 7.9: Ergebnisse der Lokalisationsmessungen von sieben HeLa Zellkernen,
in welchen RNA-Pol II mit Alexa 568 und H2B mit GFP fluoreszenzmarkiert war.
Zellkern # 1 2 3 4 5 6 7
NH2B 23 731 24 706 24 927 23 670 21 795 23 981 22 248
σH2B[nm] 27 26 32 34 28 33 27
σσH2B [nm] 9 9 12 12 10 12 9
NRNA−PolII 18 982 18 210 13 876 16 854 14 955 11 854 19 751
σRNA−PolII [nm] 23 24 24 24 23 22 20
σσRNA−PolII [nm] 7 8 8 7 7 7 6
und σσRNA−PolII sind in Tabelle 7.9 eingetragen. Ein typisches Beispiel ist in Ab-
bildung 7.35 gezeigt. In der oberen Reihe ist links eine U¨berlagerung der beiden
Weitfeldbilder zu sehen. Rechts daneben ist das Lokalisationsbild dieses Zellkerns
im gleichen Maßstab. Als Pixelgro¨ße wurde hier 16.25 nm gewa¨hlt (1/4 der Pi-
xelgro¨ße des Weitfeldbildes). Die Positionen wurde mit einem Gaußkernel gefaltet,
dessen Standardabweichung der mittleren Lokalisationsgenauigkeit entspricht. Dies
dient einerseits zur Veranschaulichung der Positionsungenauigkeit der individuel-
len Signale und andererseits zur besseren Strukturerfassung mit dem Auge. In der
zweiten Reihe ist links der im Weitfeldbild markierte Ausschnitt vergro¨ßert darge-
stellt. Rechts daneben ist der gleiche Bildausschnitt zu sehen, hier wurde allerdings
mit einem Langpassfilter [Ja¨h05] das Hintergrundsignal abgezogen. Hierzu wurde
das Weitfeldbild mit einem Gaußkernel gefaltet, dessen Standardabweichung 500
nm entsprach. Das Ergebnis wurde vom urspru¨nglichen Bild subtrahiert. In der
Mitte ist ein aus den Lokalisationsdaten simuliertes Weitfeldbild (siehe Abschnitt
5.2.3) des gleichen Ausschnitts abgebildet. Daneben ist die entsprechende Vergro¨ße-
rung aus dem Lokalisationsbild zu sehen und ganz rechts der gleiche Ausschnitt mit
Markierungen fu¨r die einzelnen Signalpositionen. In der dritten Reihe sind weitere
Vergro¨ßerungen der in den Ausschnitten daru¨ber markierten weißen Quadrate dar-
gestellt.
Die Anzahl der in einer 100nm-Umgebung vorhandenen Signalpositionen sowohl
des gleichen, als auch des jeweils anderen Typs wurden fu¨r jede Signalposition be-
stimmt. Die Ergebnisse sind beispielhaft in Abbildung 7.36 dargestellt und sind in
Tabelle 7.10 zusammengefasst. In der ersten Zeile stehen die Mittelwerte der Ver-
teilung der benachbarten RNA-Pol II-Signale innerhalb eines Radius von 100nm
um jede RNA-Pol-II-Position NPolII , in der zweiten Zeile die Standardabweichung
σNPolII dieser Verteilung. In Zeile drei und vier ist das gleiche fu¨r die Verteilung der
benachbarten H2B-Signale im 100nm-Umkreis um jede H2B-Signalposition eingetra-
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Abbildung 7.35: Beispiel fu¨r einen HeLa-Zellkern, in welchem das Fusionsprotein
H2B-GFP stabil exprimiert wurde (in allen Bildern gru¨n dargestellt) und zusa¨tz-
lich die RNA-Polymerase-Protein Ser5P-RNA-Pol II durch Alexa 568-markierte An-
tiko¨rper angefa¨rbt wurde (in allen Bildern rot dargestellt). Obere Reihe: U¨berlage-
rung der Weitfeldbilder (links) und Lokalisationsbilder (rechts). Der Maßstab betra¨gt
1µm. Mittlere Reihe: Vergro¨ßerung des oben weiß umrandeten Bereiches (Maßstab
500 nm). 1. Bild: vergro¨ßerter Ausschnitt. 2.Bild: das gleiche Bild, der Hintergrund
wurde mit Hilfe eines Langpassfilters abgezogen. 3. Bild: aus den Lokalisationsdaten
simuliertes Weitfeldbild. 4. Bild: Vergro¨ßerung des Lokalisationsbildes. 5. Bild: Posi-
tionsbild ohne Repra¨sentation der Lokalisationsgenauigkeit die einzelnen Positionen
sind als gru¨ne Kreuze (H2B) und rote Kreise (RNA-Pol II) dargestellt. Untere Reihe:
Vergro¨ßerung des weiß umrandeten Bereiches im jeweiligen Bild daru¨ber (Maßstab
100 nm).
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gen (NH2B und σNH2B ). Zeilen fu¨nf und sechs enthalten Mittelwert (NPolIIumH2B)
und Standardabweichung (σNPolIIumH2B ) der Verteilung der Anzahl von RNA-Pol-
II-Signalen in einer 100nm-Umgebung um jede H2B-Position und Zeilen sieben und
acht Mittelwert (NH2BumPolII) und Standardabweichung (σNH2BumPolII ) der Vertei-
lung der Anzahl von H2B-Signalen in einer 100nm-Umgebung um jede RNA-Pol-II-
Position. In Zeile neun ist das Verha¨ltnis NPolII
NPolIIumH2B
der Mittelwerte der RNA-Pol-
II-Verteilung (aus Zeile eins) zur RNA-Pol-II-Verteilung um die H2B-Positionen (aus
Zeile fu¨nf) eingetragen in Zeile zehn das der entsprechenden Standardabweichungen
σNPolII
σNPolIIumH2B






fu¨r die H2B Verteilung eingetragen (aus
Zeile drei und sieben sowie vier und acht).
Die benachbarten RNA-Pol-II-Positionen um die H2B-Positionen sind um den Fak-
tor 2,7 geringer als dies fu¨r alle RNA-Pol-II-Signale im Zellkern der Fall ist. (Zeile
neun). Auch ist die Verteilung wesentlich schmaler (Zeile zehn). Dies weist zum
einen darauf hin, dass ein Großteil der H2B-Signale in einem Gebiet geringer RNA-
Pol-II-Dichte vorliegt, zum anderen, dass die RNA-Pol-II-Signale dazu tendieren, zu
sich selbst benachbart zu sein, wobei die Anzahl der Nachbarn u¨ber einen weiten
Bereich verteilt ist. Die mittlere Anzahl benachbarter H2B-Signale um die RNA-
Pol-II-Signale ist um den Faktor 1,7 geringer als dies fu¨r die gesamten H2B-Signale
im Zellkern der Fall ist (Zeile elf). Auch die Breite der Verteilung ist in der na¨he von
RNA-Pol II um den Faktor 1,5 geringer (Zeile zwo¨lf), woraus man schließen kann,
dass RNA-Pol II vorzugsweise in einer Region mit einer spezifischen H2B-Dichte
angesiedelt ist.
Fu¨r die RNA-Pol-II-Signale sind im Lokalisationsbild (Abbildung 7.35) Signalanha¨u-
fungen zu erkennen. Mit Hilfe des Algorithmus ’Nachbarlabel’ wurde die Verteilung
der Alexa 568 Signalpositionen in diesen Anha¨ufungen untersucht. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 7.37 zusammengestellt. In den sieben Zellkernen wurden insgesamt
255 Cluster untersucht. Der minimale und maximale Durchmesser der Cluster wurde
bestimmt sowie das Verha¨ltnis dieser beiden Werte zueinander, also die Anisotropie.
Als Mittelwert fu¨r den minimalen Durchmesser erha¨lt man einen Wert von dmin =
87, 5nm, die Verteilung hat eine Standardabweichung von σdmin = 30, 2nm. Der Mit-
telwert der Verteilung der maximalen Durchmesser liegt bei dmax = 112, 3nm, die
entsprechende Standardabweichung bei σdmax = 39, 0nm. Es ergab sich eine mittlere
Anisotropie in der Ausdehnung der Cluster von dmaxdmin = 1, 31 mit einer Standardab-
weichung von σ dmax
dmin
= 0, 26. Die Cluster enthielten im Mittel 33 Alexa 568 Signale
mit einer Standardabweichung von 17 Signalen. In der Literatur [MFS+04] findet
man ebenfalls Gro¨ßenbestimmungen von Ser2P-RNA-Pol-II-Clustern, welche zum
einen mittels Transmissions-Elektronenmikroskopie (TEM), zum anderen mit SMI-
Mikroskopie ermittelt wurden. Fu¨r die TEM-Messungen ergaben sich Werte von 5nm
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Abbildung 7.36: Nachbarschaftsverteilungen im ersten Zellkern. Auf der linken
Seite sind die mit dem Skript ’Nachbarlabel’ ermittelten Verteilungen der Anzahl
innerhalb eines Radius von 100nm liegenden Signalpositionen des gleichen Typs fu¨r
die RNA-Pol-II- und die H2B-Signale gezeigt, auf der rechten Seite die mit dem
Skript ’Zweifarbenachbarlabel’ ermittelten Verteilungen der Anzahl innerhalb eines
Radius von 100nm liegenden Signalpositionen des jeweils anderen Typs fu¨r die RNA-
Pol-II- und die H2B-Signale.
bis 85nm, mit einem Mittelwert von 45nm. Die SMI-Messungen ergaben Durchmes-
ser von 6nm bis 124nm, mit einem Mittelwert von 80nm. Beim Vergleich dieser Wer-
te muss man jedoch die Wahl der Methode beachten. So ist die Markierungsdichte
fu¨r die TEM-Messungen in der Regel sehr gering, was zu einer Unterscha¨tzung der
Ausdehnung fu¨hren kann. Die SMI-Mikroskopie liefert sinnvolle Gro¨ßenbestimmun-
gen (abha¨ngig vom Signal-Rausch-Verha¨ltnis und der verwendeten Wellenla¨nge) im
Bereich von 10nm bis 200nm. Auch bei der Lokalisationsmikroskopie ist die Markie-
rungsdichte von Bedeutung, jedoch kann hier eine ho¨here Signaldichte als fu¨r TEM
erreicht werden.
Etwa 10 % der RNA-Pol-II- Signale lagen innerhalb der ermittelten Cluster, der Rest
ausserhalb, woraus man folgern kann, dass ein Großteil der Transkription außerhalb
von sogenannten transcription factories stattfindet.
In Abbildung 7.38 ist die mittlere Fla¨che, welche ein Signalpunkt innerhalb der
RNA-Pol-II-Cluster einnimmt (Kehrwert der Fla¨chendichte) gegen die Gesamtfla¨che
des Clusters aufgetragen. Geht man von einer spha¨rischen Ausdehnung der Cluster
aus in welcher die einzelnen Signale gleichverteilt sind, so mu¨sste diese mit steigen-
der Clusterfla¨che abnehmen, da die Fla¨che quadratisch mit dem Radius zunimmt,
die mittlere Fla¨che pro Signal aufgrund der Projektion entlang der optischen Achse
aber umgekehrt proportional zum Radius ist. Wie man aus dem Diagramm erkennen
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Tabelle 7.10: Anzahl der benachbarten Signalpositionen in einer Umgebung mit
100nm Radius fu¨r 7 aufgenommene HeLa-Zellkerne.
Zellkern # 1 2 3 4 5 6 7 Mittelwert µ
1 NPolII 15.7 12.4 13.6 14.7 12.8 12.3 14.6 13.73± 1.31
2 σNPolII 15.9 11.9 12.8 13.2 12.5 12.0 13.2 13.07± 1.35
3 NH2B 8.5 7.3 11.9 9.8 7.7 8.9 8.2 8.90± 1.55
4 σNH2B 5.2 4.3 8.0 6.0 4.7 5.4 4.6 5.46± 1.26
5 NPolIIumH2B 5.3 4.7 4.9 5.5 4.7 4.6 5.4 5.01± 0.38
6 σNPolIIumH2B 5.6 4.8 5.0 5.7 4.8 4.7 5.6 5.17± 0.44
7 NH2BumPolII 5.1 4.5 6.5 5.5 4.9 5.5 4.9 5.27± 0.65
8 σNH2BumPolII 3.4 2.9 4.7 3.8 3.3 3.8 3.2 3.59± 0.59
9 NPolII
NPolIIumH2B




2.84 2.48 256 2.32 2.60 2.55 2.36 2.53± 0.17
11 NH2B
NH2BumPolII




1.53 1.48 1.70 1.58 1.42 1.42 1.44 1.51± 0.10
kann, nimmt die mittlere Fla¨che pro Signal jedoch zu, woraus man schlussfolgern
kann, dass die Cluster im Zentrum dichter gepackt sind als am Rand. Nimmt die
Gro¨ße zu, so verteilen sich die RNA-Pol-II-Moleku¨le weiter voneinander. An die Ver-
teilung wurde eine Ausgleichsgerade durch Minimierung der quadratischen Absta¨nde
angepasst, wobei die Distanzen wie in Abschnitt 7.1.2 biquadratisch mit der Wich-
tungsfunktion 7.1 gewichtet wurden (r0 = 2 · 10−4µm−2). Fu¨r die Gerade ergab sich
ACl/#CL = 2 ·10−2 ·ACl+0, 1 mit der Clusterfla¨che ACl in µm und der Signalanzahl
#Cl.
Fu¨r die Bestimmung der Clustergro¨ßen und der Verteilung innerhalb der Cluster ist
die Label- und Detektionseffizienz wesentlich. So ist es mo¨glich, dass Cluster auf-
grund einer zu geringen Anzahl detektierter Positionen nicht erkannt werden. Auch
die Art der Verteilung innerhalb der Cluster kann bei einer erho¨hten Anzahl an
Signalen besser bestimmt werden.
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Abbildung 7.37: Auswertung der RNA-Pol-II-Cluster. Obere Reihe: Bestimmung
des Clusterdurchmessers. Links ist die Verteilung des minimalen, rechts die des ma-
ximalen Clusterdurchmessers gezeigt. Untere Reihe links: Anisotropie der Cluster;
rechts: Anzahl von RNA-Pol-II-Signalen innerhalb der Cluster.
138
7.5 Die Verteilung von RNA-Polymerase II und Histonprotein H2B





















































Abbildung 7.38: Verha¨ltnis der Clusterfla¨che zur Signalanzahl (entspricht der in-
versen Fla¨chendichte der Signale innerhalb der Cluster) aufgetragen gegen die Clus-
terfla¨che. Auf der Ordinate rechts ist der entsprechende mittlere Abstand der ein-
zelnen Signale aufgetragen, daher ist diese nicht linear skaliert.
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8 Diskussion und Ausblick
8.1 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde die Lokalisationsmikroskopie mit einer und mehreren Farben
weiter entwickelt und in biologischen Proben angewandt. Um die dadurch erhaltenen
Daten auszuwerten und interpretieren zu ko¨nnen wurden verschiedene Algorithmen
entwickelt und mit Hilfe der Software Matlab angewandt. So ist nun mo¨glich, in ei-
nem Lokalisationsbild interessante Bereiche zu markieren, um innerhalb von diesen
Informationen u¨ber die Distanzverteilung der einzelnen Positionen zueinander so-
wie die Distanzen zur na¨chsten benachbarten Position und die Anzahl benachbarter
Signale innerhalb der eingestellten Umgebung zu erhalten. Es wurde ein Verfahren
entwickelt, mit welchem es mo¨glich ist, die axiale Position des Lokalisationsbildes
innerhalb einer fluoreszenzmarkierten biologischen Probe mit einer Genauigkeit im
Bereich von 50nm zu ermitteln und ein weiteres, um die Ausdehnung du¨nner fila-
mentartiger Strukturen zu bestimmen. Zur Detektion und Vermessung von Signal-
anha¨ufungen oder -clustern kann zum einen ein gaussian mixture model an die Loka-
lisationsdaten angepasst werden, zum anderen kann die Variation der lokalen Dichte
bei anwachsendem Umgebungsradius untersucht werden, um Signalanha¨ufungen zu
erfassen. Um diese Algorithmen zu testen wurden verschiedene Signalanha¨ufungen
simuliert, wobei als Parameter fu¨r die simulierten Cluster die Art der Verteilung in-
nerhalb der Cluster, Clustergro¨ße, Anzahl der enthaltenen Signale und ein zufa¨lliger
Hintergrund unspezifischer Signale gewa¨hlt wurden.
Die entwickelten Verfahren wurden zur Analyse biologischer Pra¨parate verwendet.
Fu¨r die Verteilung der Fluoreszenzsignale in Virus-Partikeln wurde ein Modell entwi-
ckelt und an die experimentellen Daten angepasst. Dadurch konnten Gro¨ßenparame-
ter fu¨r diese Struktur extrahiert werden, welche den elektronenmikroskopischen Be-
obachtungen entsprechen. Signalanha¨ufungen in FISH-markierten Pra¨paraten wur-
den automatisch erfasst und auf ihre Ausdehnung und Signaldichte hin untersucht.
Die Signalanha¨ufungen einzelner Centromerproteine im menschlichen Kinetochor
wurden ebenfalls automatisch erkannt und auf ihre Ausdehnung, Form und Signal-
inhalt hin untersucht. Die jeweiligen Ergebnisse sind in den entsprechenden Kapiteln
zusammengefasst.
Die Zweifarben-Lokalisationsmikroskopie wurde etabliert und verschiedene Algorith-
men zur Kompensation des mechanischen Versatzes des Probenhalters wa¨hrend der
Aufnahme, des Versatzes zweier aufeinanderfolgender Aufnahmen, etwa durch un-
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beabsichtigte Sto¨sse am Aufbau durch den Wechsel der Detektionsfilter, sowie zur
Korrektur der chromatischen Verschiebung zwischen Aufnahmen unterschiedlicher
Spektralbereiche entwickelt.
Um verschiedene Eigenschaften des von der Probe emittierten Fluoreszenzsignals,
wie beispielsweise unterschiedliche Polarisationsrichtungen oder verschiedene Spek-
tralbereiche, voneinander zu trennen und simultan auf einem einzigen Detektor ab-
zubilden wurde ein neuer Mikroskopaufbau realisiert, in welchem durch die Wahl
geeigneter optischer Filter das Fluoreszenzsignal entsprechend aufgespalten und in
zwei verschiedenen Bereichen des Detektors abgebildet werden kann. Durch die Ab-
bildung in einem Zwischenbild kann durch eine geeignete Blende die Gro¨ße des Bildes
auf dem Detektor eingeschra¨nkt werden, so dass sich die beiden Abbildungen nicht
u¨berlagern.
Durch die Zweifarben-Lokalisationsmikroskopie ist es mo¨glich, relative Verteilungen
innerhalb von biologischen Strukturen nicht nur qualitativ u¨ber das aus der Super-
position der Einzelmoleku¨lsignale resultierende Gesamtfluoreszenzsignal zu untersu-
chen, sondern direkt aus der Position und Anzahl der Einzelmoleku¨lsignale Ru¨ck-
schlu¨sse zu ziehen. Dies wurde an verschiedenen biologischen Pra¨paraten durch-
gefu¨hrt. Es wurde die relative Verteilung unterschiedlicher Centromerproteine im
menschlichen Kinetochor untersucht. Die Verteilung eines am Umbau der DNA be-
teiligten Proteins im Verha¨ltnis zu Strukturproteinen der DNA wurde ermittelt und
mit simulierten zufa¨lligen Verteilungen innerhalb der gleichen Struktur verglichen.
Außerdem wurde die Verteilung eines bei der RNA-Replikation beteiligten Proteins
im Verha¨ltnis zu einem DNA-Strukturprotein bestimmt und die Signalanha¨ufungen
dieses Replikationsproteins hinsichtlich ihrer Ausdehnung und des Signalgehaltes
vermessen. Die Ergebnisse sind in den jeweiligen Kapiteln vorgestellt.
8.2 Diskussion
8.2.1 Lokalisationsmikroskopie
Um periodische Strukturen mit Methoden der Lokalisationsmikroskopie zu untersu-
chen ist es notwendig, dass diese mit einer Markierung versehen sind, welche sich
zwischen mindestens zwei gut unterscheidbaren Zusta¨nden schalten la¨sst. In dieser
Arbeit wurden hierfu¨r fluoreszenzmarkierte biologische Pra¨parate verwendet. Fu¨r
die Markierung ko¨nnen zum einen gewo¨hnliche oder photoakivierbare bzw. photo-
schaltbare fluoreszente Proteine verwendet werden, zum anderen ko¨nnen organische
Farbstoffe an die zu untersuchende Struktur gekoppelt werden. Sogar Autofluores-
zenzeigenschaften funktionaler Proteine in biologischen Pra¨paraten ko¨nnen genutzt
werden. Es existieren Fluorophore, welche sich gezielt durch Anregung in einem be-
stimmten Wellenla¨ngenbereich, welcher nicht zur Fluoreszenzanregung dient, rever-
sibel oder irreversibel schalten lassen. Andere vollziehen bei bestimmten Intensita¨ten
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der zur Fluoreszenzanregung genutzten Wellenla¨nge einen reversiblen U¨bergang in
einen nicht fluoreszenten Zustand. Ebenso vielfa¨ltig wie die zur Verfu¨gung stehenden
Fluorophore sind die Methoden zur Fluoreszenzmarkierung der zu untersuchenden
biologischen Struktur. Fu¨r bestimmte Fluorophortypen existieren unterschiedliche
Markierungsmethoden. Zusa¨tzlich ko¨nnen die Fluoreszenzeigenschaften der Farb-
stoffe wie die Anzahl der emittierten Photonen oder die Schaltfrequenz chemisch
durch die geeignete Wahl eines Einbettmediums beeinflusst werden.
In dieser Arbeit wurden als Fluoreszenzmarkierungen fu¨r die Lokalisationsmikro-
skopie konventionelle Farbstoffe verwendet, welche mit etablierten Verfahren an die
biologischen Strukturen gekoppelt wurden. Die chemische Umgebung wurde nicht
modifiziert, als Einbettmedien wurden kommerzielle Medien verwendet. Als Fluoro-
phore wurden die Fluoreszenzproteine GFP, YFP und mRFP, sowie die organischen
Farbstoffe Atto 488, Alexa 488 und Alexa 568 eingesetzt. Bei der Datenaufnahme
wurden Laserintensita¨t und Integrationszeit der Kamera so eingestellt, dass die Fluo-
reszenzsignale der Fluorophore eine geeignete optische Isolation auf dem Detektor
aufwiesen und die emittierten Photonen idealerweise innerhalb eines Integrations-
zyklus des Detektors auf diesem auftreffen. Fu¨r die fluoreszenten Proteine lagen die
Integrationszeiten, innerhalb welcher alle Photonen emittiert wurden, zumeist im
Bereich von 50ms. Eine optische Isolation der Signale durch reversibles Photoblei-
chen erfolgte bereits bei Leistungsdichten auf der Probe von P/A ≈ 2kW/cm−2 fu¨r
GFP und YFP und ab P/A ≈ 10kW/cm−2 fu¨r mRFP. Die Lokalisationsgenauigkei-
ten lagen im Bereich von etwa 20−30nm fu¨r GFP und YFP und etwa 30−40nm fu¨r
mRFP, waren jedoch von Probe zu Probe nicht konstant. Dies kann durch Einfluss
der lokalen Umgebung auf das jeweilige Fluorophor und die unterschiedlich star-
ken Hintergrundsignale in unterschiedlichen Proben aufgrund von Autofluoreszenz
oder durch Fluoreszenzemission ausserhalb der Fokusebene erkla¨rt werden. Zusa¨tz-
lich kann durch Brechungsindexunterschiede innerhalb des Pra¨parats die effektive
numerische Apertur verkleinert werden. Dieser Effekt wird umso gro¨ßer, je tiefer
die Fokusposition im Inneren der beobachteten Struktur liegt. Dadurch nimmt die
Gesamtzahl der detektierten Photonen ab und dementsprechend verschlechtert sich
die Lokalisationsgenauigkeit. Fu¨r die organischen Farbstoffe konnte eine optische
Isolation der Signale ab einer Leistungsdichte von P/A ≈ 10kW/cm−2 beobachtet
werden, meist wurde jedoch eine ho¨here Leistungsdichte gewa¨hlt, um einen Großteil
der Fluoreszenzphotonen innerhalb einer Integrationszeit im Bereich von 60ms zu de-
tektieren. Die mittleren Lokalisationsgenauigkeiten lagen innerhalb von biologischen
Pra¨paraten im Bereich von 20nm. Fu¨r die Tabakmosaikviren lag die mittlere Loka-
lisationsgenauigkeit des Fluoreszenzsignals von Atto 488 bei 8nm. Eine Begru¨ndung
hierfu¨r ist, dass diese so pra¨pariert wurden, dass sie direkt am Deckglas angelagert
waren, wodurch die effektive numerische Apertur optimal war. Zudem gab es keinen
zusa¨tzlichen autofluoreszenten Hintergrund und damit kein zusa¨tzliches Signalrau-
schen. Dennoch sind die Lokalisationsgenauigkeiten in der Regel schlechter, als man
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dies theoretisch anhand der Gesamtzahl der detektierten Photonen erwarten wu¨rde
(siehe auch Abbildung 7.8). Dies kann man durch lokal variierendes Hintergrund-
rauschen oder Fehler bei der Abscha¨tzung der Gesamtphotonenzahl erkla¨ren. Der
Effekt wird umso kleiner, je mehr Photonen detektiert werden, je besser also das
Signal-Rausch-Verha¨ltnis ist.
Durch die Intensita¨t der Beleuchtung, welche bei dieser Methode no¨tig ist um die
Fluorophore in einen reversibel gebleichten Zustand zu treiben, kommt es auch zum
irreversiblen Ausbleichen eines gewissen Anteils der Fluorophore. Dies fu¨hrt da-
zu, dass alle Angaben zur Anzahl der Fluorophore innerhalb bestimmter Strukturen
Mindestabscha¨tzungen sind. Zusammen mit der Markierungseffizienz, also dem Maß,
wie viele Elemente der Zielstruktur tatsa¨chlich fluoreszenzmarkiert sind, ergibt dies
eine Unterabtastung [SGGB08]. Aus Signaldichte und Lokalisationsgenauigkeit kann
man die Strukturauflo¨sung bestimmen. Sind Struktur und Labeldichte bekannt, kann
man die Detektionseffizienz bestimmen und den jeweiligen Farbstoff kalibrieren. Dies
war bei der Untersuchung der Tabakmosaikviren der Fall, hier betrug die Detekti-
onseffizienz 13%.
Zur Strukturuntersuchung wurden verschiedene Methoden entwickelt. Zum einen
konnten interessante Strukturen direkt per Hand im Lokalisationsbild markiert wer-
den und so Ru¨ckschlu¨sse u¨ber lokale Dichten, Nachbarschaftsabsta¨nde oder cha-
rakteristische Distanzen ermittelt werden. Dies ist beispielhaft in Abschnitt 5.3.2
gezeigt. Du¨nne Strukturen ko¨nnen markiert und deren Dicke bestimmt werden (Ab-
schnitt 5.3.3). Dies wurde bei der Analyse der Dicke von Tabakmosaikviren genutzt.
Ein Modell fu¨r die Verteilung der Fluorophore in den einzelnen Tabakmosaikvirus-
Partikeln wurde entwickelt (Abschnitt 7.1.2) und an die Daten angepasst. Dadurch
wurde die Dicke der Partikel zu 16nm bestimmt, was gut mit den elektronenmi-
kroskopischen Daten (Durchmesser 18nm) [Lew00] zusammenpasst. Ein kritischer
Parameter bei der Anpassung des Modells ist die Lokalisationsgenauigkeit, welche in
diesem Fall im Mittel bei 8nm lag. Bei ho¨heren Werten fu¨r die Lokalisationsgenau-
igkeit wa¨re die Ermittlung der Ausdehnung in diesem Bereich durch die Anpassung
einer Modellfunktion nicht mo¨glich gewesen. Auch die La¨nge der viralen Partikel
wurde gemessen. Diese lag bei etwa 300nm, was ebenfalls gut mit den bekannten
Werten u¨bereinstimmt. Im Mittel wurden etwa 76 Signale in einem 300nm langen
Partikel detektiert, in welchem insgesamt etwa 600 von 2130 Hu¨llproteinen markiert
waren.
Durch die automatische Segmentierung der Lokalisationsdaten ko¨nnen diese auf
Signalanha¨ufungen hin untersucht werden und Informationen u¨ber diese Signal-
anha¨ufungen wie deren Ausdehnung, Anisotropie und Signaldichte ermittelt werden
(siehe Abschnitt 5.3.4). Dabei muss man jedoch die Art der Verteilung innerhalb
der Signalcluster beachten. An den Ergebnissen fu¨r die Simulation verschiedener
Verteilungen (Abschnitt 6) kann man erkennen, dass fu¨r normalverteilte Signale in-
nerhalb der Cluster die Anpassung eines gaussian mixture models verla¨ssliche Werte
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liefert, wa¨hrend fu¨r gleichverteilte Signalverteilungen die Gro¨ßenabscha¨tzung durch
die Nachbarschaftsanalyse zuverla¨ssiger war. Dieses Verfahren wurde fu¨r die Analyse
unterschiedlicher biologischer Fragestellungen verwendet.
In menschlichen Fibroblasten wurde das maternale und paternale Allel des Gens SN-
RPN auf dessen Ausdehnung und Kompaktierungsgrad untersucht. Die Ausdehnung
betrug in beiden Fa¨llen etwa 400nm, wobei die Anisotropie des paternalen Allels
leicht gro¨ßer war als die des maternalen (1,3 zu 1,2). Die Signaldichte lag im pater-
nalen Allel bei etwa 2390 Signalen/µm2, im maternalen bei etwa 2000 Signalen/µm2.
Diese Ergebnisse zeigen jedoch nur Tendenzen und sind nicht signifikant. Um genaue-
re Aussagen zu treffen, mu¨ssen mehr Zellkerne aufgenommen werden.
Die Signalcluster von den Centromerproteinen CENP-A, CENP-B und CENP-C im
menschlichen Kinetochor wurden untersucht. Fu¨r CENP-A wurden 729 Cluster in
57 HEp2-Zellen ausgewertet (Abschnitt 7.3.1). Fu¨r die Ausdehnung der CENP-A-
Cluster ergibt sich eine breite Verteilung, wobei die mittlere Ausdehnung im Fall der
eGFP-Markierung etwas kleiner als im Fall der mRFP-Markierung abgescha¨tzt wird.
Das Ergebnis fu¨r den minimalen Durchmesser liegt im gleichen Bereich wie bei Un-
tersuchungen des selben Proteins mittels SMI-Mikroskopie [Bad07], bei welchen eine
mittlere Ausdehnung von etwa 180nm ermittelt wurde (hier 187nm). Die maximale
Ausdehnung ist im Mittel gro¨ßer (300nm). Hieraus ergibt sich eine Anisotropie der
Ausdehnung der CENP-A-Cluster von 1,7. Dies kann aus einer nicht spha¨rischen,
abgeflachten Form der Signalcluster resultieren, was bei der Projektion entlang der
optischen Achse durch die geringe axiale Auflo¨sung zu einer elliptischen Vertei-
lung fu¨hrt. Elektronenmikroskopisch wurde die Ausdehnung der CENP-A-Cluster
zu 150nm bis 235nm bestimmt, also im gleichen Bereich wie die hier ermittelten
Gro¨ßen [MMC08]. Die hohe Varianz in der Ausdehnung war zu erwarten, da die
Gro¨ße der Kinetochore nicht konstant ist. Im Mittel wurden 25 CENP-A Signale in-
nerhalb der Cluster gefunden (eGFP-Markierung: 24, mRFP-Markierung: 26). Fu¨r
eine Auflo¨sung einer eventuell vorhandenen internen Struktur sind Signalanzahl und
-dichte zu gering.
Fu¨r CENP-B wurden insgesamt 505 Cluster in 44 HEp2-Zellen ausgewertet (Ab-
schnitt 7.3.2). Die Ausdehnung der CENP-B-Komplexe variiert stark, sowohl fu¨r die
Fluoreszenzmarkierung mit eGFP, als auch fu¨r die mit eYFP, wobei Letztere im
Mittel fast doppelt so groß ist wie im Fall der eGFP-Markierung. Dies kann daran
liegen, dass die Centomere zu jeder Zellzyklus-Phase aufgenommen wurden. Kommt
es dabei zu Konformationsa¨nderungen oder wird zusa¨tzliches CENP-B eingelagert
oder abgebaut, beeinflusst dies die Ausdehnung. Auch der Grad der U¨berexpression
ko¨nnte die Gro¨ße beeinflussen. Die Anisotropie der Ausdehnung ist relativ gering
und variiert nicht sehr mit der Gro¨ße. Im Mittel werden 57 Signale in einem CENP-
B-Cluster gefunden, die Signaldichte ist kleiner als dies bei den CENP-A-Clustern
der Fall war, die Breite dieser Verteilung ist aber ebenfalls sehr hoch. Ein inter-
essantes Pha¨nomen ist das Auftreten ringfo¨rmiger Verteilungen (wie in Abbildung
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7.21 zu sehen), was in einigen CENP-B-Clustern beobachtet werden konnte. Eine
Erkla¨rung fu¨r all diese Effekte ko¨nnte sein, dass CENP-B an die α-Sateliten-DNA
bindet, welche in der Centromer-Region eines Chromosoms in vielen Wiederholun-
gen vorliegt [CBE90].
Fu¨r CENP-C wurden 416 Cluster in 22 HEp2-Zellen ausgewertet (Abschnitt 7.3.3).
Die minimale Ausdehnung der CENP-C-Cluster liegt im Mittel bei etwa 220nm, die
maximale bei etwa 340nm. Diese Werte sind vergleichbar mit denen fu¨r CENP-A.
Auch die Anisotropie liegt im selben Bereich. Dies war zu erwarten, da sich CENP-C
vorzugsweise in CENP-A-reichen Regionen anlagert [RVD+10]. Im Mittel wurden 35
Signale pro Cluster gefunden, dieser Wert variiert jedoch abha¨ngig von der Art der
Markierung. So wurden fu¨r eGFP-CENP-C im Mittel etwa 22 Signale pro Cluster
gemessen, fu¨r eYFP jedoch 50. Auch fu¨r CENP-B war die Anzahl der gefundenen
Signale etwa doppelt so hoch fu¨r eYFP wie fu¨r eGFP, allerdings war dort auch die
Variation der Clusterausdehnungen gro¨ßer.
8.2.2 Zweifarben-Lokalisationsmikroskopie
Durch die Lokalisation von Fluorophoren mit unterschiedlichen Fluoreszenzspek-
tren ko¨nnen in der gleichen Probe unterschiedliche Strukturen getrennt voneinander
beobachtet und mit Methoden der Lokalisationsmikroskopie vermessen werden. Die
Analyse der so erhaltenen Daten ist jedoch nicht ohne Korrekturen mo¨glich, da es zu
mechanischen und chromatischen Verschiebungen kommen kann. Diese mu¨ssen vor
jeder weiteren Datenauswertung zuna¨chst korrigiert werden. Hierzu sind in dieser
Arbeit verschiedene Verfahren entwickelt worden. Der mechanische Versatz (meist
im Bereich von etwa 100nm), welcher durch unbeabsichtigte Sto¨sse am Aufbau etwa
beim Wechsel der optischen Filter oder einen Drift des Probenhalters entsteht, kann
in x-, y- und z-Richtung durch Aufnahme einer 3D-Referenzmessung fu¨r alle Spek-
tralbereiche vor der eigentlichen Lokalisationsmessung kompensiert werden. Die Ge-
nauigkeit in der Korrektur in lateraler Richtung betra¨gt dabei wenige Nanometer, da
hier der Versatz zweier identischer Bilder durch Korrelation dieser miteinander be-
stimmt wird, axial kann die Position mit einer Genauigkeit von etwa 50nm ermittelt
werden. Durch eine Korrelation der Lokalisationsdaten kann auch der laterale chro-
matische Versatz abgescha¨tzt werden (der meist im Bereich von 50− 100nm liegt),
falls die beobachteten spektral getrennten Objekte strukturelle Gemeinsamkeiten,
wie beispielsweise dieselbe Umrandung, aufweisen. Sind die Strukturen grundlegend
verschieden, kann der chromatische Versatz durch geeignete Referenzobjekte, welche
gleichzeitig in den entsprechen Spektralbereichen fluoreszieren, durch die gleichen
Verfahren bestimmt und kompensiert werden.
Ist eine Korrektur erfolgt, ko¨nnen relative Verteilungen der ermittelten Signalpositio-
nen bestimmt werden. Der Vorteil ist hierbei, dass Informationen u¨ber die einzelnen
Positionen (mit der Ungenauigkeit der Positionsbestimmung) vorliegen, was lokale
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quantitative Analysen in biologischen Strukturen ermo¨glicht. Auch der Vergleich der
Verteilung der einzelnen Signalpositionen mit einer zufa¨lligen Verteilung ist mo¨glich.
Fu¨r die Verteilung der Centromerproteine CENP-A und CENP-B wurde in vier Zell-
kernen die relative Verteilung von 86 Cluster-Paaren bestimmt (Abschnitt 7.3.4). Die
Signalcluster u¨berlagern sich teilweise, wobei im Mittel 83% der Signalanha¨ufung von
CENP-A innerhalb der von CENP-B liegt. Umgekehrt werden im Mittel nur 25%
des CENP-B-Clusters von CENP-A u¨berlagert. Die Signalanha¨ufung von CENP-A
nimmt im Lokalisationsbild nur etwa 20% der Fla¨che des CENP-B-Clusters ein. Die
Schwerpunkte der Cluster sind im Mittel 170nm voneinander entfernt. Dies wurde
auch in sechs weiteren Zellkernen mit 68 Cluster-Paaren gemessen, fu¨r welche kei-
nerlei Korrekturen durchgefu¨hrt wurden. Hier wurden vergleichbare Werte erzielt,
was fu¨r einen geringen Gesamtversatz spricht.
Die realen Verteilungen eines DNA-Strukturproteins (H2A) und eines am DNA-
Umbau beteiligten Proteins (SNF2h) wurden mit den zufa¨lligen Verteilungen der Si-
gnalpositionen u¨ber die gleiche Zellkernfla¨che verglichen (Abschnitt 7.4). Man kann
den Schluss ziehen, dass die H2A- und die SNF2h-Signalpositionen nicht zufa¨llig
im Zellkern verteilt sind, sondern in gewissen Regionen dichter gepackt vorliegen.
Hierfu¨r spricht die Zunahme der mittleren Anzahl benachbarter Signalpositionen
in einem 100nm-Umkreis sowohl fu¨r die Population der H2A- als auch der SNF2h-
Signale, verglichen mit der simulierten Gleichverteilung u¨ber den ganzen Zellkern.
Außerdem nimmt die Breite der jeweiligen Verteilung, verglichen mit der zufa¨lligen
Verteilung zu, woran man ebenfalls die erho¨hte Heterogenita¨t in der Verteilung der
realen lokalen Dichten gegenu¨ber der zufa¨lligen Verteilung feststellen kann. Wa¨hrend
die mittlere Anzahl der benachbarten Signale des jeweils anderen Moleku¨ltyps im
gleichen Bereich liegt, wie dies bei einer zufa¨lligen Verteilung der Fall ist, nimmt
der mittlere Abstand zum na¨chsten Signal des jeweils anderen Moleku¨ltyps vergli-
chen mit einer zufa¨lligen Verteilung zu. Gleichzeitig wird diese Verteilung breiter
als dies fu¨r normalverteilte Positionen der Fall wa¨re. Als Maß fu¨r die Abweichung
von der simulierten Verteilung wurde die maximale Abweichung der normierten ku-
mulativen Verteilungsfunktionen fu¨r die reale und die simulierte Signalverteilung
innerhalb der Zellkerne gewa¨hlt (Tabelle 7.8). Aus diesen Ergebnissen kann man
schliessen, dass SNF2h und H2A gemeinsam in den gleichen globalen Strukturen
vorliegen. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass sie nicht kolokalisieren, sondern einen
gewissen Abstand zueinander wahren [BH02].
Bei der Untersuchung Verteilung eines DNA-Strukturproteins (H2B) zu einem bei
der RNA-Replikation beteiligten Protein (RNA-Pol II) Wurden die Nachbarschafts-
verha¨ltnisse und die im Fall von RNA-Pol II die Ausbildung von Signalclustern
untersucht (Abschnitt 7.5). Aus dem Vergleich der benachbarten Signale des glei-
chen und des jeweils anderen Moleku¨ltyps (Tabelle 7.10) kann man schliessen, dass
ein Großteil der H2B-Signale in einem Gebiet geringer RNA-Pol-II-Dichte vorliegt
und dass die RNA-Pol-II-Signale dazu tendieren, zu sich selbst benachbart zu sein.
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RNA-Pol II ist vorzugsweise in einer Region mit einer spezifischen H2B-Dichte ange-
siedelt. In sieben Zellkernen wurden insgesamt 255 RNA-Pol-II-Cluster untersucht.
Fu¨r die Ausdehnung ergab sich im Mittel ein Wert von etwa 100nm, mit einer
Anisotropie von 1,3. Die Cluster enthielten im Mittel 33 Alexa 568 Signale. In der
Literatur [MFS+04] findet man ebenfalls Gro¨ßenbestimmungen von Ser2P-RNA-Pol
II Clustern, welche zum einen mittels Transmissions-Elektronenmikroskopie (TEM),
zum anderen mit SMI-Mikroskopie bestimmt wurden. Die TEM-Messungen ergaben
einen Mittelwert von 45nm, die SMI-Messungen ergaben Durchmesser von im Mittel
80nm. Die U¨berschneidung der Gro¨ßenabscha¨tzungen bei diesen Messungen liegt in
einem Bereich von etwa 40−80nm, die Unterschiede ko¨nnen methodisch bedingt sein.
Etwa 10 % der RNA-Pol-II- Signale lagen innerhalb der ermittelten Cluster, woraus
man folgern kann, dass ein Teil der Transkription auch außerhalb von sogenannten
transcription factories stattfindet. Dies steht im Kontrast zu anderen Studien, nach
welchen 90 bis 99% der Transkription innerhalb der transcription factories stattfin-
det. Da die Lokalisationsmikroskopie eine sehr sensitive Methode ist, ist es mo¨glich,
auch Signale unspezifisch gebundener einzelner Fluorophore im Zellinneren zu de-
tektieren, welche die biologische Interpretation der Ergebnisse beeinflussen ko¨nnen.
Hier sind weitere Experimente no¨tig, um diese Frage zu kla¨ren.
8.2.3 Der Zweifarbenaufbau
Um zwei unterschiedliche spektrale Signaturen gleichzeitig aufzunehmen, wurde ein
Mikroskopaufbau realisiert, welcher das von der Probe emittierte Fluoreszenzsignal
je nach eingebautem optischen Element in zwei Anteile zerlegt. Momentan ist ein
dichroitischer Strahlteiler eingebaut, welcher das Fluoreszenzlicht bei einer Wel-
lenla¨nge von λ = 505nm trennt. Die prinzipielle Funktionsweise des Aufbaus wurde
getestet und ist in [Pre10] dokumentiert. Das Signal wird zuna¨chst in einem virtu-
ellen Zwischenbild abgebildet, dessen Ausmaße durch eine Lochblende derart redu-
ziert werden ko¨nnen, dass sich die anschließenden Abbildungen auf der CCD-Kamera
nicht u¨berlappen. Die Linse, welche das Zwischenbild erzeugt und die nachgeschal-
tete Linse bilden gleichzeitig einen Kollimator, welcher fu¨r eine Verkleinerung des
Strahldurchmessers und dadurch eine Vergro¨ßerung des Dispersionswinkels sorgt,
wodurch eine zusa¨tzliche Vergro¨ßerung des Bildes auf der CCD-Kamera erreicht
wird. Dies ist no¨tig, da die Pixelgro¨ße der Kamera mit 16µm zu einer ungu¨nsti-
gen Abtastung des Fluoreszenzsignals fu¨hrt. Durch die zusa¨tzliche Vergro¨ßerung
entspricht ein Pixel nun 76, 2nm im Objektraum. Dies ist von Bedeutung, um
beispielsweise ein Einzelmoleku¨lsignal, welches bei einer Emissionswellenla¨nge von
λ = 500nm und einer numerischen Apertur des Objektivs von NA = 1, 4 eine Halb-




Die wa¨hrend dieser Arbeit begonnenen lokalisationsmikroskopischen Untersuchun-
gen zeigen, dass diese Methode sich gut zur Untersuchung biologischer Fragestel-
lungen eignet. Die hier vorgestellten Projekte ko¨nnen auf vielfa¨ltige Art fortgesetzt
werden.
Bei den Tabakmosaikviren ist es mo¨glich, Virus-Partikel aus mit spektral unter-
schiedlichen Fluoreszenzmarkierungen versehenen Hu¨llproteinen zu erzeugen. Dies
wu¨rde einerseits eine weitere Charakterisierung der Zweifarbenlokalisation ermo¨gli-
chen und eine gute Abscha¨tzung chromatischer Fehler bei der Positionsbestimmung
einzelner Fluorophorsignale liefern. Zum anderen erha¨lt man durch die spezifische
Markierung und Positionsgenauigkeit im Nanometerbereich Informationen u¨ber die
Art der Assemblierung, die durch Elektronenmikroskopie oder konventionelle opti-
sche Verfahren nicht zuga¨nglich sind. Durch eine gute Kalibrierung der Detektionsef-
fizienz weiterer Farbstoffe kann die Gesamtanzahl der Fluorophore in verschiedenen
Strukturen besser abgescha¨tzt werden.
Das menschliche Kinetochor besteht aus mehr als drei Proteintypen. Hier kann die
Zweifarben-Lokalisationsmikroskopie zum weiteren Versta¨ndnis des Kinetochorauf-
baus auch wa¨hrend verschiedener Zeitpunkte im Zellzyklus eingesetzt werden.
Da die Lokalisationsmikroskopie eine Methode der Weitfeldmikroskopie ist und fu¨r
die hier vorgestellte Variante keine speziellen Fluorophore eingesetzt werden, kann sie
mit anderen Weitfeldmethoden, wie beispielsweise der Strukturierten Beleuchtung
(structured illumination microscopy, SIM) oder der Ra¨umlich Modulierten Beleuch-
tung (spatially modulated illumination, SMI) kombiniert werden [Lem09]. Nutzt man
zuverla¨ssig photoschaltbare Moleku¨le mit wohldefinierten Verweilzeiten im fluores-
zenten Zustand, so wa¨re es denkbar, Aufnahmen des selben Fluorophors in mehrere
Fokusebenen anzufertigen und dadurch die axiale Positionsbestimmung zu verbes-
sern. Die Ausnutzung des SMI-Prinzips wu¨rde hierbei zusa¨tzlich zu einer besseren
Lokalisation in Richtung der optischen Achse fu¨hren.
Zur Abscha¨tzung des chromatischen Versatzes ko¨nnen photostabile Referenzobjek-
te, welche in allen beobachteten Spektralbereichen fluoreszieren, in der Na¨he der
beobachteten Strukturen platziert und mit aufgenommen werden. In Kombination
mit den hier vorgestellten Verfahren zur Korrektur des Versatzes zwischen zwei Auf-
nahmen kann eine pra¨zise U¨berlagerung der Aufnahmen durchgefu¨hrt werden, auch
wenn keine sonstigen Referenzmerkmale wie beispielsweise eine gemeinsame Zellker-
numrandung vorhanden sind.
Die hier vorgestellte Mikroskopiemethode kann ohne großen Aufwand in handelsu¨bli-
chen Mikroskopen eingesetzt werden. Durch eine schnellere Implementierung der
hier vorgestellten Algorithmen bildet dies die Grundlage fu¨r eine relativ einfach zu
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